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Este documento se ha obtenido directamente del original que
o ¥ L contenia todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos
‘P‘ Hospltal Clinico personales protegidos y los codigos que permitirian acceder al

SaludMadrid San CarIOS original.

P.A.S.A. 2021 -0-033

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE PESARIOS (GINECOLOGICOS Y OBSTETRICOS), PARA EL
HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

1. OBIJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberan cumplir los productos
sanitarios objeto de esta licitacion para el suministro de PESARIOS (GINECOLOGICOS Y
OBSTETRICOS), PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS,

para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clinico San Carlos.

2. DESCRIPCION TECNICA DEL ARTiCULO

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de
febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habran de acreditar
el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de disefio.

82
IL'I(')E-II-; CODIGO ESPECIFICACIONES TECNICAS §§
PESARIO ANILLO VAGINAL gg
g2
e Pesario con forma de anillo de diferentes medidas (entre 55 y 90 %.g
mm) 3
Material: silicona de grado médico. Eg
De aplicacion intravaginal. S8

Flexible, blando, plegable y no invasivo.

1 VARIOS

Biocompatible, no alergénico.

No absorbe olores ni secreciones.

Sin material metalico en su composicion para evitar la retirada
antes de la realizacion de pruebas de rayos X.

Destinado a una permanencia de al menos 30 dias.

Envasado estéril individualmente.

Uso individual y reutilizable.

Madrid, 16 de abril de 2021

Fdo.:

Director del Instituto de la Mujer

Dr. Ignacio Cristobal Garcia
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LOTE
ITEM

cODIGO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

2 299125

PESARIO DE CERCLAJE O CERVICAL

e Pesario con forma de anillo.
e Material: Silicona de grado médico.
e Medidas:

o Diametro de la base: 65 mm.
o Altura: 25 mm.
o Diametro del agujero superior: 32 mm.
De aplicacion intravaginal.
Flexible, blando, plegable y no invasivo.
Biocompatible, no alergénico.
No absorbe olores ni secreciones.
Sin material metalico en su composicion para evitar la retirada
antes de la realizacion de pruebas de rayos X.

e Destinado a una permanencia de al menos 30 dias.
e Envasado estéril individualmente.
e Uso individual y reutilizable.

Madrid, 16 de abril de 2021

Fdo.:

Director del Instituto de la Mujer

Dr. Ignacio Cristobal Garcia

La autenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizard, para los profesionales implicados, actuaciones de
transferencia de conocimiento en la correcta practica clinica del manejo de los
productos suministrados.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Firmado digitalmente por: CRISTOBAL GARCIA IGNACIO
Fecha: 2021 04 16 10:00

Madrid, 16 de abril de 2021

Fdo.:

Director del Instituto de la Mujer
Dr. Ignacio Cristébal Garcia
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