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SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC |

EXPEDIENTE: 2022000010

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de electrodos bipolares de 5 Fr para utilizacidn con histeroscopios
diagndsticos con canal de trabajo de 5y 7 Fr, para cubrir las necesidades del Hospital

1 1 273635 | ELECTRODO BERBIQUI’ P/VAPORIZADOR BIPOLAR HISTEROSCOPIA

- Electrodo bipolar de histeroscopia desechable.

- Diametro de 5 Fr (1,6 mm) y longitud entre 360 mm y 440 mm.

- Con aislamiento de seguridad,

- Punta berbiqui 0,6 mm didmetro x 3,0 mm longitud.

- Compatible generador bipolar Versapoint.

- Envase individual estéril.

- Fécil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de
apertura.

- Aplicacién: Correccién de las siguientes patologias: miomas, pdlipos,
adherencias intrauterinas, septos uterines.

ANEXO:

1. En cada articulo debera figurar impreso el correspondiente y obligade marcado CE. Todas las medidas
de cada una de la referencia de los articulos ofertados deberan venir expresadas en medidas europeas.

2. Todos los articulos deberdn cumplir la normativa vigente en cada caso. Los articulos ofertados deberén
cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los
productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26
de octubre, asi como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios
diagnéstico “in vitro”, En cualquier caso, todos los productos que lo requieran deberan incluir el
certificado de exencién de latex.

3. Los licitadores deberén presentar la siguiente documentacion técnica (en castellano o traducida al
castellano)t

- Relacidn de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catdlogos y toda aquella informacién que ¢l licitante considere oportuna.

4, Muestras solicitadas para la evaluacion de los productos: 2 muestras
En caso de ser necesarias se solicitarfan con posterioridad.

5. Ftiquetado en el que figure:

La denominacidn del articulo.

El método de esterilizacion utilizado.

Las fechas de caducidad del producto.

El nlmero de lote.

La referencia comercial,

Marcado CE. ,

g. Toda la informacién sera perfectamente legible y estara en castellano, _

6.  Garantia de actualizacién Tecnoldgica. En caso de producirse un cambio en la tecnologia del material
adquirido por este expediente, con renovacién de la gama, los madelos adjudicados se actualizarén a
los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como minime el nivel tecnol6gico del adjudicado
y los precios. )

7. La documentacién técnica acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos se : Incluira enel ;S'i?é'f‘é
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ANEXO AL PLIEGO DE
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P.A. 2022000010

ELECTRODO BERBIQUI P/VAPORIZADOR BIPOLAR
1 1 | 273635 JHISTEROSCOPIA

UNIDAD | 450 180,00 81.000,00

21,00

17.010,00 98.010,00

IMPORTE TOTAL: 81.000,00

17.010,00 98.010,00
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