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OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto la adquisicién de UN EQUIPO CONTADOR GAMMA, para la unidad de
RADIOFARMACIA (SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR).

UNIDAD DE
EQUIPO CONTADCOR GAMMA RADIOFARMACIA (SERVICIO 72.188,60 72.188,60
DE MEDICINA NUCLEAR)
TOTAL 72.188,60
* VA incluido

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los requisitos que debe reunir el equipo son:

- Detector de 3 pulgadas con cristal de yoduro sddico.
- Ordenador integrado con Windows 10,

- Pantalla tactil.

- Posibilidad de conexiones Ethernet y USB para trabajo en red e impresoras.

- Visualizacidn del espectro de los isétopos radiactivos y valores en cpm vy ¢ps.

- Posibilidad de archivos de datos en Excel,

- Amplia libreria de isGtopos PET y emisores gamma convencionales.

- Fuente de calibracién Incluida.

- Posibilidad de trabajo manual o automético,

- Rango de energia entre 15-2000 KeV.

- Debe poder leer varios radion(iclidos de manera simulténea.

- Debe contar con un sistema de control de calidad interno para un mejor seguimiento de los
parémetros del equipo.

1- REPUESTOS:
El adjudicatario deberd garantizar el repuesto de piezas al menos durante 10 afios.

2- PLAZO DE ENTREGA:
El plazo méximo de entrega del equipo sera de 1 mes, si supera este plazo, el adjudicatario ser objeto
de una penalizacién diaria en la proporcidn de 0,60 euros por cada 1,000 euros del precio del contrato,

IVA exiuido.

3- GARANTIA:
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El plazo de garantia serd de al menos de 1 afio, valorandose un plazo superior en el ANEXO 26
(CRITERIOS DE CALIDAD).

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

El licitador debera presentar propuesta de contrato de mantenimiento, indicando precio y los distintos
tipos {correctivo, preventivo, integral...)

SERVICIO TECNICO:

o El licitador deberd presentar documentacién acreditativa de la capacitacién para la asistencia
técnica correspondiente,

o Eltiempo de respuesta. a las averfas serd méximo de 24 horas.

s El plazo maximo de resolucidn de las averfas serd de 48 horas.

Si la averfa no se resuelve en 1 semana, el adjudicatario deberéd ceder un equipo similar.
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6- FORMACION:

Dentro del siguiente a la Instalacién del equipo, la empresa adjudicataria deberd formar tanto al
personal técnico como al facultativo y cuantas veces se requiera durante el primer afio de garanta.
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FUNGIBLES:

El licitador deberé presentar en su oferta, el listado necesario de precios y furigibles necesarios para
el correcto funcionamiento del equipo.

Toda esta documentacion deberd presentar en el SOBRE 2

Firmado por MARIA DEL PRADO ORDUNA DIEZ - 07509708R el
dia 03/12/2021 con un certificado emitido por AC

s
Pagina 2 de 2 : / i .
Vo B2 SUBDIRECCION SERVICIOS (

P

DRA, M.P, Orduiia Diez

ERERIE T

JEFA DE SERVICIO MEDICINA NUCLEAR




SaludMadiricl 1
SERVICIO DE SUMINISTROS

Hospital Universitario
v aj

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS

ANEXO 25

P.A. 2022000008

326939 |EQUIPO CONTADOR GAMMA

UNIDAD

59.660,00 59.660,00

21,00

12.528,60

72.188,60

IMPORTE TOTAL: 59.660,00

12.528,60

72.188,60
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