%{ M Hospital Universitario
aeas 12 de Octubre

EXPEDIENTE: 2018-0-44

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE HOMOSTATICOS, SELLANTES Y
APLICADORES CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE
OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los articulos 116 del TRLCSP,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas
particulares que han de regir la ejecucién del suministro de HEMOSTATICOS, SELLANTES
Y APLICADORES para el Hospital Universitario “12 de Octubre”.

N° CcoD. A z
LOTE | 5rpEN| ART® DESCRIPCION TECNICA

Hemostatico de esponja de gelatina

Esponja de gelatina reabsorbible, con un potente efecto
hemostatico.

Insoluble en agua
1 1 GIGAIS Medidas 200*70 mm

De origen biolégico ( porcino)
Reabsorbible en 2 semanas.

Esterilizada con rayos Gamma.

Hemostético gel alta viscosidad

De origen biolégico

Gel formado por una combinacién de granulos de gelatina y
trombina.

Presentacién en kit que contenga una matriz de gelatina de origen
2 2 017045| bovino y un componente de trombina de origen humano, asi como
canulas aplacadoras y accesorios necesarios para la
reconstruccion del producto.

Biocompatible y reabsorbible entre 6 y 8 semanas después de su
aplicacion

La matriz de gelatina se suministrara estéril mediante esterilizacién
por radiacion
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N° COD. | 2 :
LOTE | orpen| ARTS DESCRIPCION TECNICA

Sellante Cola quirtrgica para embolizacion

De origen sintético con una base de cianoacrilica

3 3 017325 La solidificacién de la cola debe realizarse en 1-2 segundos y finalizar
la misma entre 60-90 segundos, formando una barrera antiséptica

Presentacion en vial de 1 ml estéril

Sellante Adhesivo quirtrgico

De origen Sintético

Hidrogel con dos componentes : albumina de suero bovina y

4 & Gl glutaraldehido

Accioén muy rapida

Presentacion en jeringa de 5 ml

Sellante quirtrgico para superficies con fuga

De origen sintético,
Debera sellar fugas sometidas a una presion de 660 (£150)mmHg

5 016250 Hidrogel compuesto de dos polimeros, una solucién de cloruro de
hidrogeno y una solucién de carbonato sodico

Presentacion en un kit con todos los componentes ademas de los
accesorios necesarios para su preparacion presentacion en
hidrogel

Aplicador sellante quirtirgico C. Abierta

6 016251 Aplicador para pulverizacion sellante quirdargico en superficie
pulmonar cirugia abierta

Aplicador sellante quirtirgico C. toracoscopica

7 016252 Aplicador para pulverizacién sellante quirdrgico en superficie
pulmonar cirugia toracoscopica

Aplicador adhesivo de fibrina C. Abierta

8 016496 Aplicador para pulverizacién de adhesivo de fibrina en cirugia
abierta

6 Aplicador _adhesivo _de _fibrina _C. Laparoscopica/
018891 Toracoscopica

Aplicador para pulverizacion de adhesivo de fibrina en cirugia
laparoscoépica/toracoscopica
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Lote | N° | COD. DESCRIPCION TECNICA

ORDEN | ART®

Sellante dural para aplicacién craneal

Sellador para aplicacion en duramadre craneal sintético reabsorbible,
compuesto de dos soluciones, solucién éster de polietilenglicol y
solucién de trilisinamina.

10 1052685 La mezcla de los componentes se debe realizar al salir de la punta
del aplicador sin que se bloqueen las jeringas que contienen los
componentes.

Se deben suministrar aplicadores de una longitud al menos de 8 cm
que su aplicacion para cirugia transesfenoidal.

Sellante dural para aplicacién espinal

Sellador para aplicacién en duramadre espinal sintético reabsorbible,
compuesto de dos soluciones, solucién éster de
polietilenglicol/trilisinamina y una solucién de tampén borato.

11 La mezcla de los componentes se debe realizar al salir de la punta
del aplicador sin que se bloqueen las jeringas que contienen los
componentes.

El hidrogel sellador se reabsorbe en un periodo de entre 9y 12
semanas.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se
podrén solicitar mas muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito
imprescindible paa poder valorar la calidad del producto.

Madrid a 27 de febrero de 2018

Fdo. Dr. Lag;{ es Gomez Abascal Fdo.: Dr. Cortina Romer
Jefe Servicio Neurocirugia Servicio Cirugia Card

‘Médica-Area Quirirgica

| 1200

S —————————ry
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