EXPEDIENTE: 2018-0-60

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO
DE CONCENTRADOS Y FILTROS PARA HEMODIALISIS CON DESTINO AL
HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los articulos 116 del TRLCSP,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que
han de regir la ejecucion suministro de CONCENTRADOS Y FILTROS PARA HE MODIALISIS

con destino al Hospital Universitario “12 de Octubre”.

LOTE CODIGO ARTICULO
ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
CONCENTRADO ACIDO DIALIS!S s/ cartucho
e Concentrado acido hemodialisis, para sistema Bicart, con la composicion siguiente:
1 014313 |e Na 138 mmol/L, K 2.0 mmol/L, Ca++ 1.50 mmol/L, Mg 0.5 mmol/L, Cl 109 mmaol/l,
acetato 3.0 mmol/l, glucosa 1 gr/L. Para dilucion 1/44
o Bolsasdeb5L.
CONCENTRADO CITRATO DIALISIS s/ cartucho
9 014315 |° Concentrado idnico con citrato para sistema Bicart+CINa (formula,K* 2, Ca*1.65
mmol/l, Mg* 0.50 y Gluc 1.0gr/l} de 1000 ml con capacidad para producir 200 | de
dialisis en dilucion 1/200.
CONCENTRADO CITRATO DIALISIS s/ cartucho
017858 e Concentrado idnico con citrato para sistema Bicart+CINa_ (formula,K* 2, Ca*,1.50
3 mmol/l, Mg* 0.50 y Gluc 1.0gr/l) de 1000 ml, con capacidad para producir 200 | de
dialisis en dilucién 1/200.
CONCENTRADO CITRATO DIALISIS s/cartucho
4 017860 |° Concentrado idnico con citrato para sistema Bicart+CINa  (formula K* 1, Ca*,1.65
mmol/l, Mg+ 0.50 y Gluc 1.0gr/l} de 1000 ml, con capacidad para producir 200 | de
dialisis en dilucion 1/200.
CONCENTRADO CITRATO DIALISIS s/ cartucho
5 017861 e Concentrado ionico con citrato para sistema Bicart+CINa (formula K*3,Ca*1.65
mmol/l,Mg* 0.50 y Gluc 1.0gr/l} de 1000ml, con capacidad para producir 200 | de
dialisis en dilucion 1/200.
6 CONCENTRADO CITRATO DIALISIS s/cartucho
018402 |Concentrado idnico para sistema Bicart + CINa (formula K+ 3, Na* 140, Ca ?*1.50, CI
110.0 mmol/109.5 y Glucosa 1.0 gr/l.
ULTRAFILTRO PARA MONITORES DE DIALISIS ULTRAPURA Y HEMODIALISIS ON
LINE
7 017083 |e Filtro de bacterias y pirégenos para liquido de didlisis en monitores AK 200.
¢ Membrana de poliamida, area de membrana 2.1 m2.
o Esterilizado por vapor.
ULTRAFILTRO PARA MONITORES DE DIALISIS ULTRAPURA Y HEMODIALISIS ON
LINE
8 017224 e Ultrafiltro para obtener liquido de didlisis ultrapuro en monitores Artis

e Membrana de poliarilétersulfona / polivinilpirrolidona, drea de membrana 2.4 m2.
e Esterilizado por vapor.
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MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: SI.

1 UNIDAD POR CADA LOTE

o No obstante, durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se
podran solicitar mas muestras en aquellos casos que se considere necesario,
requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto. Las muestras
deberan entregarse en el ALMACEN DEL HOSPITAL.

Madrid, 1 de marzo de 2018

JEFE DE SERVICIO
NEFROLOGIA

A

Fdo.: Dr. Manuel Praga Terente

SUBDIRECTOR MEDICO
AREA MEDICA

Fdo.: Dr. Francisco Rivas Clemente:
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