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PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA SUMINISTRO DE
CIERRES, LAZOS Y DISPOSITIVOS DE TROMBECTOMIA PARA LOS SERVICIOS DE
CIRUGIA VASCULAR Y RADIOLOGIA VASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 123 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre de Contratos del Sector Publico y el articulo 68 del RGLCAP, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de
regitr la ejecucion del SUMINISTRO DE CIERRES, LAZOS Y DISPOSITIVOS DE
TROMBECTOMIA PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA VASCULAR Y RADIOLOGIA
VASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Caracteristicas técnicas:

N° ARTICULO

CODIGO 2
LOTE | ORDEN ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)

SISTEMA DE CIERRE EXTRAVASCULAR

Indicado para accesos venosos y arteriales. Estéril de un solo uso de

1 1 polietilen glicol en forma de tap6n bioabsorbible con baldn semicompliante de
6 mm. Disponibleen 5,6y 7 F

SISTEMA DE CIERRE PERCUTANEO DEL ACCESO VASCULAR
MEDIANTE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO DE 3.0,
Con longitud de 51 cms y 2 agujas de acero inoxidable. Diametro de guia

) 2 UL compatible con 0.035-0.038. Presencia de vaina de recubrimiento hidrofilico y
radiopaco de 31 cms de longitud con punta atraumatica.
SISTEMA DE CIERRE ARTERIAL EN ZONA DE PUNCION MEDIANTE
ACCION EXTERNA.

3 3 Fabricado en material no tejido con cinta adhesiva sensible a la presion.

Presencia de ventana y camara de aire transparente que permite la visibilidad
del lugar de puncion. Llenado a través de tubo flexible de PVC, con valvula
luer en el extremo.

DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR PERCUTANEO DE COLAGENO
Bioabsorbible con 3 componentes ( ancla intravascular, colageno y sutura

4 4 017429 | con revestimiento de acido poliglicolico) para diametros de 6-8 F y compatible
con guias 0.035" y 0.038"

CABLE DE NITINOL CON LAZO

Preformado de tungsteno dorado elastico en el extremo distal que forma
angulo de 90 grados permaneciendo coaxial al lumen.

Diametro del lazo de 5 hasta 35 mm. Longitud de 65 a 120 cm con longitud de

5 9 011907 catéter de 48 y 102 cm. Diametros de 4 y 6 F.
Diametro del lazo de 2 a 7 mm, longitudes de 175 y 200 cms, con longitud del
6 catéter de 150 y 175 cms. Diametros de 2.3y 3 F.
LAZO RECUPERADOR DE FILTRO DE VENA CAVA Y CUERPOS
EXTRANOS
6 7 Con 4 loops de nitinol. Sistema de 6 F y longitud de 90 cms.
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N° ARTICULO

CODIGO I
LOTE | ORDEN ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)

DISPOSITIVO DE TROMBECTOMIA ARTERIAL Y VENOSA.

Catéter de reperfusion mallado de nitinol de distintos calibres. Diferentes
longitudes de 85 y 150 cms. Diversas angulaciones distales: recto, con torque
(giro de 15 mm) y extratorque (giro de 24.5 mm). Guia auxiliar anticolapso en
terminacion de bulbo radiopaco, con distintos tamafios (150-190 cms). Tubo
de aspiracion con interruptor on/off. Reservorio con filtro para recoger el
material trombotico aspirado.

El adjudicatario del lote 7 (dispositivo de trombectomia arterial y venosa) entregara, en cesion
de uso durante la vigencia del contrato, la bomba de aspiracion para la realizacion de la
técnica solicitada en ese lote.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: Si.

1 UNIDAD POR ORDEN DE LOS LOTES 1, 2, 3,4,5y 6.
No obstante, durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se podran solicitar
mas muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar

la calidad del producto.

Las muestras se entregaran en el ALMACEN GENERAL

Madrid 1 de febrero de 2019

Subdirectora Médica del Area Quirargica Jefe de Servicio de Cirugia Vascular
/ Fdo: Dra . Moliner Fdo: Dr. Gonzélez Fajardo

Responsable Seccién Radiologia Vascular
Fdo.: Dr.Vi”ar Esnal
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