e Hospital Universita

EXPEDIENTE: 2018-0-205

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE
CATETERES INTRAVENOSOS PERIFERICOS PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 123 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre de Contratos del Sector Publico y el articulo 68 del RGLCAP, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones téenicas particulares que han de
regir la ejecucion del SUMINISTRO DE CA TETERES INTRAVENOSOS PERIFERICOS
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Caracteristicas técnicas:

CODIGO

arTicvLo | N (DESCRIPCION TECNICA)

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO

LOTE | ORDEN

Catéter periférico catéter corto, compuesto de:

e Céanula exterior de poliuretano resistente a acodamientos,
radiopaco, con conexion luer-lock.

e Medidas fisicas:

- Catéter 14G longitud: 30-50 mm.
- Catéter 16, 18 y 20G longitud: 30-35 mm.
- Catéter 22G la longitud: 23-27 mm.

e Con cbdigo de colores, segun ISO 10555-5:1996

e El extremo distal del catéter deberé facilitar la penetracién suave
presentando solucién de continuidad entre la guia y el catéter (bisel
trifacetado).

e Sistema de confirmacién instantanea a través de catéter de reflujo
sanguineo en canalizacion del acceso vascular complicado (el
menos en los catéteres N°22 y N°20)

e (Céamara de visualizacion transparente, para confirmar el reflujo de
sangre y tapén con filtro hidréfilo incorporado.

e Facil manejo tanto del catéter como de su dispositivo de seguridad,
permitiendo una canalizacién segura y comoda para el paciente
(buen reflujo para que se confirme en vaso y cémoda para evitar
posteriores punciones que son dolorosas)

e Facil manejo tanto del catéter como de su dispositivo de seguridad,
permitiendo una canalizacién segura que garantice la integridad del
profesional, (que evite riesgo de accidentes al profesional).

¢ Dispositivo de seguridad: debe cumplir las condiciones
minimas establecidas en el Anexo 2 de la Orden 827/2005 11 de
mayo Consejeria Sanidad y Consumo C. Madrid

e Envase individual estéril.

e Exento de latex y de PVC (ftalatos).
> Presentacion en cajas no superiores a 50 uds.

011029 N° 14
011030 N° 16
011031 N°18
011032 N° 20
011033 N° 22
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CODIGO

LOTE | ORDEN ARTICULO | N° (DESCRIPCION TECNICA)

Indicacion: Canalizacién de vasos para la instauracidn de via de acceso

para infusién de sustancias de indicacion intravenosa.

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO

Catéter periférico catéter corto, compuesto de:

e Céanula exterior de poliuretano resistente a acodamientos,
radiopaco, con conexion luer-lock de 19 mm de longitud.

e Con codigo de colores, segun ISO 10555-5:1996

e El extremo distal del catéter debera facilitar la penetracion suave
presentando solucién de continuidad entre la guia y el catéter.

o Céamara de visualizacion transparente, para confirmar el reflujo de
sangre y tapdn con filtro hidréfilo incorporado.

e F4cil manejo tanto del catéter como de su dispositivo de seguridad,
permitiendo una canalizacién segura y cémoda para el paciente

2 6 011034 N°24 (buen reflujo para que se confirme en vaso y comoda para evitar
posteriores punciones que son dolorosas)

e F4cil manejo tanto del catéter como de su dispositivo de seguridad,
permitiendo una canalizacién segura que garantice la integridad del
profesional (que evite riesgo de accidentes).

e Dispositivo de seguridad: debe cumplir las condiciones
minimas establecidas en el Anexo 2 de la Orden 827/2005 11 de
mayo Consejeria Sanidad y Consumo C. Madrid

¢ Envase individual estéril.

e Exento de latex y de PVC (ftalatos).
> Presentacion en cajas no superiores a 50 uds.

Indicacién: Canalizacion de vasos para la instauracion de via de acceso

para infusién de sustancias de indicacion intravenosa

CATETER TAMBOR DRUM

Catéter central sistema tambor:

e Catéter de poliuretano, radiopaco para administracion intravenosa
de soluciones.

e Aguja de acero inoxidable siliconada, con punta corta de triple
bisel, montada en el catéter y unida a un dispositivo plegable para
proteger los bordes de la aguja. Calibre de la aguja 14 G.

o FAcil manejo del catéter, permitiendo una canalizacion segura tanto

3 - 011037 para el paciente como para el profesional (para el paciente con un

buen reflujo para que se confirme que estd en el vaso y para la
integridad del profesional que evite riesgo de accidentes).

¢ Guia en acero inoxidable.

e Tambor de plastico rigido giratorio, que facilite la entrada del
catéter, retirandose después de la introduccion.

¢ Longitud del catéter y la guia: 70-80 cms.

e Libre de latex y ftalatos (del PVC).

¢ Envase individual estéril.

» Presentacidn en cajas de 20-25 uds.
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Es requisito indispensable una memoria del plan de formacién con presencia fisica en las
unidades usuarias, en caso de ser empresa adjudicataria, indicando niimero de sesiones, dias
formativos, cronograma,...

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: SI
50 UDS. POR LOTE
o No obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se

podran solicitar mas muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito
imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 14 de marzo de 2019

JEFE DE SERVICIO DE
PREVENCION DERIESGOS LABORALES
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DIRECTORA

o Monmital rie,
DIRECCION DE FERMERIA
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Fdo. D* Andigh Goiii Olangua

SUPERVISOR DE
RECURSOS MATERIALES

Fdo.: D. Antonio Jarillo Sanchez
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