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Hospital Universitario

.12 de Octubre

EXPEDIENTE: 2017-0-37

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO ALA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE EQUIPO DE PRESION VENOSA
CENTRAL Y SISTEMA REGULADOR DE PRECISION PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 116 del RDL 3/2011,
de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Publico, contiene las prescripciones técnicas
particulares que han de regir la ejecucion del suministro de EQUIPO DE PRESION VENOSA
CENTRAL Y SISTEMA REGULADOR DE PRECISION.

OBJETO DEL CONTRATO: EQUIPO DE PRESION VENOSA CENTRAL Y SISTEMA

REGULADOR DE PRECISION.
N° [ copiGo | B ARTICULO
LOTE | ARTICULO | (DESCRIPCION TECNICA)

014742

EQUIPO PRESION VENOSA CENTRAL

Equipo para medir presiéon venosa central y sistema de infusion de
material plastico exento de latex.

Linea de infusion que consta de dos ramas asimétricas: una larga que
conecta al envase de la solucién, con punzon perforador de PVC rigido,
tubo de entrada en la camara que permite la entrada de 20 gotas/ml.
Céamara de goteo transparente y flexible, con toma de aire y tubo con
regulador de flujo, y otra rama corta, con filtro distal, adaptable a escala
de medicion.

Camara de goteo transparente y flexible, con toma de aire y filtro
hidr6fobo y antibacteriano, impidiendo la entrada de particulas y
microorganismos (membrana de 3 micras de didmetro).

Tres reguladores de flujo (roller-rodillo).

Ambas ramas se unen en tubo prolongador.

Tubo prolongador flexible, sin efecto memoria, antiacodable.
Conexion distal del tubo Luer — Lock, con protector, con filtro
hidr6fobo y antibacteriano que permita la purga del sistema.

Tap6n de cierre en rama adaptable a la escala de medicion.

Suavidad en la manipulacion de los rodillos.

Exento de latex.

Estanqueidad del sistema cuando el rodillo cierra el sistema.

Caja con un maximo de 100 Uds.

Aplicacion: Medicion de presion venosa central.
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N° CODIGO ARTICULO .
LOTE | ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
SISTEMA REGULADOR DE PRECISION
- Regulador de fluyjo de alta fiabilidad para administraciones
intravenosas (incluso las muy viscosas)
2 014736

El dispositivo serd preciso, exento de latex, con una unica escala
indeleble y bien visible para graduacién de flujos entre 0 a 250 ml/hora.
Este regulador constara de 2 piezas cilindricas que giren una sobre otra
y que no impidan una facil manipulacion

Tubo flexible, antiacodable, sin memoria, transparente, de 30-40 cm de
longitud y un diametro interno/externo de 3/4 mm, con punto de
inyeccion que debera ser valvula de seguridad, cumpliendo la Orden
827/2005 11 de mayo Consejeria Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid.

Extremo proximal y distal del tubo conexion Luer-Lock a linea de
infusidon, con protectores, ambos ficilmente separables y fuera del
envoltorio mantener la esterilidad interna del tubo.

Suavidad en el giro del regulador.

Facilidad en el manejo del sistema no siendo excesivo su tamafio.
Facilidad en la retirada del protector que cierra la parte distal del
sistema.

Exencion de latex reflejada en el etiquetado

Caja con un maximo de 100 Uds.

Aplicacién: Dosificacion de infusores intravenosos

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS.

1. - ENVASADO:

e Envase unitario estéril. De facil apertura que garantice la liberacion completa

del Equipo.

2.- ETIQUETADO EN EL QUE FIGURE:

a. La denominacioén del articulo

b. El método de esterilizacion utilizado
¢. Las fechas de caducidad del producto
d. El nimero de lote.

e. Lareferencia comercial.

f. Marcado C.E.
g. Toda la informacidn serd perfectamente legible y estard escrita en castellano o

con simbologia internacionalmente aceptada.
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MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: SI

e 10 UNIDADES por lote
No obstante, durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se
podran solicitar mas muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito

imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Las muestras se entregaran en el ALMACEN GENERAL separadas del resto de la
documentacion del expediente.

Madrid a, 21 de Marzo de 2017.
DIRECCIO]FJ NFERMERIA

0

Fdo. Andién Gofii Olagua

SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES

Fdo. Antonio Jarillo Sanchez
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