PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE ENDOPROTESIS AORTICAS ABDOMINALES PARA CIRUGIA

Hospital Universitario

2 de Octubre

EXPEDIENTE N° 2016-0-140

VASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 116 del RDL 3/2011, de 14
de Noviembre, de Contratos del Sector Publico, forma parte del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares para la adquisicion del SUMINISTRO DE ENDOPROTESIS AORTICAS

ABDOMINALES PARA CIRUGIA VASCULAR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE

OCTUBRE”.
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ARTICULO
(DESCRIPCION TECNICA)

ENDOPROTESIS BIFURCADA TRIMODULAR, autoexpandible, para aorta
abdominal, de poliéster con doble anillo de nitinol, con ganchos para fijacion y stents
libres en el cuerpo para colocacion en cuellos de 15 mm o superior y angulaciones
hasta de 90°. Totalmente reposicionable. Con sistema de canulaciéon contralateral.
Catéter portador hidrofilico de bajo perfil. Calibres entre 21 y 34 mm y longitudes
entre 35y 40 mm.

ENDOPROTESIS RAMA ILIACA, autoexpandible, de poliéster y anillos de nitinol
independientes con sistema portador hidrofilico de bajo perfil sin introductor.
Configuracion recta o acampanada con diametros proximales de 10 y 12 mm y
distales entre 10 y 23 mm y longitudes entre 60 y 140 mm.

ENDOPROTESIS EXTENSION AORTICA proximal, autoexpandible, de poliéster
con anillos de nitinol independientes de 35 mm de longitud y diametros entre 19 y 34
mm.

OTROS REQUISITOS:

« Los adjudicatarios pondran a disposicion del Hospital, sin cargo alguno, el instrumental necesario para
la correcta implantacion del material objeto del presente expediente.

¢ Los proveedores adjudicatarios deberan constituir los depésitos que el Centro estime necesarios para
la realizacion de su actividad quirtrgica. El depdsito inicial se formalizara en un albaran de entrega en
el que se dejara constancia de las referencias que lo integran y que contard con el visto bueno de
quiréfano y del proveedor. Obligatoriedad de revisar caducidades.

¢ En caso de producirse un cambio en la tecnologia del material adquirido por este expediente, con
renovacion de la gama, los modelos adjudicados se actualizaran a los de la nueva gama que
corresponda, manteniendo como minimo el nivel tecnolégico del adjudicado y los precios.
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MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: (NO)
No obstante, durante el periodo de evaluacién técnica de los productos ofertados, se podran

solicitar mas muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible
para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, a 28 de Septiembre de 2016.

5¥£matif@amcn Martinez de Pancorbo Gonzalez.
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