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N°. EXPEDIENTE: GCASU2000012

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE: SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y
FLUIDOS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE EL
CRITERIO UNICO.

1.

2,

3.

OBJETO DEL CONTRATO
El presente contrato tendra por objeto la adquisicion de sistemas de calentamiento de
sangre Y fluidos para el Hospital Universitario Infanta Sofia.

Para la utilizacion del producto sera necesario la cesién de 20 equipos de calentamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Sistemas de calentamiento de sangre y fluidos:

Si en la descripcion se utilizase algin nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial,
debera entenderse como referencia para localizar el producto en cuestién sin que en
ningln caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

v Poseer marcado CE

v" Debera figurar en el envase de los productos como minimo los siguientes datos:
- Identificacién de la empresa.

- Numero de lote.

- Fecha de caducidad

- Identificacion del producto.

LOTE UNICO: SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS

Estara disefiado para calentar sangre, hemoderivados y liquidos, tanto para adultos como
para nifios con un Unico sistema. Dispondra de conexién luer-lock en extremo proximal y
distal. Libre de latex y aluminio 100%. Distancia desde el punto en el que se inicia la
perdida de temperatura hasta la entrada a paciente igual o inferior a 20 cms., lo que
garantiza la minima pérdida de temperatura a bajos flujos. Deberd garantizar una
temperatura dentro de un rango entre 35° y 42° El tiempo para alcanzar los 37° no
excedera de 4 minutos. Garantizara un flujo de al menos de 50 a 5.000 ml/h. Compatibles
con equipos hospitalarios estandar de administracion de sangre y fluidos por via
intravenosa. Longitud minima de la linea de paciente 240 cm. Dicha linea debera disponer
de un sistema de triple luz de mantenimiento de calor a lo largo de toda su longitud para
evitar la pérdida de temperatura hasta el paciente. Esto evita el sobrecalentamiento en
origen del fluido a infundir y la posibilidad de alterar las propiedades de los mismos.

Para su utilizacién no sera necesaria la adquisicién de ninglin producto adicional por parte
del hospital, excepto el propio producto ofertado.

Lote

precio

Unidades o Base -
24 meses :Pr:t?\;'z imponible IVA (21%) | Importe total

Cédigo

SAP Descripcién

lnico

Sistemas de calentamiento de
sangre y fluidos

102123 2.700 9,00 24.300,00 € 5.103,00 € 29.403,00 €

TOTAL | 24.300,00 € 5.103,00 € 29.403,00 €
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4. CONDICIONES QUE HAN DE REGIR PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN CESION.
Para la utilizacién del producto sera necesario ceder 20 equipos de calentamiento con al
menos las siguientes caracteristicas:

Pantalla digital de visualizacién de temperatura e indicadores:

Alarmas audibles y/o visibles de exceso de temperatura, de estado del equipo, de conexién
inadecuada de fungible.

El calentador debera tener abrazaderas para su colocaciéon en palos de gotero, sin que en
ningun caso este situado cerca del paciente y pueda suponer un elemento y un peso
adicional al sistema. La longitud del cable de red, al menos de 3,5 mts.

A continuacién se describen las condiciones que han de regir:

- La cesiodn de los equipos se extenderan durante la vigencia del contrato.

- En ningln caso los equipos pasaran a ser propiedad del Hospital.

-La recepcién de los equipos se realizara por personal de electromedicina
comprobando que son los solicitados en el pliego de prescripciones técnicas.
-Los equipos cedidos deberan ser valorados econdémicamente por el
Adjudicatario.

- Una vez finalizado el contrato se procedera a la devolucion de los equipos
cedidos en el presente expediente.

5. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR REFERENTE AL PRODUCTO
OFERTADO.
En el archivo electronico (sobre), se incluird la documentacion técnica para la correcta
evaluacion del producto ofertado, en espariol (ficha técnica, catadlogos y toda aquella
informacion que el licitante considere oportuna).

Asi mismo, los licitadores deberan indicar qué documentacion o informacién de la
“aportada, tiene caracter confidencial (aquella que pueda afectar a secretos técnicos que
tengan una difusion restringida y no sean publicamente accesibles). Toda aquella
informacion gue no sea calificada de confidencial, se considerara de libre acceso.

Del resultado de dicha evaluacién, se emitira informe del que seran descartados de la
licitacion aquellas empresas en las que se determine que incumplen con las caracteristicas
de este pliego.

6. MUESTRAS: SI
Se debera presentar una Unidad de calentamiento y al menos 5 sistemas.
Ademas, se deberd presentar la documentacién técnica que permita la adecuada
comprension de los productos ofertados.
Cada muestra ird identificada con el nombre de la empresa y codigo del producto, asi
como el numero de lote/orden al que corresponde. Las muestras estaran perfectamente
envasadas y listas para su utilizacion.

En caso de ser necesario y durante el periodo de evaluacion, el Hospital con posterioridad
podra solicitar muestras adicionales y documentacién necesaria para la correcta
evaluacion del producto.

Las muestras seran entregadas en el Registro General del Hospital, dentro del plazo fijado
en el anuncio de licitacién para la presentacion de ofertas.
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7. CAMBIOS DE REFERENCIA
Durante la vigencia del contrato, se podran sustituir las referencias adjudicadas, siempre y
cuando no supongan un cambio en la naturaleza y funcién del producto y se mantengan
sin variar los precios unitarios adjudicados, previa solicitud a la Unidad de Contratacion
Administrativa.

El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado
como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario

San Sebastian de los Reyes, 30 de enero de 2020.
CONFORME LA DIRECTORA DE ENFERMERIA
EL ADJUDICATARIO =

FECHA Y FIRMA f f/Ma Jesus Alcazar Verde.
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