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EXPEDIENTE: 2018-0-229

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA INTERVENCIONISMO EN LA UNIDAD DE MAMA DEL
SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 123 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre de Contratos del Sector Publico y el articulo 68 del RGLCAP, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de
regir la ejecucion del SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INTERVENCIONISMO EN LA
UNIDAD DE MAMA DEL SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO DEL HOSPITAL 12 DE

OCTUBRE

Caracteristicas técnicas:

LOTE | ORDEN |, : ARTICULO
" | cop. ART* (DESCRIPCION TECNICA)
ARPON DOBLE PUNTA
Arpon calibre 20G x 7,5cm
e Doble punta recolocable (reposicionable) de alambre de doble
018383
1 trenzado.
Arpo6n calibre 20G x 9cm
) 010824 e Doble punta recolocable (reposicionable) de alambre de doble
1 trenzado.
Arpén calibre 20G x 10cm ) o
3 018384 e Doble punta recolocable (reposicionable) de alambre de doble
trenzado.
Arpon calibre 20G x 12cm .
4 e Doble punta recolocable (reposicionable) de alambre de doble
trenzado.
LOTE | ORDE | COD. ARTICULO
N ART® (DESCRIPCION TECNICA)
DISPOSITIVO PARA BAG. BIOPSIA AGUJA GRUESA
Dispositivo de biopsia aguja gruesa desechable automatica y
2 5 semiautomatica en el mismo dispositivo de 12G x 100 mm con doble
profundidad de penetracion ajustable y con posibilidad de co-axial.
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LOTE | ORDE | COD, ARTICULO
N ART* (DESCRIPCION TECNICA)
Dispositivo de biopsia aguja gruesa desechable automadtica y
6 semiautomatica en el mismo dispositivo de 14G x 75 mm con doble
010917 |profundidad de penetracién ajustable y con posibilidad de co-axial.
Dispositivo de biopsia aguja gruesa desechable automdtica y
" 018733 semiautomatica en el mismo dispositivo de 14G x 100 mm con doble
2 profundidad de penetracion ajustable y con posibilidad de co-axial.
Dispositivo de biop_sia aguja gruesa desechable automdtica y
8 semiautomatica en el mismo dispositivo de 16G x 100 mm con doble
profundidad de penetracién ajustable y con posibilidad de co-axial.
Dispositivo de biopsia aguja gruesa desechable automatica y
9 semiautomatica en el mismo dispositivo 18G x 100 mm con doble
profundidad de penetracion ajustable y con posibilidad de co-axial.
LOTE | ORDE | COD. ARTICULO
N ART"* - (DESCRIPCION TECNICA)
AGUJA ESTERIL DE BAG PARA MANGO-PISTOLA
REUTILIZABLE
3 10 OIEED Aguja estéril de 12G x 10cm de BAG para mango-pistola reutilizable.
018736 . o . i
11 Aguja estéril de 14G x 10cm de BAG para mango-pistola reutilizable.
12 018737 | Aguja estéril de 16G x 10cm de BAG para mango-pistola reutilizable.
LOTE | ORDE | COD. ~ ARTICULO
N | ART® (DESCRIPCION TECNICA)
CATETER GALACTOGRAFIA
4
13 |012254 | Catéter galactografia-sialografia con didmetro de 0,12 cm y longitud del
tubo 33 cm
LOTE | ORDE | COD. ARTICULO
N ~ ART* (DESCRIPCION TECNICA)
5 MARCADOR NO METALICO PARA ECOGRAFIA
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LOTE | ORDE | COD. ARTICULO
N ART® (DESCRIPCION TECNICA)
5 015819 | Marcador tipo clip lineal de carbono en aguja precargada de 1 marcador.
14 Aguja 17G x 120mm. Con botén lateral para liberacion.
LOTE | ORDE | COD. ARTICULO
N ART® (DESCRIPCION TECNICA)
MARCADOR METALICO PARA ECOGRAFIA
15 015438 | Marcador curvo de tamaiio 4x4x2mm, con aguja introductora de 18G x
6 120 mm -
16 Marcador en ovillo con aguja introductora de 18G x 120 mm
LOTE | ORDE | COD. ARTICULO
N ART"® (DESCRIPCION TECNICA)
AGUJA PARA BAV POR ESTEREOTAXIA Y ECOGRAFIA
Aguja estéril 10G x 113mm, con ventana de 20mm para biopsia asistida
17 010895 .
7 por vacio de tejidos para estereotaxia (mesa prono) y para ecografia.
18 Aguja estéril 7G x 114mm, con ventana de 20mm para biopsia asistida por
vacio de tejidos para estereotaxia (mesa prono) y para ecografia.
LOTE | ORDE | COD. \ ARTICULO
N ART" - (DESCRIPCION TECNICA)
MARCADOR PARA BAV POR ESTEREOTAXIA
Marcador para BAV para agujas de 10G
19 015377 | Clip marcador de titanio
20 Marcador para BAV para agujas de 7G
g Clip marcador de titanio
21 012886 Guia para sistema BAV
__22 Set de tubos y recipiente (cassete) para biopsia BAV para estereotaxia y
011402 | ecografia.
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LOTE | ORDE | COD. ARTICULO
N ART® (DESCRIPCION TECNICA)
FUNDA SONDA ECOGRAFO

Funda estéril libre de latex para transductor de sondas ecograficas, con gel

23 015613 estéril y bandas para fijacion. Medidas minimas 15 x 122 cm

Funda estéril libre de latex para transductor de sondas ecograficas, con gel

24 estéril y bandas para fijacion. Medidas minimas de 15 x 244 cm.

Otros Requisitos:
» Lote 3: El adjudicatario entregara sin cargo, el mango-pistola reutilizable para la realizaciéon
de la técnica. Debe disponer de seguro tipo pestaiia, botén de disparo lateral y con
espaciador-avance seleccionable de 10-12 mm o 20-24 mm

» Lote 7 vy 8: El adjudicatario cedera en uso y sin cargo, el equipo necesario para la realizacién
de la técnica, con posibilidad de eleccion grado de vacio; opcion de mama densa y opcién de
tejido normal.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS:
SI, 2 UNIDADES POR CADA LOTE/ORDEN

o No obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se
podran solicitar mas muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito
imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 7 de marzo de 2019

JEFE SERV. RADIODIAGNOSTICO

' l-‘.{—‘}ﬁu‘}l'.".‘-'-'jr“-_’} ol s &
Fdog: Dra. Victoria Ramos Fdo.: Df. Jose T. Albillos Merino
=
SUPERVISORES DE RADIODIAGNOSTICO
Fdo.: D* Maria

_ arrés Lopez Fdo.: Dj\@a« ‘ncabo Lamparero
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