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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACION DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN
CALORIMETRO INDIRECTO DE CIRCUITO ABIERTO PARA LA SECCION DE
GASTROENTEROLOGIA Y NUTRICION DEL HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO NINO JESUS A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

(EXPEDIENTE: SUMI 2017-1-0005)

Objeto del contrato

El objeto del presente pliego es el suministro e instalacion de un calorimetro
indirecto de circuito abierto para la Seccion de gastroenterologia y nutricién
del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus, asi como su mantenimiento integral
durante el periodo de garantia.

La maquina debe estar compuesta por la unidad central de medicién y los
accesorios necesarios para su uso y transporte.

Caracteristicas técnicas

1. Se consideran caracteristicas técnicas indispensables las siquientes:

a. Determinaciones a realizar.

i. Calculo de gasto energético en reposo segun la ecuacién de
Weir, del cociente respiratorio y analisis de los sustratos
utilizados (% de grasas, carbohidratos y proteinas).

ii. Analisis del coeficiente de variacion de las determinaciones de
VO2 y VCO2.

b. Especificaciones de las caracteristicas de la unidad central de
calorimetria indirecta.

i. Monitor de frecuencia cardiaca (receptor y transmisor).
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Filtros antibacterianos en el circuito de los gases.

Puertos de USB.

Conexidén a red eléctrica.

Bateria de emergencia.

Posibilidad de almacenamiento de todas las determinaciones.
Posibilidad de conexion a distintos PC.

Posibilidad de configuracién individualizada.

Software completo y adecuado para la utilizacidn de todas las
funciones del equipo.

c. Especificaciones de las caracteristicas de los accesorios:

Carro de transporte incluido.
Canopio incluido.
Mascarillas pediatricas y de adultos incluidas.

2. Se consideran caracteristicas deseables las siguientes:

a. Especificaciones de

las caracteristicas de la unidad central de

calorimetria indirecta.

V.
Vi.
Vii.

Equipo apto para cualquier rango de edad: lactantes, nifios,
adultos.

Analizador de 02 de tipo paramagnético, precision +/- 0,1 %.
Rango: 0-30%.

Analizador de CO2. Sensor NDRI (infrarrojo), precision +/- 0,02
%. Rango: 0-10%.

Medidor de caudal de turbina bidireccional con linea de muestreo
automatica y aleatoria para cualquiera de las tomas de muestra.
Precision: £ 2% o 20 ml/s. Rango: 0-8 I/s.

Dispositivo de calibracion 02 / CO2 vy presion (cilindro y jeringa).
Posibilidad de analisis en tiempo real y diferido.

Transportable.

b. Especificaciones de las caracteristicas de los accesorios.

Inclusion de 2 canopios con protector y mochila.
Inclusién de 2 mascarillas pediatricas y 2 mascarillas de adultos.
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Otros requisitos:

Plazo maximo de entrega e instalacién: 30 dias desde la fecha de adjudicacidn.

Manuales: Se deberan a aportar manuales de instalacion, uso y mantenimiento
en castellano.

Marcado CE: Debera a portarse la certificacion de marcado CE.

Garantia: El equipo debe contar con una garantia minima de 2 afios, durante los
cuales el adjudicatario se encargara de realizar a su costa la totalidad del
mantenimiento preventivo y correctivo establecido por el fabricante, asi como las
actualizaciones.

El tiempo maximo de resolucion de averias no podra superar las 8 horas.

Como se ha indicado anteriormente, se valorara la ampliacién del plazo de
garantia y mantenimiento por encima de los dos afios.

Repuestos: El suministrador garantizara la disponibilidad de las piezas necesarias
para el mantenimiento preventivo y correctivo durante, al menos, 10 afios desde
la instalacion del equipo.

Plan de formacién: El suministrador realizard en el hospital un programa de
formacion de los usuarios del equipo de, al menos, 8 horas de duracién

Accesorios opcionales: Se entendera que los datos aportados corresponden al
producto que sera entregado. En caso de no ser asi, deberd especificarse
claramente su naturaleza opcional.

EL DIRECTOR

Dra. Consuelo Pedron Giner D.
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