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Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia
todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales

protegidos y los cédigos que permitirian acceder al original.
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1.- OBJETO

SUMINISTRO DE UNA CENTRIFUGA REFRIGERADA DE GRAN
CAPACIDAD PARA EL CENTRO DE TRANSFUSION DE LA COMUNIDAD

DE MADRID (PA SUM 026-2020 2020)

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS

Se requiere el suministro de 1 centrifuga refrigerada de gran capacidad.

2.- DESCRIPCION DEL SUMINISTRO

Caracteristicas técnicas de cada una de las centrifugas:

De acero estable con la camara de acero inoxidable, con pinturas resistentes
a la corrosion con provisidn tanto de recogida de aguas de drenaje y
condensado

e Capacidad para 12 bolsas de sangre de 550 ml.

e Velocidad maxima por encima de 5.000 rpm

e Fuerza centrifuga (rcf) por encima de 8.000 xg

e Accionamiento directo y libre de manutencion.

e Programacion ilimitada y definicion de todos los parametros, secuencia de
programacién automatica controlada por microprocesador, pantalla digital de
los valores nominales y reales. Con los siguientes parametros de ajuste:

o Aceleracion: 1 digitos para 9 perfiles de aceleracién
o Desaceleracion: 1 digitos para 9 perfiles de desaceleraciéon con pasos de
10 rpm.
o RCF: 4 digitos, ajustable en 1 g
o Velocidad: 4 digitos, ajustable en 1 rpm
o Tiempo de centrifugacion: 3 digitos, en hrs y min, rango de 1 min — 99 hr
o Temperatura: 2 digitos, ajustable con incrementos de 1° C
e Sistema de proteccion de programas que impida el acceso no autorizado
a los datos almacenados.
e Sistema de seguridad conforme a las regulaciones internacionales de
seguridad.
e Los datos han de protegerse de tal manera que ante un fallo energético o
completo, estos han de permanecer almacenados durante un minimo de
2 semanas.
e Ha de ser posible su conexion a un ordenador.
¢ Rango de temperatura programable: -20° / +40°
o Minima temperatura a maxima rcf con bolsas de sangre: +4°C
o Minima temperatura a maxima rcf: -5°C
é\ggglzda:grliz Democracia, s/n & Red

Teléfono 913 017 200 R ‘ ’ H" H S H

Hospitales sin Hum



w.* Centro _ - -
SaludMadrid de Tra nSqu|0n 4| Comunidad de Madrid

e Pantalla digital de lectura facil para un funcionamiento simple y de rapido
acceso.

e Ha de estar equipada con una cerradura automatica de la tapa.

e Suministrada con los siguientes accesorios:

o Rotor basculante con windshield adecuado para tomar 12 bolas
de sangre de 800 ml cada una y que puede acomodar doce del
sistema de bolsas de sangre de 350 ml y 450 ml cuadruple con la
bolsa de SAGM y bolsas satélites vacios

o 6 cestillos para un total de 12 unidades de bolsas de sangre
cuadruples

o Insertos de plastico. Set de 6 pares para centrifugar dobles bolsas
de sangre,

o Insertos de plastico. Set de 6 pares, para centrifugar bolsas de
sangre triples y cuadruples con un sistema inline-filter-system.

o Pesay plastos de balanceo.

o Disponibilidad de adaptador de gancho para centrifugar pequefios
volumenes de sangre del cordon Vs. Capa leucocitaria que se
ofrecera opcionalmente.

o Manual de operacidén y mantenimiento.

o Debera estar en conformidad con CE, UL, y ISO.

3.- SERVICIOS INCLUIDOS

Se entienden incluidos dentro del presente contrato cuantos gastos pudieran
derivarse de la entrega del equipo, expresamente los de transporte del mismo y
todos los derivados de su instalacion y puesta en marcha, asi como el Certificado
de Puesta en marcha, con informe de instalacion y validacion.

4.- GARANTIA

El periodo de garantia de los productos entregados sera como minimo de 24
meses desde la puesta en marcha. La Garantia del Equipo incluira el
mantenimiento en la modalidad “Todo Incluido”, e incluira una revision anual, las
reparaciones y repuesto necesarios, asi como la mano de obra y los
desplazamientos necesarios para la reparacion.

Junto con el equipo se entregara todos los Manuales de Instrucciones vy
Mantenimiento, asi como toda la documentacién necesaria para su correcto
funcionamiento en castellano y formato digital.
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El adjudicatario presentara un compromiso de disponer todos los repuestos,

accesorios, kits y consumibles para el mantenimiento del equipo al menos
durante 7 afos.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO I— i
FECHAY FIRMA MARIA BAREA (R

$2800474E)

Fdo.: Luisa Barea Garcia.
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