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Hospital Universitario

m de Fuenlabrada

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PA SUM 17/009

B comunidad de Madrid

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratacién consiste en la contratacién del suministro de marcapasos,
desfibriladores y electrodos implantables para el Hospital Universitario de Fuenlabrada, conforme a las especificaciones técnicas
que se detallan a continuacién, con sus respectivos presupuestos de licitacién y la cantidad estimada de cada uno de ellos:

CcODIGO
SAP

o Ne
LOTE ORDEN

Descripcidn

Cantidad
estimada
6 meses

Precio de
Licitacion
Iva Excluido

Importe base
de licitacion
Iva Excluido

Total lote
tva Excluido

1 3714

SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO
IMPLANTABLE MONOCAMERAL CON INDICACION
ESTANDAR

(SISTEMA DE DAl MONOCAMERAL ESTANDAR)

10.300,00 €

10.300,00 €

2 3720

ELECTRODO DE DESFIBRILACION

e  Monobobina con fijacién activa en el 70% de los
casos, en un 30% de los casos se utilizara fijacién
pasiva.

1.000,00 €

1.000,00 €

11.300,00 €

3 12962

SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO
IMPLANTABLE CON INDICACION ESPECIAL
(SISTEMA DE DAI MONOCAMERAL AVANZADO)
e Calificado apto para RMN TORACICA

10.675,00 €

10.675,00 €

4 3720

ELECTRODO DE DESFIBRILACION

¢ Monobobina con fijacidn activa en el 70% de los
casos, en un 30% de los casos se utilizara fijacién
pasiva.

1.000,00 €

1.000,00 €

11.675,00 €

5 12963

SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO

IMPLANTABLE MONOCAMERAL DE

MONITORIZACION REMOTA

(SISTEMA DE DAl AVANZADO CON

MONITORIZACION REMOTA)

e Capacidad de monitorizacién remota exclusiva sin
necesidad de uso de programador.

e Conexion DF4,

e Calificado apto para RMN TORACICA

11.200,00 €

22.400,00 €

6 3720

ELECTRODO DE DESFIBRILACION

* Monobobina con fijacidn activa en el 70% de los
casos, en un 30% de los casos se utilizard fijacién
pasiva.

1.000,00 €|

2.000,00 €

24.400,00 €

7 12964

SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO

IMPLANTABLE BICAMERAL AVANZADO

(SISTEMA DE DAI BICAMERAL CON

MONITORIZACION REMOTA)

e Capacidad de monitorizacién remota exclusiva sin
necesidad de uso de programador.

» Calificado apto para RMN TORACICA.

e Conexion DF4.

e Electrodo auricular de fijacién activa retractil.

e Bajo nivel de deteccidn de ruido y sensado de
sefial ventricular en electrodo auricular,

12.300,00 €

12.300,00 €

8 3720

ELECTRODO DE DESFIBRILACION

¢ Monobobina con fijacidn activa en el 70% de los
casos, en un 30% de los casos se utilizara fijacién
pasiva.

1.000,00 €

1.000,00 €

9 12968

ELECTRODO AURICULAR DERECHO
e Electrodo de fijacion activa con hélice retractil.

350,00 €]

350,00 €

13.650,00 €

7250

SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO
IMPLANTABLE TRICAMERAL ESTANDAR

{SISTEMA DE DAl TRICAMERAL ESTANDAR)
e Electrodo de seno coronario tetrapolar.

2

14.125,00 €

28.250,00 €

31.850,00 €
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: ; Cantidad Preciode | Importe base -
‘ e N2 CODIGO estimada | Licitacidn de licitacidn Total lote.
LOTE ORDEN| SAP Descripcién 6 meses . | lva Excluido | lva Excluido Iva Excluido
e Conexion DF4.
e (Catéter-vaina de acceso a seno coronario con
subselectores a través de los cuales se puede
implantar directamente el electrodo en sistema
venoso coronario sin necesidad de una tercera
herramienta adicional.
e Electrodo auricular de fijacidn activa con hélice
retractil.
e  Bajo nivel de deteccidn de ruido y sensado de
sefial de ventriculo en electrodo auricular.
ELECTRODO DE DESFIBRILACION
1 3720 | ® Monobobina con fijacidn activa en el 70% de los
casos, en un 30% de los casos se utilizar3 fijacion
pasiva. 2 1.000,00 € 2.000,00 €
ELECTRODO AURICULAR DERECHO
12 | 12968 L . - i
e Electrodo de fijacidn activa con hélice retractil. 2 350,00 € 700,00 €
ELECTRODO DE SENO CORONARIO
13 12969
e  Tetrapolar 2 450,00 € 900,00 €
SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO
IMPLANTABLE TRICAMERAL CON MONITORIZACION
REMOTA. (SISTEMA DE DAI TRICAMERAL CON
MONITORIZACION REMOTA)
e Electrodo de seno coronario tetrapolar.
e  Conexién DF4.
e  Catéter-vaina de acceso a seno coronario con
subselectores a través de los cuales se puede
14 12965 . . .
implantar directamente el electrodo en sistema
venoso coronario sin necesidad de una tercera
herramienta adicional.
e Electrodo auricular de fijacién activa con hélice
6 retractil.
*  Bajo nivel de deteccidn de ruido y sensado de
sefial de ventriculo en electrodo auricular.
s (Capacidad de monitorizacién remota. 2 | 15.725,00€ 31.450,00 €
ELECTRODO DE DESFIBRILACION
15 3720 | « Monobobina con fijacién activa en el 70% de los
casos, en un 30% de los casos se utilizara fijacion
pasiva. 2 1.000,00 €| 2.000,00 €
ELECTRODO AURICULAR DERECHO
16 12968 e .y R 1 P
e Electrodo de fijacion activa con hélice retractil. 2 350,00 € 700,00 €
17 12969 ELECTRODO DE SENO CORONARIO
(] Tetra polar 2 450,00 € 900,00 € | 35.050,00€
DAI SUBCUTANEO
18 | 15885 | »  Sistema de desfibrilador automatico subcutdneo
7 que no precisa electrodos intravasculares. 1| 20.849,00 €| 20.849,00 €
19 15886 | ELECTRODO DE DAI SUBCUTANEO 1 1.000,00€ 1.000,00€ | 21.849,00 €
20 3699 | MARCAPASOS SSIR ESTANDAR
5 1.080,00 € 5.400,00 €
8 ELECTRODO PARA ESTIMULACION EN VENTRICULO
21 3706/ | DERECHO
3708 | o  90% de los electrodos seran de fijacion pasiva,
10% de fijacion activa. 5 350,00 € 1.750,00€ 7.150,00 €
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: Cantidad Preciode | Importe base
2 2 |CODIGO estimada Licitacion | de licitacion Total lote
LOTE ORDEN| " SAP _ . Descripcién 6 meses | Iva Excluido | ‘lva Excluido lva Excluido
22 3700 | MARCAPASOS SSIR AVANZADO
5 1.400,00 €, 7.000,00 €
9 ELECTRODO PARA ESTIMULACION EN VENTRICULO
23 3706/ | DERECHO
3708 | o 90% de los electrodos seran de fijacidn pasiva,
10% de fijacion activa. 5 350,00 € 1.750,00€ | 8.750,00 €
24 12970 | MARCAPASOS VDDR
10 4 2.000,00 € 8.000,00 €
2> | 3707 | ELECTRODO DE MODO VDD 4| 350,00€] 1.40000€ | 9.400,00€
MARCAPASOS DDDR ESTANDAR
26 3702 | » Bajo nivel de deteccidn de ruido y sensado de
sefial ventricular en electrodo auricular. 5| 2.100,00€ 10500,00€
ELECTRODO PARA ESTIMULACION EN VENTRICULO
11 ,; | 3706/ | DERECHO
3708 | »  90% de los electrodos serdn de fijacién pasiva,
10% de fijacion activa. 5 350,00 €| 1.750,00 €
)8 12968 ELECTRODO AURICULAR DERECHO
o Electrodo de fijacion activa con hélice retractil. 5 350,00 € 1.750,00€ | 14.000,00 €
MARCAPASOS DDDR AVANZADO
29 3909 | « Bajo nivel de deteccién de ruido y sensado de
sefial ventricular en electrodo auricular. 51 2.250,00€ 11.250,00€
ELECTRODO PARA ESTIMULACION EN VENTRICULO
12 30 | 3706/ | DERECHO
3708 | «  90% de los electrodos seran de fijacién pasiva,
10% de fijacion activa. 5 350,00 €l 1.750,00 €
31 12968 ELECTRODO AURICULAR DERECHO
e Electrodo de fijacion activa con hélice retractil. 5 350,00 € 1.750,00 € | 14.750,00€
MARCAPASOS DDDR AVANZADO CON
MONITORIZACION REMOTA
32 | 12971 | « (Capacidad de monitorizacién remota exclusiva sin
necesidad de uso de programador
e  Bajo nivel de deteccién de ruido y sensado de
13 sefal ventricular en electrodo auricular 5| 2.400,00€| 12.000,00€
ELECTRODO PARA ESTIMULACION EN VENTRICULO
33 3706/ | DERECHO
3708 | e  90% de los electrodos seran de fijacion pasiva,
10% de fijacion activa. 5 350,00 €| 1.750,00€
34 12968 ELECTRODO AURICULAR DERECHO
e Electrodo de fijacion activa con hélice retréctil. 5 350,00€ 1.750,00€ | 15.500,00 €
MARCAPASOS TRICAMERAL ESTANDAR
e Catéter-vaina de acceso a seno coronario con
subselectores a través de los cuales se puede
implantar directamente el electrodo en sistema
35 3705 . .
venoso coronario sin necesidad de una tercera
herramienta adicional.
14 ®  Bajo nivel de deteccidn de ruido y sensado de
sefial de ventriculo en electrodo auricular. 1| 2.300,00€ 2.300,00€
ELECTRODO PARA ESTIMULACION EN VENTRICULO
36 3706/ | DERECHO
3708 | o  90% de los electrodos seran de fijacién pasiva,
10% de fijacidn activa. 1 350,00 € 350,00 € 3.450,00 €
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; : Cantidad Preciode | Importe base :
Ne N2 [CODIGO : estimada | = Licitacion de licitacién Total ote
LOTE ORDEN| SAP. Descripcién 6 meses | lva Excluido | va Excluido tva Excluido
ELECTRODO AURICULAR DERECHO
37 12968 e . - -
e Electrodo de fijacidn activa con hélice retractil. 1 350,00 € 350,00 €
ELECTRODO DE SENO CORONARIO
38 12969
e  Tetrapolar 1 450,00 € 450,00 €
MARCAPASOS TRICAMERAL CON MONITORIZACION
REMOTA

e  (Catéter-vaina de acceso a seno coronario con
subselectores a través de los cuales se puede
implantar directamente el electrodo en sistema

39 | 12972 venoso coronario sin necesidad de una tercera
herramienta adicional

e  Bajo nivel de deteccidn de ruido y sensado de
sefial de ventriculo en electrodo auricular.

15 e Capacidad de monitorizacién remota exclusiva sin
necesidad de uso de programador. 11} 3.100,00€ 3.100,00€
ELECTRODO PARA ESTIMULACION EN VENTRICULO
40 3706/ | DERECHO
3708 | ¢ 90% de los electrodos seran de fijacion pasiva,
10% de fijacion activa. 1 350,00 € 350,00 €
ELECTRODO AURICULAR DERECHO
41 12968 . . . P
e Electrodo de fijacidn activa con hélice retractil. 1 350,00 £ 350,00 €
ELECTRODO DE SENO CORONARIO
42 12969
e  Tetrapolar 1 450,00 € 450,00 € 4.250,00 €
'  TOTALIMPORTE DE LICITACION.............227.024,00 €
REQUERMIENTOS TECNICOS, IMPRESCINDIBLES E IRRENUNCIABLES EN TODOS LOS PRODUCTOS OBIETO DE LICITACION:

GAR

TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEGALIDAD Y DE AUTORIZACION DE
COMERCIALIZACION ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA NACIONAL Y COMUNITARIA.

SERVICIO TECNICO CON CAPACIDAD DE ATENCION TECNICA ESPECIALIZADA DE URGENCIA TELEFONICA INMEDIATA EN ESPANOL
EN MAXIMO 30 MINUTOS Y CON PRESENCIA FISICA EN EL HOSPITAL EN MENOS DE 6 HORAS DESDE EL AVISO URGENTE.

LA PARTICIPACION EN EL. CONCURSO EN CUALQUIERA DE LOS LOTES SOLICITADOS INCLUYE OBLIGATORIAMENTE EL
COMPROMISO DE FACILITAR LOS CORRESPONDIENTES ELECTRODOS SEGUN LAS ESPICIFICACIONES RESENADAS EN EL PLIEGO.

ANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA. REEMPLAZO GRATUITO EN CASO DE AGOTAMIENTO PREMATURO

EN CADA UNO DE LOS LOTES EN QUE SE ORGANIZA ESTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS, SE SENALA LA DURACION
MINIMA QUE DEBE GARANTIZARSE EN LA BATERIA DEL CORRESPONDIENTE DISPOSITIVO. ESTA GARANTIA SE ESPECIFICARA, EN
LA DOCUMENTACION ADJUNTA A LA OFERTA DE LA EMPRESA, EN TIEMPO DE DURACION ESPERADA EN RELACION CON EL
NUMERO DE DESCARGAS PRODUCIDAS, NO DEBIDAS A EVENTUALES ANOMALIAS DEL DISPOSITIVO.

LOS DISPOSITIVOS OBJETO DE ESTE EXPEDIENTE, TENDRAN LA GARANTIA DE REEMPLAZO GRATUITO EN CASO DE
AGOTAMIENTO PREMATURO DEL GENERADOR.
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Segunda.- Alcance de las caracteristicas técnicas. Las empresas licitadoras deberdn ofertar el material que
constituye el objeto de este expediente de contratacion, tomando como referencia las caracteristicas técnicas que
se describen en la clausula primera, bien entendido que éstas establecen un nivel “medio” de prestaciones” en
relacién con la valoracién del criterio “Calidad de la Oferta Técnica” y, asimismo, admiten en todos los casos la
indicacién de “o equivalentes”.

Si en el detalle de las caracteristicas técnicas de los productos se utilizase algiin nombre y/o referencia sujeto a
propiedad comercial, éste debera valorarse como referencia para identificar el producto en cuestion, sin que en
ninglin caso pueda entenderse como obligatorio ofertar dicho producto.

Tercera.- Los licitadores deberan ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, segtin modelo de Anexo Il
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitacién, la proposicién serd
desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el nimero de unidades
estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin VA, especificada como base en los Pliegos, seran desechadas.
Asimismo, serdn excluidas las proposiciones econdmicas presentadas a lotes con varios componentes, que no
oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de licitacién, sin IVA, de alguno de ellos.

Las cantidades propuestas para la adjudicacion son estimadas, su entrega esta condicionada a las necesidades del
Hospital.

Cuarta.- Proteccién del Medio Ambiente. Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada,
ocupa un lugar destacado la proteccién del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo mas alld de la
propia actividad.Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios
adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al
Medio Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Obligacién de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.

- Obligacién de Informar de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.

- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.

- Reduccién de ruidos y olores.

- Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.

- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el
manejo, transporte, preparacion, utilizacion y eliminacién final de los mismos fundamentalmente cuando se
trate de residuos peligrosos.

- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad
haciendo uso de unas buenas practicas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUQS:

- Los residuos seran segregados en origen, los contenedores que los contienen estardn perfectamente
identificados y etiquetados.

- Los residuos urbanos {papel, cartén, orgénicos, etc.) serdn gestionados en los contenedores municipales o
a través de gestores autorizados.

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc.) y la minimizacidn, reutilizacion,
reciclado de los residuos. {p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan
a ser utilizadas).

- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si
son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).

- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de
saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestién de [os residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial
atencidn a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos quimicos
utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).

- No malgastar el agua.
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- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las
tareas de limpieza.

Quinta.- Incorporacién al contrato. El presente Pliego, asi como el de Cldusulas Administrativas Particulares, serd
incorporado como estipulacién al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Fuenlabrada, a 14 de junio de 2017

CONFORME EL ADJUDICATARIO

EL DIRECTOR GERENTE

FECHAY FIRMA

Hospitales sin Humao

ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL
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ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACION PARA LA
PRESENTACION DE LAS OFERTAS

1. Les recordamos que segun consta en la clausula 12 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares:

1.1. En el exterior de cada uno de los sobres dénde deben presentar sus
proposiciones y en el sobre o empaquetado donde se presentan todos
ellos deben figurar los siguientes datos:

* El n2 de referencia del contrato al que licitan.

e El titulo del mismo.

e Su respectiva numeracion y denominacion.

e Nombre y apellidos del licitador, razén social de la empresa y NIF o CIF.

1.2. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su
contenido, enunciado numéricamente.

2. Es causa de exclusidn de la oferta, el que presenten documentacion
econdmica en el sobre n2 1.
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