P.A. HUPA 41/18

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE: ECOGRAFO DIG!ITAL ALTA RESOLCUION PARA EL BANCO DE OVOCITOS
DEL HOSPITAL UNIVERITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

12 OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisicidn del siguiente material:

LOTE UNICO: ECOGRAFOQ DIGITAL ALTA RESOLUCION ....ocvvvrernvverescesisssessnervesninenee 1 Ud

Especificaciones Técnicas

Ecografo digital alta resolucion multimodalidad dotado de software y hardware para la realizacion
de estudios ginecoldgicos y obstétricos.

~Monitor plano LCD LED de alta resolucion, de al menos 23" de tamafio. Con brazo articulado para
permitir el movimiento de rotacién y traslacion del monitor.

-Consola con ruedas, facil transporte. La consola del teclado es ajustable en vertical y horizontal.
-Sistema de archivo de pacientes e imagenes.

-Optimizador de imagen.

-Rango dinamico superior a 260 dB.

~Focalizacidén manual con hasta 5 focos.

-Posibilidad de cuatro puertos para 4 sondas en simultaneo.
-Profundidad de trabajo de exploraciéon de al menos 35 cm.

-Mas de 335.000 canales de procesado.

-Rango de frecuencia de trabajo entre 1y 18 MHz.

~Tecnologia sondas multifrecuencia.

-Equipo con alta capacidad ergondmica y de peso inferior a 91 kg.

-Velocidad del 4D: 46 Volumenes por segundo.
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~Transductor transabdominal convexo volumétrico con rango de frecuencias entre 2 y 8 MHz, con
peso inferior a 300 gr. -Transductor transvaginal microconvexo volumétrico {3D/4D) con rangeo de
frecuencias entre 4 y 9MHz.

- Guias y equipo de puncion ecoguiada

-Unidad de almacenamiento CD/DVD.

-5 salidas USB para conexién externa y almacenamiento.

-Disco duro integrado de 500 Gb.,

-impresora blanco y hegro integrada.

-Doppler pulsado, doppler color y color angio.

-Doppler alta definicién,

-Sistema de emision haces cruzado para mejorar calidad de imagen.

~Software de filtrado de artefactos para mejora de la calidad de imagen.

-Software completo de medidas y calculos obtericos,

-Calculos multigestacion.

-Auto-trazado automatico de medidas.

-lmagen trapezoidal.

-Puerto de salida HDMI.

-Sistema de bateria integrada que permite al equipo permanecer encendido sin estar conectado a
la red eléctrica. Este sistema permite también poder seguir trabajando, al menos 20 minutos sin

estar conectado a la red eléctrica.

-Sistema de grabacion integrada que permita salvar estudios de manera continua tanto en USR
como en DVD.

-Zoom de alta resolucién,
-Editor de informes integrado.
-DICOM habilitado para interconexion con dispositivos hospitalarios.

-Software para trabajar en postproceso fuera de fa consola del ecografo y permita el manejo de
volumenes, Se instala en PC externos.

-Software de reconstruccién de volumenes de alta definicién, con iluminacién de dichos volumenes
desde distinto angulos seleccionables.

-Posibilidad de elastografia en sonda endocavitaria.
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-Linea de caja de 3D/4D auto adaptativa (automatica). Se adapta automaticamente a la estructura
anatémica .

-Herramienta tridimensional que nos permita analizar volimenes, Nos permita la realizacién de
hasta 3 cortes ortogonales sobre un volumen, estos cortes se reatizan dibujando una linea, una
curva, una polilinea o un trazado y nos permite seleccionar el espesor con el que realizamos estos

cortes.

Los licitadores incorporaran para la valoracidn de fa Calidad Técnica (En castellano o traducida al
castellano}, la siguiente documentacion:

Catalogos, descripciones técnicas, etc.. en castellano, correspondientes a los productos
ofertados para la comprobacién de todos los requisitos técnicos minimos requeridos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas,

Relacién de productos ofertados que deberan ajustarse a la normativa vigente en
materia de calidad.

Hojas de DATOS oficiales del fabricante correspondientes a los PRODUCTOS ofertados
para la comprobacion de todos los requisitos técnicos minimos requeridos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.,

Certificados de calidad, con los correspondientes marcados C.E.

Direcciones de asistencia técnica. Plazo de entrega de repuestos en caso de soficitud del
mismo. Rapidez de respuesta en caso de averia (tiempo que transcurre entre el aviso y el
desplazamiento del técnico).

Compromiso de existencia de piezas de repuesto durante [a vida del equipo con
indicacién expresa del tiempo maximo de compromiso del suministro.

Toda aquella documentacion que e} licitador considere oportuna, a efectos de valoracién de los
criterios técnicos establecidos en el pliego acreditativa de los mismos.

2¢.- DEFINICION DE LA ADQUISICION: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

La adquisicion incluye no sélo el suministro de los equipos sino también el cumplimiento de las
condiciones y obligaciones que se detallan y describen a continuacion.

2.1.-Adquisicion del Equipo.

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, maquina u aparato con todos los
accesorios imprescindibles para su funcionamiento.

Se entiende también por equipo, para todos aquellos equipos que incluyan software, la
actualizacion del mismo cuando fuera necesaria, asi como las licencias para su uso.
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2.2.-Condiciones del contrato y obligaciones de los adjudicatarios.

Los adjudicatarios deberan entregar con el equipo todos los manuales integramente en
castellano, correspondientes a la descripcidn y operatividad del equipo, vy que serdn como
minimo los siguientes:

® De instalacion: aportando ademas del manual de instalacidn, la informacién vy rotulado
sobre los equipos que representen un riesgo especial para el paciente.

¢ De uso: con las caracteristicas del equipo, una explicacién detallada de los principios de
funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y seguridad del paciente,
alarmas y operaciones rutinarias para verificacion del funcionamiento aprepiado del
equipo previo a su uso diario, etc.

* De mantenimients y técnicos: incluiran esquemas eléctricos y mecanicos completos,
despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibracién
y ayuda en la localizacidn de averfas, etc.

Los rotulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberan estar en castellano o ser
suficientemente explicativos.

32.-INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

3.1.-La instalacion y puesta en funcionamiento carrera a cargo de la firma adjudicataria.

La instalacion de los equipos comprende la entrega en el Hospital destinatario y el montaje en
los locales de destino definitivo, asi como cualquier otra operacion requerida para su completa
puesta a disposicion.

Se entendera por instalacién la entrega del material ofertado, el proceso de colocacidn de
anclajes y empotramientes, la conexion de los distintos suministros {eléctricos, gases...etc) al
equipo, hasta los cuadros generales de distribucidn de los mismos (bandejas, soportes y otros),
ia conexion y puesta en marcha del equipamiento en su ubicacién definitiva,

Los productos se identificaran de acuerdo a un procedimiento de etiquetado y se entregaran
en condiciones de funcionamiento completo que incluye la retirada de embalajes o cualquier
otro residuc que se produzca en el montaje.

3.2.-Ef montaje y puesta en funcionamiento, contado a partir de a llegada del equipamiento al

Centro, no superard el plazo maximo de cinco dias.

3.3.-Lla empresa adjudicataria, una vez instalado el equipc y en presencia de personal

técnicamente cualificade autorizado por el Centro, realizard las pruebas necesarias que
acrediten el funcionamiento del equipo suministrado, gquedando reflejada en Acta
debidamente firmada, que condicionara el pago de la factura correspondiente, vy acreditara
tanto la correspondencia del equipo y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada,
cémo la correcta instalacion y puesta en funcionamiento del mismo.

2.. FORMACION

Incluye una completa formacion en el manejo del equipo, en su mas dptima utilizacion, tanto desde
el punto de vista operativa como funcional, y gque comprendera como minime los médulos de:
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- Aprendizaje.
- Asesoramiento.
- Actualizaciones,

Esta formacidn debera ir dirigida al personal médico, personal de enfermeria y personal técnico
para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio.

La formacion se iniciard antes de gue el equipo empiece a dar servicio efectivo y en los locales
donde esté ubicado el equipo.

Asimismo, el adjudicatario debera aportar la documentacion e informacién necesaria para facilitar
ta formacion del personal que efectuara las inspecciones periddicas y el mantenimiento preventivo
necesarios una vez transcurrido el plazo de garantia. Debera expresar su compromiso de impartir,
caso de ser requerido, un curso de formacion técnica para el personal de mantenimiento que

designe el hospital.
Debera incluirse el programa especifico de los cursos, profesorade y planificacion prevista en los
mismos. Su duracidn (en dias/semanas} y el nlimero de técnicos asistentes se adecuard al coste,

complejidad del sistema o equipo y en cualquier caso debera conseguir el pleno rendimiento
funcional del equipo con los profesionales usuarios del mismo.

2.- GARANTIAS Y SERVICIO TECNICO

Parte esencial de la adquisicion sera la garantia del equipo que incluira:

» la sustitucion del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de
funcionamiento).

¢ Mantenimiento preventivoe programado: revisién periddica de seguridad y control de
funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el correcto
funcionamiento del equipo.

s Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparacién de averias y defectos,
incluidas todas las piezas de recambio.

Asimismo, estan incluidos todos los costos y gastos de desplazamiento del personal del servicio de
mantenimiento.

Et adjudicatario entregara al servicio técnico dei Hospital las hojas de las revisiones en las cuales se
especificaran las piezas sustituidas con sus referencias y se detallaran las intervenciones realizadas,
asi como las piezas sustituidas.

El adjudicatario comunicara al servicio técnico las fechas de las operaciones de mantenimiento
preventivo con suficiente antelacion acordandose el horario en funcion de la actividad del servicio
donde se ubica el equipo.

tas revisiones y reparaciones realizadas al equipo durante el periodo de garantia se realizaran en el
lugar donde esté instalado el equipo. El Hospital autorizara en su caso, la reparacién fuera del
Centro, previa justificacion.

Para el caso de que el tiempo de parada exceda de 24 horas el equipo, cuiando mediara solicitud de
la Direccion del Centro, debera ser sustituido por otro de iguales caracteristicas.

El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o de suministro
de repuesto en ningun caso podra ser superior a 12 horas en dias laborables y 48 horas en dias
festivos.

LA
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Los adjudicatarios se comprometen a que todos los trabajos de mantenimiento seran efectuados
por personal especializado de la empresa.

Las empresas adjudicatarias, se haran cargo, sin coste alguno para el Hospital, de la retirada, una
vez causen baja, y gestion de los residuos a la finalizacion de la vida util de los equipos ofertados
conforme a lo estipulado en el Real Decreto 110/2015, de 20 de Febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electronicos.

El adjudicatario adquiere el compromiso firme de disponibilidad de repuestos durante la vida del
equipo.

62.- PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

La empresa adjudicataria del contrato cumplira en todo momento con la legislacidn
medioambiental vigente relacionada con la prestacién de sus servicios, no pudiendo eximirse de
hacerlo por desconocimiento de la misma. Su personal estara debidamente formado en materia de
buenas practicas ambientales, especialmente en lo que a segregacién y gestién de residuos se
refiere (tanto peligrosos como no peligrosos). La empresa adjudicataria debera aportar toda la
documentacion que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente especificado.

En consonancia con la politica ambiental del HUPA, la empresa adjudicataria incorporard las
mejores técnicas disponibles para la prevencién de la contaminacién y minimizara los impactos que
su actividad pueda producir en el entorno, ayudando asi a hacer de éste un hospital sostenible
medioambientalmente. Todo dafio causado por un incidente ambiental debido a una mala practica
profesional durante la prestacion de sus servicios debera ser reparado por la empresa adjudicataria

Alcala de Henares, a 13 de agosto de 2018
EL VICECONSEJERO DE SANIDAD
P.D. EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

PRINCIPE DE ASTURIAS
(Resolucion de 25/02/2011, BOCM n®76, de 31 /03/2011)
P.A. EL DIRECTOR
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