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PLIEGO DE PRESCRIPCIGNES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE
MATERIAL NECESARIO PARA LA DETECCION AUTOMATICA DE METASTASIS EN GANGLIO LINFATICO
POR LA TECNICA OSNA, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SiN PUBLICIDAD

12.-0OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto fa contratacion del suministro de reactivos, material vy
equipamiento necesario para la realizacidn de la técnica analitica especificada en este pliego para el
Servicio de Anatomia Patologica del Hospital Universitario Principe de Asturias.

22.-ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Tecnologia Analitica: Transcripcion inversa de mRNA y amplificacion de ¢c[DNA sin ningun paso previc de
purificacién [OSNA; One Stop Nucleic Acid Amplification).

A. MATERIAL:
El expediente comprende los siguientes reactivos y consumibles especificos:

* lynoamp CK19E- Reactivo de amplificacion
Lynorhag- Reactivo de homogeneizacion
Puntas de pipeta RD-100i

Células de deteccion RD-100i

Cuchillas Lynoprep homogeneizador

*

Viales de muestra

Consumibles genéricos:

Puntas Pipeta tipo Eppendorf doble filtro 2-20 ul

¢ Puntas Pipeta tipo Eppendorf doble filtro 20-200

»  Puntas Pipeta tipo Eppendorf dobte filtro 50-1000 ul
s Puntas Pipeta tipo Eppendorf doble filtro 100-5000 ul
Microtubos tipo Eppendorf 1.5 mi. Estéril

B. EQUIPAMIENTO:

Cesidn del siguiente equipamiento contemplando su renovacién en caso de aparecer un equipo nuevo
con mejores caracteristicas,

e RD-210

¢  RD-210 SUPPLY PARTS

e RDI10+Accesoriso

e Balanza Scout Pro SPU402

e Centrifuga Eppendorf Minispin
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s Mezclador Vortex

s Pipeta Eppendorf para investigacion 2-20 ul

¢ Pipeta Eppendorfpara investigacién 20-200 pl.

e Pipeta Eppendorf para investigacion 50-1000 wl.
e Pipeta Eppendorf para investigacion 100-5000 uk.
e Rack de aluminio Kryostar

o KRIOSTAR RACK ALUMINIUM para muestras

¢ Rack para tubos 50 ml

e Sistema de Alimentacion APC Smart-UPS 2200VA

39,-CONDICIONES GENERALES.

£l licitador debera ofertar todos los reactivos, controles y consumibles/fungibles especificos para

realizar la técnica objeto del procedimiento.

La firma comercial aportard todo tipo de certificaciones y acreditaciones de que disponga relativas al

suministro, mantenimiento y servicio.

e -PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO.

. Instalacion: Ei adjudicatario realizara por su cuenta los trabajos que requiera la instalacion de

jos equipos para el correcto funcionamiento final,

« los equipos se suministrardn con todos aquellos dispositivos ¢ elementos de interconexion,
accesorios de anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto funcionamientoy obtencién

de los correspondientes permisos o autorizaciones requeridos por la legislacion vigente.

« Seran montados por el adjudicatario en 10s locales de destino definitivo en condiciones de
funciohamiento, incluyendo la retirada de elementos de embalaje asi como de los equipos a los

que sustituyan, en caso de que sea necesarioc.

. Fl adjudicatario debera realizar la integracion completa de fos equipos con el Sistema
Informatico del Laboratorio (SIL), si fuera el caso, y con el resto de sistemas y/o equipos que lo

precisen.

« Fladjudicatario deberd entregar 1a siguiente informacion en casteliano:
- Mianual de instrucciones y operaciones.
- Manual de mantenimiento del usuario
- Esquemas electrénicos y mecanicos.

- Lista de despieces con indicacion de vida Util aproximada de cada pieza.
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» Asi mismo deberd actualizar los manuales en castellane cuando se incorpore alguna

modificacion a las caracteristicas del equipo.

« Los equipos se entregaran con la dltima version de software disponible. Se actualizaran los

programas ofertados, sin coste adicional, durante los dos primeros afios.

«  Garantia y Servicio Técnico: El plazo de garaniia de los equipos, incluidos sus compenentes v
accesorios, durard como minimo el periodo de vigencia del contrato, contado desde la
recepcion formal del equipo en la que conste la conformidad de su instalacidn y correcto

funcionamiento.

La garantia total incluird todos los componentes del equipo, elementos auxiliares,
instalaciones y piezas de repuesto, mane de obra, desplazamientos, dietas y demas costes

que puedan derivarse del cumplimiento de la misma.

« Los plazos de entrega e instalacion de los equipos y los plazos de formacién del personal que
vaya a utilizar los equipos se estableceran en coordinacién con la Direccion del Hospital en

funcion de la disponibilidad de los recursos humanos.

52.-GARANTIAS, SERVICIOS, SUMINISTRO, FORMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

El licitador ofertard un nimero de equipos suficiente para atender la actividad del Hospital y todos los
parametros relacionados cumpliendo todas las especificaciones técnicas y requisitos que el Pliego de
Prescripciones Técnicas requiere. En todo caso los equipos seran los suficientes para cubrir las
aplicaciones referenciadas del presente contrato, por lo que la fijacién de los mismos en el presente

pliego tienen la consideracidn de minimas a cumplir.

Los equipos suministrados para el cumplimiento de los objetivos anteriermente expuestos deberan de
cumplir las caracteristicas del presente pliego. Se debera indicar el ndmero necesario de equipos que
cada licitador incluye en su oferta para el desarrollo de {a actividad indicada. Los licitadores deberan
ofertar todas y cada una de las determinaciones que integran los productos ofertados, si fuera el caso,

indicando el equipe en el que desarrollara esa actividad.

£l ficitadar deberd incluir en los equipos ofertados el mdximo nivel tecnoldgico dei gue disponga y con

las caracteristicas técnicas precisas y necesarias para lograr el mayor nivel de automatizacidn posible,

En general, las ofertas incluiran cuanta informacion de todo tipo (ademas de la descrita) que consideren
necesaria 0 conveniente para evsluar su propuesta desde un punto de vista técnico, en cuanto al
cumplimiento o mejora de las especificaciones minimas, metodologia de trabajo, garantias v fiahilidad
controles de calidad, ventajas e inconvenientes y cualquier otro respecto a la solucién técnica

propuesta,

El adjudicatario se compromete a aportar todos los datos técnicos y bibliograficos que, en relacién con

{a utilizacion de sus productos, le soliciten los respensables de dichas técnicas.
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Si durante el periodo de duracién del contrato, la empresa adjudicataria lanzase al mercado espafiol
equipos de mejores prestaciones seran instalados en el Hospital, sin coste alguno de instalacién y
mantenimiento de fos mismos, ni incremento del precio adjudicado, en un periodo razonable de tiempo,
previa aceptacion por parte de la Direccion Gerencia del Hospital y solicitud e informe del Jefe de

Servicio que corresponda.

En el caso de que durante la ejecucidn del contrato, el Hospital implementase alglin sistema de
codificacidén de productos, el adjudicatario se compromete a utilizarlo, adaptando convenientemente su

operativa, de acuerdo con las instrucciones que le hagan sus responsables,

£n todo caso, el procedimiento de trabajo deberd adecuarse a la organizacion y estructura del Servicio

existente en el Hospital.

Deberd facilitarse al Hospital toda la informacién relativa a los programas y Protocolos de Comunicacion

de los equipos.

La instalacién del aparataje, instrumentacion y/o dispositivos se realizara en un plaze no superior a 15
dias naturales desde la firma del contrato. Los trabajos de instalacidn se realizardn bajo [a supervision y

directrices del Servicio Técnico del Hospital.

Servicio Técnico

Ei mantenimiento de los Sistemas Analiticos v de todos los equipos aportados por el adjudicatario seré
considerado a todo riesgo y/o integral; entendiendo que tal mantenimiento comprende actuaciones de
mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y normativo, £l mantenimientoe incorporard la
sustitucion de piezas, recambios y otros elementos necesarios que garanticen el correcto

funcionamiento de los equipos.

La sustitucion de los componentes de los aparatos (electrodos, ldmparas, jeringas, pipetas, etc.) que
forman parte del equipo v son imprescindibles para su funcionamiento se realizard de acuerdo con el
adjudicatario v todo ello no supondra coste adicional alguno. El material de repuesto basico estara
disponible en el Servicio destinatario de la prestacion y serd controlado por el Servicio Técnico

especializado de la firma comercial.

Los mantenimientos preventivos del sistema, que sean considerados “complejos” por parte del propio
Servicio, seran realizados por los técnicos de la adjudicataria. las actuaciones de Mantenimiento
Preventive deberan ser puestas en conocimiento del Servicio de Anatomia Patoldgica v del Servicio de
Mantenimiento, enviando un calendario anual de mutuo acuerdo por las partes en funcién de la
actividad. Las hojas de trabajo deberan identificar perfectamente al equipo objeto de la intervencion, su
ubicacién, tiempo empleado, materiales utilizados, ndmero de determinaciones realizadas hasta la
fecha desde el inicio de la actividad para los equipos existentes, cualquier observacién que se estime
oportuna y con una confirmacion explicita de que el equipo queda en condiciones correctas de

funcionamiento y seguridad.

El tiempo maximo de respuesta del Servicio Técnico de la firma en caso de averia o suministro de

repuestos sera:
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s Asistencia técnica inmediata por Servicio Técnico especializado; en ningin caso podrd ser
superior a 12 horas en dias laborables y 48 horas en dias festivos.

= Para reparaciones superiores en tiempo se procedera de forma inmediata a la sustitucién del
aparate por otro de idénticas caracteristicas, siendo todos los gastos a cargo del adjudicatario.

Los adjudicatarios se comprometen a que todos fos trabajos de mantenimiento seran efectuados por
personal especializado de la empresa.

Las empresas adjudicatarias, se hardn cargo, sin coste alguno para el Hospital, de |a retirada, una vez
causen haja, y gestion de los residuos a {a finalizacion de la vida Util de los equipos ofertados conforme a
lo estipulado en el Real Decreto 110/2015, de 20 de Febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos o norma que lo modifigue, corrija o sustituya. Los trabajos de retirada se realizaran bajo fa
supervision y directrices del Servicio Técnico del Hospital.

£l adjudicatario adquiere el compromiso firme de disponibilidad de repuestos durante la vida del
equipo.

La oferta detallara al menos los siguientes puntos:

- Ubicacion del Servicio de Asistencia Técnica.

- Datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica.

- Ndmero y cualificacion de los técnicos disponibles.

- Soporte telefénico para comunicacion de averias y horario del mismo.
- Tiempo de respuesta propuesta.

- Stockaje de repuestos,

- Propuesta de mantenimiento preventivo {incluso calendario anual}

- Disponibilidad,.

- Tiempo de resolucion de averias,
Cuando por algtin motivo se produzcan determinadas situaciones de emergencia, [a respuesta debera
ser inmediata y la atencién continuada mientras permanezca esta situacion. En caso de reiteradas

deficiencias, el adjudicatario deberd sustituir el equipo existente por otro del mismo tipo, no variando

esto las condiciones del contrato, siendo todos los gastos a cargo del adjudicatario.

Normativas y Control de Calidad

Todos los componentes del sistema cumplirdn fa normativa espafiola y comunitaria vigente que sea de
aplicacidn, siendo asimismo de total responsabilidad del proveedor {a obtencién de los certificados de

homologacién o declaracién de conformidad CE correspondientes.

Todos los productos deberan cumplir, segln corresponda, con la normativa vigente sobre marcado CF
{Real Decrete 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regufan los productos sanitarios; para el caso
de productos implantables, el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre por el que se regulan fos
productos sanitarios implantables activos, y para los productos sanitarios para diagnéstico “in vitro”, el
Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1143/2007 de 31 de
agosto).
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£l Hospital realizara cuantos controles de calidad considere necesarios, del materiai suministrado. El

incumplimiento de los margenes de calidad, conllevara la resolucién del contrato.

Formacion

El adjudicatario asumirad la formacion necesaria del personal, para el correcto funcionamiento de los
equipos y tratamiento adecuado de los materiales y complementos auxiliares con el fin de obtener el
mejor aprovechamiento, El adjudicatario incluira en su oferta el programa de formacidn propuesta.

Los licitadores adjuntaran el calendario de formacion propuesto para el personal del Servicio de
Anatomia Patoldgica, que en todos los casos debera ser realizado de acuerdo con la disponibilidad del

personal del centro, en turno de mafiana y tarde.

Cualquier modificacion de los equipos conllevara un periodo de formacion del personal en los mismos

términos sefialados en el parrafo anterior.

La formacién del personal seguird un programa aceptado por la Administracién Sanitaria pudiéndose
realizar el mismo antes ¢ después de la recepcidn formal de los equipos.

2,-SUMINISTRO DE REACTIVOS, CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y MUESTRAS.

Se consideran como reactivos todos los necesarios para la realizacién de las tinciones objeto del
contrato, mediante sistemas apropiadamente automatizados y con las técnicas convenientes.

En {a oferta se acompafiara informacion detallada de los Sistemas Analiticos ofertados, con el nombrey
referencia de todos los productos con los que dichos equipos pueden trabajar, definiendo
determinaciones por Kit/caja y presentacion. lgualmente deberan figurar las bases del principio analitico
mediante el que se estudia y, las ventajas que ofrece para el diagndstico, asi como la disponibilidad del

Servicio Técnico para la adecuacidn y estandarizacion permanente de métodos, técnicas y equipos.

La oferta detailara:

- Nombre y referencia comercial de los reactivos, consumibles y accesorios especificos,
etc,

- Presentacion en cantidad y n? de test reales. El nimero de envases ofertados serd, en
todo caso, suficiente para realizar el nimero de test objeto del presente procedimiento,
debiéndose tener en cuenta por los licitadores en el nimero de envases ofertados, tas

estabilidades de los reactivos,
- Caducidades y estabilidad de reactivos en almacen y en los equipos.
- Temperatura de almacenamiento.
- Pais de fabricacion.
- Plazos minimos y maximos de entrega.

- Ubicacidén del alimacén que repondra el stock del Hospital.
- Cualquier otra que considere oportuna para una valoracion del reactivo,



PNSP HUPA 29/21

En cumplimiento de la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales (Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabajo}, o de la normativa que la modifigue, actualice o sustituya, el proveedor
adjudicatario se compromete a aportar copia de las fichas de datos de seguridad, actualizadas,
condiciones de embalaje y almacenamiento, de todos y cada uno de los productos ofertados. E

adjudicatario se comprometerd a mantener estas fichas actualizadas durante la ejecucion del contrato.

Los embalajes o paquetes de los articulos deberan llevar claramente referenciados el tipo de material y
las unidades contenidas en cada uno de ellos, asi como la fecha de caducidad visible.

Asi mismo se indicard la posibitidad de actualizacién de los productos objeto de cada lote, segiin avances

técnicos, sin coste adicional alguno.

No se requiere Ja presentacion de muestras para la valoracién técnica de los productos ofertados. No
obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se podran solicitar
muestras en aquellos casos que se considere necesario, reguisito imprescindible para poder valorar la

calidad del producto,

7°2.-EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE.

El Heitador incluira todo el equipamiento y software necesario para la instalacién y mantenimiento de un
sistema de trazabilidad de la muestra en el Servicio de Anatomia Patoldgica, si se requiere.

Correran por cuenta del adjudicatario todos los gastos y costes de portes, instalacién y mantenimiento
correctivo-preventivo, piezas y recambios de los sistemas ofertados bajo valoracidn del adjudicatario y
aprobacion por parte del Hospital, obligdndose este dltimo al correcto uso y conservacion de dichos

equipos.

f.os equipos deberan ser capaces de soportar las cargas de trabajo asistencial y se facilitaran tantos
equipos y componentes del sistema de trazabilidad como sean necesarios para la correcta ejecucién de
la traza de la muestra, si se requiere, segln las necesidades del Servicio de Anatomia Patoldgica, de
forma que la averia de un equipo no suponga una interrupcién de fa actividad. La fijacion de los mismos

en el presente pliego tienen {a consideracion de minimas a cumplir.

Debera facilitarse al Hospital toda la informacién relativa a los programas y protocolos de comunicacion

de los equipos ofertados,

Los equipos ofertados dispondran de sistema S.AJ. para evitar pérdidas de informacidén en caso de
cortes de suministro eléctrico, dichos sistemas soportardn al menos durante 15 minutos la falta de

suministro eféctrico.

Todos los equipos ofertados dispondran, segln corresponda, de sistema de recogida y separacién en

origen de residuos entre toxicos y no iOxicos seglin normativa vigente para facilitar su destruccion
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controlada y evitar costes innecesarios al Hospital; asi mismo de manera general se deberd indicar
mediante las fichas técnicas aportadas de cada equipo ofertado:

- Peso del equipo

- Consumo eléctrico maximo en KVA

- Plano tipo de instalacion

- Superficie maxima a ocupar en m?

- Consumo de agua, si procede

- Generacion de residuos toxicos por sesidn en Kg

- Generacion de residuos no tdxicos por sesidn

Los residuos generados por los equipos gue contengan trazas de derivados halogenados u otros
considerados peligrosos para el medio ambiente segun sus correspondientes fichas técnicas no podran
considerarse asimilables a urbano aungue su grado de dilucidn sea elevado.

2.-TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

£l adjudicatario estd obligado expresamente al cumplimiento de lo establecido en la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Cardcter Personal y demds legislacién
concordante respecto del tratamiento de los datos personales asi como a las exigencias recogidas en la
Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad y Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Basica Reguladora

de la Autonomia del Paciente y Obligaciones en materia de Informacién y Documentacion Clinica,

El adjudicatario firmara el correspondiente compromiso de confidencialidad previo a la formalizacién

del contrato.

El adjudicatario se compromete a no suministrar informacidn ni revelar o ceder datos o documentos a
terceros o copia de los mismos, proporcionados por fa Administracién para cualquier otro uso no
previsto como necesario en los presentes Pliegos, asi como cumplir en todo momento la legislacion

existente en materia de proteccion de datos.

Los licitadores no haran uso de la informacion que se suministra en la documentacion de este
procedimiento para otros fines que su utilizacién para la elaboracion de las correspondientes ofertas, no

pudiendo trasladar su contenido ¢ copia de los mismos a terceros.

El adjudicatario se compromete a tratar dichos datos personales observando los principios exigibles por
la legislacidn en materia de proteccion de datos, en particular fos relativos a la calidad de los datos,
seguridad de los mismos y deber de secreto, asi como cumplir las instrucciones recibidas de la Gerencia
del Hospital Universitario Principe de Asturias {HUPA) no aplicando o utilizando dichos datos con

finalidades distintas a las especificadas.

El adjudicatario debera observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de

tratamiento, manteniendo absoluta confidendialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera

8
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conocer con ocasion del cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningtin tercero, ni
siquiera para su conversacion, los datos facilitados por la Gerencia del HUPA como responsable del
fichero. Esta obligacién subsistira atin después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en

su caso, con el representante del mismo.

En el supuesto de que el adjudicatario, como encargado del tratamiento, destine los datos a finalidad
distinta a la estipulada, los comunique o utilice incumpliendo las instrucciones fijadas en el presente

contrato, serd considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en

que hubiera incurrido.

El adjudicatario, una vez cumplida la prestacion contractual, se compromete a devolver a la Gerencia del
Hospital Universitario Principe de Asturias, los datos de tratamiento, soportes o documentos en que

éstos consten, asi como a destruir aquellos segtin las instrucciones del responsable del tratamiento.

92,-PROTECCION MEDIOAMBIENTAL.

La empresa adjudicataria del contrato cumplird en todo momento con la legislacion medioambiental
vigente relacionada con la prestacion de sus servicios, no pudiendo eximirse de hacerlo por
desconocimiento de la misma. Su personal estara debidamente formado en materia de buenas practicas
ambientales, especialmente en lo que a segregacion y gestion de residuos se refiere (tanto peligrosos
como no peligrosos). La empresa adjudicataria debera aportar toda la documentaciéon que evidencie el

cumplimiento de lo anteriormente especificado.

En consonancia con la politica ambiental del HUPA, la empresa adjudicataria incorporara las mejores
técnicas disponibles para la prevencién de la contaminacion y minimizara los impactos que su actividad
pueda producir en el entorno, ayudando asi a hacer de éste un Hospital sostenible
medioambientalmente. Todo dafio causado por un incidente ambiental debido a una mala practica

profesional durante la prestacion de sus servicios debera ser reparado por la empresa adjudicataria.
En Alcala de Henares

JEFE DE SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

i
Fdo: M2 Pildr Martinez Onsurbe

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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