EXPEDIENTE:
2018-0-219

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL
SUMINISTRO DE CARROS DE MEDICACION ANESTESIA ADULTO E INFANTIL
PARA EL. HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE

OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 123 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico y el articulo 68 del RGLCAP,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas
particulares que han de regir la ejecucion del SUMINISTRO DE CARROS DE MEDICACION
ANESTESIA ADULTO E INTANTIL PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.

ARTICULO

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS

CARRO DE MEDICACION ANESTESIA ADULTO

Medidas 100*75*49CMS (alto, ancho, fondo)

Organizador frontal de contenedores inclinados, de material transparente con dos
filas, en la inferior de 4 contenedores y en la superior 5 contenedores con cartel
identificador.

Estante Util para alojar dispensador portaetiquetas y soluciones desinfectantes.
Estructura interna y planos de trabajo en Acero Inoxidable 18/10 AlSI 304.
Estructura externa: Polimeros reforzados en ABS o similar.

Compuesto de plano de trabajo con reborde perimetral, con esquinas
redondeadas y sin rincones y 5 Cajones de color AMARILLO Fabricados en ABS,
cuatro de tamafio 56*36*12CMS, con separadores de libre configuracion en todos
los cajones y uno inferior de mayor tamafio, 56*36*25CMS, para sueros y equipos
de mayor tamafio.

Capacidad de carga minima por cajon: 35 kg

Los cajones con apertura 110% y frontal AMARILLO, con guias telescépicas con
sistema autocierre. Con asa tirador porta etiquetas.

Ruedas giratorias carenadas en poliamida silenciosa, con discos antihilos, con
rodamientos de bolas en su eje, y banda de rodadura blanda color gris antihuella
de 100 mm, dos con freno, que evite ruidos en su rodaje y rodamientos en la
fijacion y en el eje para mejorar la movilidad.

Empujador ergonémico para facilitar su desplazamiento.

2 portasondas colgados en el lateral derecho de bordes redondeados, y un
soporte al mismo nivel del plano de trabajo (en ese mismo lateral) con barandilla

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS EXP.P.A. 2018.0.219 ]




ARTICULO

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS

de proteccion perimetral para contenedor de objetos punzantes con un espacio
minimo de uso de 25 cm de ancho x 35 cm de fondo y bordes redondeados.

e Dispensador para contener 3 cajas de guantes en el lateral izquierdo y de uso
ergonomico.

e Exento de latex y ftalatos.

CARRO DE MEDICACION ANESTESIA INFANTIL

e Medidas 100*75*49CMS (alto, ancho, fondo).

e Organizador frontal de contenedores inclinados, de material transparente con tres
filas de 18 contenedores como minimo con cartel identificador.

e Estante Util para alojar dispensador portaetiquetas y soluciones desinfectantes.

e Estructurainternay planos de trabajo en Acero Inoxidable 18/10 AISI 304.

e Estructura externa: Polimeros reforzados en ABS o similar.

e Compuesto de plano de trabajo con reborde perimetral, con esquinas
redondeadas y sin rincones y 5 Cajones de color AMARILLO con motivos infantiles
xerigrafiados fabricados en ABS, cuatro de tamafio 56*36*12CMS, con
separadores de libre configuracién en todos los cajones y uno inferior de mayor
tamafo, 56*36*25CMS, para sueros y equipos de mayor tamafio.

e Los cajones con apertura 110% y frontal AMARILLO, con guias telescopicas con
sistema autocierre. Con asa tirador porta etiquetas

e Ruedas giratorias carenadas en poliamida silenciosa, con discos antihilos, con
rodamientos de bolas en su eje, y banda de rodadura blanda color gris antihuella
de 100 mm, dos con freno, que evite ruidos en su rodaje y rodamientos en la
fijacion y en el eje para mejorar la movilidad.

e Empujador ergondmico para facilitar su desplazamiento.

e 2 portasondas colgados en el lateral derecho de bordes redondeados, y un
soporte al mismo nivel del plano de trabajo (en ese mismo lateral) con barandilla
de proteccion perimetral para contenedor de objetos punzantes con un espacio
minimo de uso de 25 cm de ancho x 35 cm de fondo y bordes redondeados.

e Dispensador para contener 3 cajas de guantes en el lateral izquierdo y de uso
ergondmico.

e Exento de latex y ftalatos.
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'ﬁ**'if Hospital Universitario
SaluciMadrid 12 de OCtUbre

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, y durante el periodo de evaluacién técnica de los productos ofertados, se podran
solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para

poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 3 de octubre de 2018

DIRECTORA DE ENFERMERIA SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES

Fdo.: D* Andidn afjgua Fdo.: D. Axntonio Jarillo Sanchez

L SUPERVISORA ARA BLOQUE QUIRURGICO
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