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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CATETERES EDI NAVA

PARA LOS EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA "SERVO-N"

1. OBIJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberan cumplir los productos
sanitarios objeto de esta licitacién para el suministro de CATETERES EDI NAVA PARA LOS
EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA "SERVO-N" para atender las necesidades
asistenciales del Hospital Clinico San Carlos.

2. DESCRIPCION TECNICA DEL ARTICULO

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de
febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habran de acreditar
el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de disefio.

:-1%1; CODIGO ESPECIFICACIONES TECNICAS

CATETER EDI, ENFIT
e Material del tubo gastrico: Poliuretano de calidad médica (sin
ftalatos).
e Material de los electrodos: Acero inoxidable.
T — e Numero de electrodos: 10.
e Identificacién radiografica: Tira de sulfato de bario.
e Esterilizacion: Mediante radiacién gamma.
e Periodo de validez: 2 afios.
e Tiempo de uso: <5 dias.
e Clase de voltaje de prueba: 5 kV, de acuerdo con IEC 60601-1.
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Directora del Instituto del Nifio y del Adolescente
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e Medidas disponibles:
16 Fr/125 cm.

8 Fr/125 cm.

12 Fr/125 cm.

8 Fr/100 cm.

8 Fr/50 cm.

6 Fr/50 cm.

o 6 Fr/49 cm.

e Datos de funcionamiento:
o Temperatura: Entre 10 y 45 °C (ambos inclusive).
o Humedad: Entre 15 y 100% HR (ambos inclusive) como
ambiente humedo en el eséfago.
o Presion atmosférica: Entre 500 y 1.500 mbar (ambos
inclusive) como presion en el eséfago.
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3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizard, para los profesionales implicados, actuaciones
de transferencia de conocimiento en la correcta practica clinica del manejo de los
productos suministrados.
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SUMINISTRO DE CATETERES EDI NAVA PARA LOS EQUIPOS DE VENTILACION MECARICA "SERVO-N"
Consumo i W i
Lote/Item Cédigos Descripcion estimado Ur:lda 5 pnidsd/e Base imponible importe VA TOTAL € ¢/IVA
sin IVAg con IVA (21%)
12 meses i g
()
1 CATETER EDI, ENFIT 40 947,6@@0 1.146,680700 37.906,800000 7.960,428000  45.867,228000
=
29
%'57
L IMPORTE TOTAL B | 37.906,800000]  7.960,428000] 45.867,228000
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Fdo.: Dra. Esther Aleo Lujén

Directora del Instituto del Nifio y del Adolescente
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