EXPEDIENTE: GUA PAPC 2018-1-32
OBJETO: SUMINISTRO DE GUANTES DE USO SANITARIO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE

CONTESTACION CONSULTA EMPRESA BIMEDICA

Ante la consulta realizada por la empresa Bimedica, mediante correo enviado el 2 de

agosto de 2018 en el gue nos indicaba dudas de los siguientes lotes:

Lote 1: Guante exploracion de latex estéril sin polvo.

Pregunta Bimedica: Necesitariamos nos aclararan si el grosor de 0.30 mm es de una
pared o dos paredes.

Contestacién Hospital: se establece el grosor total de la capa de material del guante
en la palma.

Lote 2: Guante quirtrgico latex estéril sin polvo

Pregunta Bimedica: Necesitariamos que clarificaran los valores a cumplir de las
columnas “Elongacién” y “Fuerza a la rotura”, ya que aparecen unos valores extrafios
“TH0%” y “M2%” respectivamente.

Contestacion Hospital: error tipografico debe entenderse como “mayor o igual a 750%
antes del envejecimiento acelerado y 12 N (newton)”.

Lote 3: Guante quirtrgico latex estéril con recubrimiento interno sin polvo.
Pregunta Bimedica: Necesitariamos que clarificaran el valor de referencia de la
columna “Fuerza a la rotura”, ya que aparece un valor “>12%” que no coincide con el
valor ni unidades de referencia de ninguna norma.

Contestacién Hospital: Debe entenderse como “12 N (newton)”.

Lote 4: Guante un solo uso de plastico estéril unidad.

Pregunta Bimedica: Necesitamos confirmacién que para este lote, también es
necesaria todas las normativas recogidas en el punto 4, ya que un guante de plastico
de un solo uso, es inviable que cumpla todas estas normativas. Sirva como ejemplo
los requisitos de medida de la norma EN 455-2

Contestacion Hospital: Se elimina la obligacion de cumplir dichas normativas no
aplicables.

Getafe, 13 de agosto de 2018
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