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EXPEDIENTE N° 2016-0-117

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE RECUPERADOR DE SANGRE POSTOPERATORIO PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 116 del RDL 3/2011, de 14
de Noviembre, de Contratos del Sector Publico, forma parte del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares para la adquisicion del SUMINISTRO DE RECUPERADOR DE SANGRE
POSTOPERATORIO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.
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017172

RECUPERADOR DE SANGRE AUTOLOGA POSTOPERATORIO:

Indicacion: Recoleccion, filtracion y reinfusion autdloga de la sangre que se
pierde como consecuencia del postoperatorio de cirugia ortopédica (hasta las
6 horas siguientes de la cirugia).

Sistema cerrado de recuperacion, de filtracion y reinfusion de sangre
compuesto de reservorio, bolsa de recoleccion y redén con trécar 14.
La sangre aspirada atravesara doble filtro de particulas
macroagregadas de 170-260 p.y microagregadas de 40 p evitando
restos de coagulos, restos de huesos y demas sustancias nocivas. El
doble filtro puede estar situado, indistintamente, en el reservorio, en la
bolsa de recoleccion o en el equipo de transfusion

Debe ser un mecanismo totalmente cerrado y libre de
manipulaciones, pudiendo realizar mdltiples reinfusiones sin
necesidad de desconexién alguna.

Reservorio:

»El vacio no debe sobrepasar nunca los 100 mm Hg evitando
hemdlisis. La presion ejercida debe ser constante y regulable,
adaptandola a cada paciente e intervencion.

> Capacidad de reservorio minima de 100 ml.

»Con valvula unidireccional (anti-reflujo) y filtro de 170-260 p.o
de 40 p.

Bolsa de recoleccion:

»Bolsa graduada en ml con pinza clamp integrada y capacidad
de almacenaje minima de 500 cc3, para recuperaciones en
sangrados abundantes.

»Con valvula unidireccional (anti-reflujo) y filtro de 170-260 p.o
de 40 p.

Tras el periodo de recuperacion el sistema se podra utilizar como un
drenaje convencional, sin necesidad de cambiar ni adaptar ninguna
pieza.

Con Conector en Y incluido para implantar dos catéteres.

Libre de latex

017201

BOLSA DE AUTOTRANSFUSION

Bolsa graduada en ml con pinza clamp integrada y capacidad de
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almacenaje minima de 500 cc®, para recuperaciones en sangrados
abundantes.

e Con vélvula unidireccional (anti-reflujo) y filtro de 170-260 p.o de 40 p
(que puede formar parte de la bolsa o del equipo, lo importante es
que la sangre aspirada sea filtrada antes de administrarse de nuevo
al paciente)

EQUIPO DE REINFUSION

e Equipo de reinfusién para recuperador de sangre, con filtro de 40 p.
(este filtro no seria necesario si, en la reinfusion, lo presentara en la
bolsa o en el reservorio).

018091 BOLSA DE DRENAJE PARA RECUPERADOR DE SANGRE CON GRIFO

e Bolsa graduada en ml con pinza con clamp integrada y capacidad de
almacenaje minima de 500 cc3.

e Compatible con todo el sistema de recuperador de sangre.

Indicacion: drenaje de fluidos corporales.

El adjudicatario debe proporcionar el mismo sistema con trocar del n® 12 cuando sea
necesario (no sera una cantidad superior al 5% del consumo total), también debera
proporcionar todo lo necesario para las transfusiones de pacientes que lo requieran por
motivos de conciencia (10 casos en todo el expediente) a coste cero.

Los componentes pueden suministrarse en un set integrado o con algin componente

separado.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: (SI)

3 UNIDADES POR CADA N° DE ORDEN

No obstante, durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se podran
solicitar mas muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible
para poder valorar la calidad del producto.

Las muestras se entregardn en el Almacén General separadas del resto de documentacidn del

expediente.

Madrid, a 2 de septiembre de 2016.

Inive siaric

RENF]?E‘” tubre

Madrid
m Comunidad de

& CONTRATACION

Fdo.: Carmen Martinez de Pancorbo Gonzalez.
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