EXPEDIENTE N° 2016-0-137

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE CATETERES DILATACION CON BALON PARA ATP PARA
RADIOLOGIA VASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 116 del RDL 3/2011, de 14
de Noviembre, de Contratos del Sector Publico, forma parte del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares para la adquisicion del SUMINISTRO DE CATETERES DILATACION CON
BALON PARA ATP PARA RADIOLOGIA VASCULAR PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

ARTICULO
LOTE Cgﬁfr(fo (DESCRIPCION TECNICA)
012323+ |° BALON DE DILATACION OTW (Over the wire) para guia 0.035, con
013264+ diametros de balén variables de 3 a 12 mm., longitud de bal6n variable de 20 a 80
1 013757 mm., longitud total del catéter de 80 a 120 cm. y presioén de rotura del balén > 10

ATM.

e BALON DE DILATACION OTW (Over the wire) para guia 0.035, de gran

diametro (esofagicos), con didmetros de balén variables de 12 a 24 mm., longitud
2 016855 de baldn variable de 20 a 60 mm., longitud total del catéter de 75 a 120 cm. y
presién de rotura del balon > 5 ATM.

e BALON DE ATP VISCERAL Y PERIFERICA DE MUY ALTA PRESION
011362 para guia 0.035, con didmetros de balén no compliante variables de 3 a 12 mm,,
3 longitud de balén variable de 20 a 100 mm., longitud total del catéter de 40 a 135
cm, y presion de rotura del balén > 30 ATM.

e BALON DE ATP VISCERAL Y PERIFERICA DE MUY ALTA PRESION

para guia 0.035, con diametros de balén variables de 3 a 12 mm., longitud de balén
4 016621 variable de 20 a 100 mm., longitud total del catéter de 40 a 135 cm. y presion de
rotura del balon > 18 ATM.

e BALON DE DE DILATACION OTW “DE CORTE?”, con cuchillas metélicas
para guia 0.018, con didmetros de baldén variables de 5 a 8 mm., longitud de balén
variable de 20 mm., longitud total del catéter de 50 a 135 cm. y presién de rotura
del balon > 8 ATM

e BALON DE DILATACION MONORRAIL alta presién para guia 0.014 y/o
0.018, con didmetros de bal6n variables de 2 a 8 mm., longitud de balén variable de

6 012983 20 a 100 mm., longitud total del catéter de 80 a 135 cm. y presion de rotura del

balén > 10 ATM.

5 017401

e INFLADOR BALON ANGIOPLASTIA con mandmetro y sistema de
7 010924 inflado/desinflado rapido y lento. Que soporte como minimo > 30 ATM.
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MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: (SI)

1 UNIDAD POR CADA LOTE

Las muestras se entregardn en el Almacén General separadas del resto de documentacion del

expediente.
Madrid, a 22 de septiembre de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,

12 693,.“-»*'
rtinez de’ancorbo nzalez

Por ausengi@P5. José Bﬁqﬂﬁfﬁﬁ ez
Director de Gestidm ¥Servicios Generales
2

Resolucion 2 -2011. Punto sexto.
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