SaludMadrid

"‘ ‘m Hospital Universitario

Ramén y Cajal
& comunidad de Madrd

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

ANEXO 24

Nn

1 1 002853 ALARGADERA VENOSA 12-15 CM - Tubo alargadera de material plastico, sin punto | N° muestras: 10

de inyeccion. cforden
2 970021 ALARGADERA VENOSA 30 CM. - Con conexion Luer-Lock macho y hembra, con |

superficies pulidas y bordes redondeados para SI
evitar lesiones en la piel. Lino

- Volumen residual méximo 10ml y 24ml | certificado de
respectivamente exencién de

- Material flexible que permita una buena fijacion | |4tex y DHEP:
¥ que no se acode (sin memoria)

- Presién = 2 bar [ s1

- Exenta de latex y DHEP O no

- En envase individual estéril.

= Marcado C.E.

Aplicaciones: Para alargar cuando sea preciso la

linea de infusidn en pediatria.

2 3 970184 LLAVE 3 PASQOS 2 VIAS = Llave de tres vias con cuerpo de policarbonato, | N® muestras: 10
e totalmente transparente, con dos conectores | uds
L hembra/macho, conexion luer lock rotatoria

que permita una conexidn segura con el catéter B st
periférico o central y de facil conexién con los [ no
sistemas de suero en las otras dos salidas. Certificado de

- Certificacion de compatible con hemoderivados, | exencién de
lipidos, citostaticos, soluciones alcohdlicas y en | |itex:
general con farmacos de alto poder caustico.

- Tapén en cada una de las salidas ¥ st

- De perfil bajo con superficies pulidas y bordes | [1 NO
redondeados para evitar lesiones en la piel.

- Aletas ergondmicas blancas o trasparentes, con
flechas indicadoras de la direccion de flujo y
giro de 360°

- Presion = 3 bar

- Minimo espacio muerto

- Exenta de latex

- En envase individual estéril.

3 4 970198 REGULADOR FLUJO - Tubo flexible de material biocompatible de 40 a | N° muestras: 5
45cm.  de longitud, transparente, con | uds
dispositivo regulador de flujo de precision, de
pequefio tamafio y minimo volumen de cebado, B st

- Escala con buena visualizacién y cortos LIno
intervalos, desde 5 ml/hora a 250 mi/hora. | certificado de
Marcas de flujo indelebles. exencion de

- Mantendra el  ritmo  de  infusidn | |tex y DEHP:
independientemente del calibre del catéter y de
la densidad del liquido. !

- Conexién luer lock rotatoria al paciente y | CINO
conexion luer hembra al sistema de infusién.

- El dispositivo no deberd presentar riesgo de
giro accidental.

- Con tope en la regulacién. De facil manejo y
fiable en la medicién

- Envase individual estéril.

- Exento de latex y DEHP
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ND
LOTE | ORDEN m ARTICULO ESPECIFICACIONES TECNICAS MUESTRAS

- La denominacion del articulo.

- El método de esterilizacion utilizado.

- Las fechas de caducidad del producto.
- El nimero de lote.

- La referencia comercial.

- Marcado C.E.

- Toda la informacion serd perfectamente legible y estara en castellano

5. Garantia de actualizacion Tecnoldgica. En caso de producirse un cambio en la tecnologia del material adquirido por este
expediente, con renovacion de la gama, los modelos adjudicados se actualizaran a los de la nueva gama que corresponda,
manteniendo como minimo el nivel tecnoldgico del adjudicado y los precios.
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4 005749 TRANSDUCTOR DESECHABLE SIMPLE: Transductor desechable, unido a linea | NO© muestras: 4
SIMPLE KIT de presion por llave de 3 vias con alargadera | ¢/n° orden
de 120cm. unida a alargadera de 25cm (£5%).
6 007889 TRANSDUCTOR DESECHABLE con llave de 3 vias y en el otro extremo unido a B4 st
DOBLE KIT sistema de lavado tipo intraflow, a su vez L1 no
conectado a sistema de suero sin toma de aire. | Certificado de
Dispositivo de lavado rapido consistente exencién de
- DOBLE: 2 transductores y 3 lineas de presion, | |tex:
mas conexion en Y,
- Conexién al cable del monitor de facil manejo X st
- Exentos de latex y DEHP [ No
- Marcado C.E.
- En envase individual estéril.
- El adjudicatario suministrara al Hospital de
forma gratuita todos los cables y soportes
necesarios para monitorizar.
Aplicaciones: Para el registro de las presiones
hemodinamicas mediante monitores.
ANEXO:
1. En cada articulo debera figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la
referencia de los articulos ofertados deberan venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los articulos incluidos en este Procedimiento deberd reunir:
Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los
productos sanitarios.
3. Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion técnica (En castellano o traducida al castellano):
- Relacion de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catalogos y toda aquella informacién que el licitante considere oportuna.
- Muestras: SI (Ver columna “MUESTRAS"). En caso de ser necesario un mayor n° de unidades podrian ser
solicitadas con posterioridad.
El procedimiento sera:
- Entregar las muestras en el Aimacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 derecha).
- Cada Licitador debera entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo
siguiente:
- N° Procedimiento.
- N°© de lote-orden.
- Nombre del proveedor.
- Al entregar en Almacén las muestras le sellardn las 2 copias, una de ellas se quedard en el Almacén, v la otra
copia sellada sera entregada al Proveedor,
- Las muestras deben estar bien identificadas con su nimero de lote, orden y referencia de la misma, siendo
desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
4, Etiquetado en el que figure:
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CALIDAD

ANEXO 26

CcODIGO

LOTE N° ORDEN

ARTICULO

CRITERIOS DE CALIDAD - PUNTOS

1 1 002853

ALARGADERA VENOSA e
970021 | ALARGADERA VENOSA 30 CM.

1)  Facil manejo sistema conexiones. Calidad del
material (rigidez, resistencia , etc).
Presentacion (sistema envasado, apertura)

= Supera calidad media: 30 puntos
= Calidad dentro de la media: 16puntos.
= (Calidad por debajo de la media: 0 puntos

2 3 970184

LLAVE DE 3 PASOS

1) Sistema de anclaje, manejabilidad de las
conexiones y giro de aletas. Presentacién
(sistema envasado, apertura)

= Supera calidad media: 30 puntos
= (Calidad dentro de la media: 16puntos.
= Calidad por debajo de la media: 0 puntos

3 4 970198

REGULADOR DE FLUJO

1) Tamafio dispositivo. Fiabilidad y manejabilidad
sistema regulador. Calidad del material (rigidez,
resistencia , etc). ). Presentacion (sistema
envasado, apertura).

= Supera calidad media: 30 puntos
= (Calidad dentro de la media: 16puntos.
= Calidad por debajo de la media: 0 puntos

4 5 005749

TRANSDUCTOR DESECHABLE SIMPLE KIT
007889 TRANSDUCTOR DESECHABLE DOBLE KIT

1) Fiabilidad y manejabilidad ( conexiones,
alargaderas, etc). Calidad del material (rigidez,
resistencia). Presentacion (sistema envasado,
apertura).

= Supera calidad media: 30 puntos
= Calidad dentro de la media: 16puntos.
= Calidad por debajo de la media: 0 puntos

P.A. 2015000024

Mat.Sanit. Comiin: Alargaderas, llaves, regulador flujo, transductor de presion

Pagina 1 de 1

Fdo.: M@ Jose VILLARREAL SOLERA
S.A.F. RECURSOS MATERIALES

22/12/2015




vL'9SS'PE | 68'SSSPIT | E9TTT'66T TIVLOL ILHOdWI
t6'TE6'S | 0BLESTY | PL'OLY'TS ¥ 3107 1VLIOL
S5686'T F6GETHT 6b'SeT LT TZ | 85997¢T | 09ET avainn 1M 3190a 319VHDI3S3A YOLONASNVAEL| 688700 ) b
6E'EFE'S 98710£°8¢ STSPTPE 4 989¢’s 0059 avaiNn 111 THWIS 319vHD3S3A dCIONASNVEL|  6+/500 S E
95°'8LE"/ 00'9€7°5E 95 pISZh f¥i 89850 00Z°6Z avainn OFfMi4 30 ¥CAVINDTY | 8610/6 ¥ €
15’0881 | ¥6'26T 19 SHERBL ic SS/1°0 | C06'TZH dvaINn SYIA Z SOSVd £ AAYTI|  $8TO0Z6 I3 4
EL'V6E'S | ST'689'ST | 88'E80°1E T 3107 TY10L
S6CIT T S9°790°0T 09 p/T 2T ¢ | 0670 | 00819 avaiNn WD 0€ T80T YSONIA vaIavodyly | 120046 Fa I
818TE 05842951 82'606°81 1e ¥FBC'0 60599 avainn W3 ST-TT F180T T4 YSONIA ViIIAvOdYTY | £98700 T 3

L | tomnpurwan) [ ERIRRIL (sesm 1T T E
© yartyzoy | FEINOAWL | QQVRISE g0 | yayeaw’ | Y2 U yargawavama | ooy “ os1aes - [ roN | alel
VA L THOL o drn [Cavamn s | YAYWILSS s e T YN S

. o - FLYOdMWE ommid | GYCLLNVS o o
SVOIND4L SOYLSININNS 3d OIDIAYIS
G¢ OX3INY SANOIDVOIHIDAdSH

40 09311d TV OX3aNV

ouensiaaiu jeudsod

jefen A uolwiey

PUPEH{PIIS




		2015-12-23T09:30:34+0100
	DIRECCION GENERAL CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANO




