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CONSEJERIiA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DE GOBIERNO

Comunidad de Madrid

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE PROTECCION FORMALDEHIDO PARA
EL INSTITUTO ANATOMICO FORENSE DE MADRID

Clausula 1.- OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), tiene por objeto

establecer las condiciones para la contratacion del suministro e instalacion de diverso
material de proteccion formaldehido para el Instituto Anatdmico Forense de Madrid (Sala
de Anatomia Patoldgica, Sala de Autopsias y Sala de Muestras).

Clausula 2.- CARACTERISTICAS TECNICAS
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Los bienes a suministrar e instalar contaran con los componentes que se detallan, y se

ajustaran, como minimo, a las caracteristicas técnicas que se establecen a continuacion.

LOTE UNIDADES

1. 12 ARMARIOS METALICOS CON VENTILACION EXTERIOR
(SISTEMA DE EXTRACCION):

- 1 Armario de 1500x600x2100 mm vy 1 armario de
1000x600x2100 mm para el Laboratorio de Anatomia Patoldgica

- 1 Armario de 1500x600x2100 mm para la Sala de Autopsias

- 9 Armarios de 1000x600x2100 mm para el Almacén de
Muestras

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cs

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

2 2 UNIDADES DE ASPIRACION PARA FORMOL (CAMPANAS
EXTRACTORAS):

- 1 Laboratorio de Anatomia Patoldgica.

- 1 Sala de Autopsias

3 2 UNIDADES PORTATILES DE DETECCION DE FORMALINA:
- 1 Laboratorio de Anatomia Patolégica.
- 1 Sala de Autopsias
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LOTE 1.- ARMARIOS METALICOS CON VENTILACION EXTERIOR:

Armario de seguridad con ventilacion y sistema de filtracion de gases mediante un
filtro extraible de permanganato potasico especifico para formol.
Apto para almacenar muestras histoldgicas en formaldehido.
Dimensiones:
o 2 armarios de 1500 x 600 x 2100 mm
o 10 armarios de 1000 x 600 x 2100 mm
Doble puerta con cristal de 6/7 mm para prevenir accidentes.
Apertura de 180°.
Con cerradura.
Estructura, puertas y baldas en chapa de acero.
Baldas extraibles y ajustables en altura.
Bandeja moldeada para retener/recoger de liquidos en caso de accidentales

derrames.

LOTE 2.- UNIDADES DE ASPIRACION PORTATIL:

Unidades de aspiracion tipo campana para su instalacion en encimeras de trabajo.
Los filtros deben ser de permanganato potasico para filtrar vapores de formol.

Con visera delantera de cristal.

lluminacién interior mediante fluorescente o similar.

Estructura en acero inoxidable.

Superficie de trabajo de acero inoxidable y removible.

LOTE 3.- DETECTORES AMBIENTALES DE FORMALINA:

Detectores portatiles de Formalina.

Control continuo de formalina

Rango 0-5 ppm.

Aviso mediante alarma acustica y visual a través de indicador luminoso, cuando el
valor limite ambiental esté por encima del nivel de ppm configurado previamente
por el equipo.

Con conexidn a corriente eléctrica o con alimentacion eléctrica externa
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mediante ¢l siguiente cdigo seguro de verificacion:  12592977143208
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Clausula 3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.1- Instalacién: La instalaciéon del equipo se realizara en el Instituto anatémico Forense
sito en C/ Severo Ochoa S/N, en la Sala que corresponda (Laboratorio de Anatomia
Patoldgica, Sala de Autopsias y Almacén de Muestras.

Las operaciones de instalacion de los equipos consistiran en la conexion a la red eléctrica,
asi como de ventilacion.

La adaptacion que sea necesaria, en su caso, para su instalacion sera a cargo de la
adjudicataria.

La empresa aportara también los elementos fungibles necesarios para el funcionamiento
inicial del equipo.

3.2.- Mantenimiento del equipo:

- Contrato gratuito de mantenimiento preventivo del equipo durante los dos primeros afos,
a todo riesgo, incluyendo mano de obra, sustitucion de piezas por desgaste y
desplazamiento del técnico reparador.

- En cualquier caso, el tiempo de respuesta en las reparaciones sera de un plazo inferior a
48 horas desde la comunicacion de la incidencia.

3.3.- Asistencia técnico-cientifica

- Servicio de asistencia remota para consultas técnicas.

Clausula 4.- CONDICIONES DE GARANTIA

Garantia durante los dos primeros afos contados a partir de la recepcion del suministro

que incluird todo defecto de fabricacion, piezas, componentes, mano de obra y
desplazamientos.
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