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EXP. P.A. 2017-0-101

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS REGULADORAS DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y GESTION DEL INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO DE LA
ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE

OCTUBRE” .

PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.

El contrato hace referencia a todo el instrumental y contenedores de la especialidad
quirtrgica de Ginecologia presentes en las Unidades.

El contrato incluird la reparacion y mantenimiento del instrumental objeto del contrato, de
acuerdo con las necesidades surgidas por el uso del mismo en la prestacion asistencial,
recuperando su estado y funcion, asi como la dotacién inicial del instrumental necesario para
completar el stock de la Unidad conforme el numero de cajas que se recogen en el Anexo a
este Pliego.

Se realizara un diagnostico del inventario inicial y el registro del stock de instrumental.

La empresa adjudicataria repondra todo el instrumental susceptible de ser sustituido o
reparable de otras marcas, por la referencia equivalente de su marca.

La empresa adjudicataria recogera en el Centro las cajas de instrumental para su reparacion
o reposicion en su caso. La devoluciéon de las cajas reparadas se debe producir como
maximo en 10 dias laborales.

Adicionalmente, se podrd enviar una cesta con un maximo de 50 instrumentos / envio de
reparacion urgente y/o de los instrumentos nuevos o de cajas ya revisadas

Las cajas de instrumental que no puedan enviarse a las dependencias de la empresa
adjudicataria por expresa necesidad del Centro, se revisaran "in situ"

Todo el instrumental suministrado se entregara codificado con el sistema Data-Matrix
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9. El instrumental serd de Acero Inoxidable Quirtrgico 18/10

10. El contrato incluye ademas:

- Formacién de los usuarios respecto al tratamiento y mantenimiento correcto del
instrumental quirtrgico y contenedores

- Revision periddica de los procesos relacionados, en base al cumplimiento de las
normativas vigentes

- Posible optimizacién y estandarizacién de la configuracién de las cajas, en base a las
necesidades asistenciales del Centro.

11. Se anexa a este Pliego relacion de las Cajas existentes en el Centro.

Madrid, 12 de junio de 2017

EL SUBDIRECTOR MEDI,CO DEL
AREA QUIRURGICA

Fdo.: Manuel Ferro Osuna
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ANEXO PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAJAS DE GINECOLOGIA

CANTIDAD | DESCRIPCION

CAJA LEGRADO

w

CAJA DE LEGRADO MAS HISTEROSCOPIA

CAJA DE CESAREA

CAJA DE BIOPSIA MAMA

CAJA DE MASTECTOMIA

CAJA DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL

CAJA DE HISTERECTOMIA VAGINAL

CAJA DE HISTEROSCOPIA

CAJA DE PLASTICA

CAJA DE MICROCIRUGIA DE MAMA

CAJA DE OPTICAS

CAJA DE LAPAROSCOPIA

CAJA DE PINZAS LAPAROSCOPIA

CAJA DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA

CAJA DE PAQUETE HISTEROSCOPIA QUIRURGICA

CAJA DE PAQUETE SET HISTEROSCOPIA
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CAJA DE SEPARADOR BOOK WALTER

CAJAS DE PARITORIOS

CANTIDAD |DESCRIPCION
16 CAJA DE EQUIPOS DE PARTOS
3 CAJA DE REVISION
1 CAJA DE RAMAS NAEGELE
5 CAJAS DE FORCEPS KIELLAND
3 CAJAS DE ESPATULAS THIERRY
1 CAJA DE EQUIPO DE DESGARRO
2 CAJA DE SIMPSON
2 CAJAS DE INTRA PH
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