
 

 

 

Procedimiento Abierto nº 2017-0-9                              1 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EN EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Nº 2017-0-9: SUMINISTRO DEL MATERIAL 

FUNGIBLE NECESARIO PARA BOMBAS DE INFUSIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

EPIDURAL Y DE LA UNIDAD DEL DOLOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

“LA PAZ”. 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. El presente contrato tiene por objeto el suministro del material siguiente: 

LOTE 1 

N
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n
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ó

d
ig

o
 

Descripción 

Uds 

para 24 

meses 

Precio  

max. 

unitario  

C/IVA  

Precio  

max. 

unitario  

S/IVA 

Importe 

máximo 

de 

licitación 

Base 

imponible 
IVA (21%) 

1 055740 

Sistema para bomba  infusión 

administración epidural. Extremo distal 

conexión adaptable a cualquier tipo de 

recipiente. Extremo proximal conexión 

adaptable a cualquier tipo de catéter, con 

sistema de seguridad luer-lock. Estéril, - 1 

-Libre de látex y ftalato. Amarillo 

transparente y transparente sin color para 

administración intravenosa. Debe permitir 

la administración de diferentes 

modalidades analgésicas (analgesia 

epidural controlada por el paciente, 

analgesia epidural en bolos programados 

intermitente e infusión continua). 

9.600 8,58 7,0909 82.368,00 68.072,73 14.295,27 

  IMPORTE TOTAL LOTE 1:  82.368,00 68.072,73 14.295,27 

 

LOTE 2 

N
º 
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rd

e
n

 

C
ó
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Descripción 

Uds 

para 24 

meses 

Precio  

max. 

unitario  

C/IVA  

Precio  

max. 

unitario  

S/IVA 

Importe 

máximo 

de 

licitación 

Base 

imponibl

e 

IVA (21%) 

2 055741 

Sistema para bomba infusión de 

tratamiento dolor. Extremo distal con 

conexión adaptable a cualquier tipo de 

recipiente. Extremo proximal adaptable a 

cualquier tipo de catéter, con sistema de 

seguridad tipo luer-lock. Estéril. Libre de 

látex y ftalatos. Amarillo transparente y 

transparente sin color para administración 

intravenosa.  Posibilidad de programas 

analgesia continua y/o analgesia controlada 

por el paciente. 

9.000 8,58 7,0909 77.220,00 63.818,18 13.401,82 

  IMPORTE TOTAL LOTE 2:  77.220,00 63.818,18 13.401,82 
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1.2. Los licitadores incluirán en su oferta el número de bombas con las características técnicas que se detallan 

a continuación: 

1.2.1. Número de bombas: 110. 

1.2.1.1. Características Técnicas de las bombas de infusión para los lotes 1 y 2: 

 Bomba volumétrica monocanal/peristáltica 

 Que contenga un mínimo de 6 terapias de uso programables diferentes 

 Con 4 niveles diferentes de bloqueo como mínimo 

 Que sea intuitiva en el manejo y además que contenga menú de AYUDA, con posibilidad de vuelta  

atrás 

 Exenta de látex 

 Posibilidad de programas analgesia continua. Analgesia epidural controlada por el paciente, 

analgesia epidural en bolos programados intermitentes e infusión continua, todas ellas combinables 

entre sí y con posibilidad de programas pre-instalados para protocolos. 

 Que se pueda predeterminar protocolos de infusión tanto para adultos como para niños 

 Teclado numérico 

 Ritmo de infusión desde 0,1 ml/h  y adaptable a programación de fármacos según protocolos  

 Control por microprocesador de volumen y ritmo de infusión, con precisión de +/- 5-6% 

 Sistema audiovisual de alarmas de avería de bomba y/o flujo 

 Con conexión a red y batería 

 Tamaño y peso reducido 

 Sistema adaptable a necesidades del hospital  

 Sistemas con diferenciación entre vía venosa y epidural y también opacos   

 Debe especificar ritmo máximo de infusión de bolos     

2. EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y RETIRADA  DEL 

MISMO. 

2.1. La instalación del aparataje, instrumentación y/o dispositivos ofertados por el adjudicatario se realizará en 

un plazo no superior a treinta días desde la firma del contrato. Los trabajos de instalación se realizarán 

bajo la supervisión y directrices de la Dirección de Enfermería del Hospital. 

2.2. Todos los elementos necesarios para la conexión del equipo a un ordenador y/o impresora correrán a cargo 

del adjudicatario. 

2.3. Las bombas dispondrán de soportes adecuados a los equipos, y soportes donde se instalen. 

2.4. La empresa adjudicataria deberá facilitar el adiestramiento necesario del personal que vaya a utilizar los 

equipos. 

2.5. El adjudicatario entregara al Hospital para el uso de los sistemas objeto del contrato, las bombas que se 

indican en el punto 1.2, conservando en todo momento la propiedad de las mismas. 

2.6. Los licitadores propondrán en su oferta un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del aparato o 

aparatos que incluyan en su oferta. 

2.7. El tiempo máximo de respuesta del servicio técnico del adjudicatario en caso de avería será de 24 horas. 

Para reparaciones superiores en tiempo se procederá de forma inmediata a la sustitución del aparato por 

otro de idénticas características, siendo todos los gastos a cargo de adjudicatario. 

2.8. Las bombas incluidas en la oferta adjudicada deberán ser objeto, en caso necesario, de la renovación 

tecnológica precisa. 

2.9. Una vez resuelto el contrato, los trabajos de retirada se realizarán bajo la supervisión y directrices de la 
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Dirección de Enfermería del Hospital 

 

 

CLÁUSULAS: 

1.- VOLUMEN DE SUMINISTRO: 

El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte 

de los licitadores. 

El número de unidades a servir será el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos se establecerá un 

Plan de necesidades y de entregas con el adjudicatario. 

La adjudicación que recaiga se referirá a precios unitarios, concentrándose el volumen del suministro en el Plan de 

necesidades del Centro anteriormente  citado 

2.- PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega que se señala para cada artículo se computará: 

a) Desde la firma del contrato si la entrega es de una vez. 

b) Desde la fecha de recepción del pedido por el proveedor si las entregas son sucesivas. 

3.- PRODUCTOS 

Los productos que lo requieran deberán cumplir con el real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre 2009, publicado 

el 6 de Noviembre de 2009, por el que se regulan los productos sanitarios. 

Será condición indispensable para su admisión el Marcado C.E. 

4.- MUESTRAS 

Las muestras presentadas por los licitadores se etiquetarán con los siguientes datos: nombre de la empresa, 

número de expediente, código y lote al que presentan la muestra. 

 

EL DIRECTOR GERENTE 
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