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EXPEDIENTE 2017-0-23

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA EL SUMINISTRO DE
SISTEMAS PARA LA DETECCION DE CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS EN EL

LABORATORIO DE

OCTUBRE”.

MICROBIOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 116 del RDL 3/2011, de 14 de
Noviembre, de Contratos del Sector Publico, contiene las prescripciones técnicas particulares que han
de regir la ejecucién del suministro de SISTEMAS PARA LA DETECCION DE CRECIMIENTO DE
MICOBACTERIAS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

e ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REACTIVOS.
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LOTE ORDEN COD. ART’ |DESCRIPCION ARTICULOozj
1 02B719 KIT PARA LA DIGESTION/DESCONTAMINACION
MUESTRAS NALC NAOH Y TAMPON FOSTATO PH6.8
KIT ANTIBIOTICOS ESTREPTOMICINA, ISONIAZIDA,
2 02A814 RIFAMPICINA, Y ETAMBUTOL PARA REALIZACION DE
ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADO EN MEDIO LIQUIDO
3 029580 SUPLEMENTO PARA LOS TUBOS DE CULTIVO EN
MEDIO LIQUIDO
KIT ANTIBIOTICO PIRAZINAMIDA QUE INLCLUYA
1 4 023119 SUPLEMENTO PARA REALIZACION DE ANTIBIOGRAMA
AUTOMATIZADO EN MEDIO LIQUIDO
TUBOS PARA LA REALIZACION DEL ANTIBIOGRAMA
5 026220 AUTOMATIZADO DE PIRAZINAMIDA EN MEDIO
LIQUIDO
6 009424 TUBOS DE MEDIO LIQUIDO ENRIQUECIDO PARA EL
CULTIVO AUTOMATIZADO DE MICOBACTERIAS
7 028311 BOTELLA PARA EL CULTIVO DE SANGRE EN MEDIO

LIQUIDO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO ANALITICO

N° ORDEN: (del 1 al 6):
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Un equipo con las siguientes caracteristicas:

Sistema aprobado por la FDA para crecimiento y sensibilidad de micobacterias, con

marcado CE.

. Cultivo de micobacterias en medio liquido con sensor para lectura automadtica por

fluorescencia del crecimiento micobacteriano.

Sistema absolutamente no invasivo, en cumplimiento con la Ley de Seguridad de la
Comunidad de Madrid:
ORDEN 827/2005, de 11 de mayo, de la Consejeria de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid, por la que se establecen e implantan los procedimientos
de seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biologico en

el ambito sanitario de la Comunidad de Madrid.

. Reactivos digestién/descontaminacion compatibles con el medio liquido, facilmente

manipulables y que permitan su esterilizacion.

Sistema compatible con la realizacion de estudios de sensibilidad a ESTREPTOMICINA,
ISONIACIDA, RIFAMPICINA, ETAMBUTOL y PIRAZINAMIDA que incluya un kit

de antibiéticos liofilizados y suplemento para la realizacion de antibiograma.

Sistema conectable al LIS del laboratorio.

. Conexidn con un software para la gestion y concentracion de los datos generados con el

sistema automdtico y otras pruebas manuales (ej. tincion BAAR). El software debe
proporcionar al laboratorio una gestién sencilla del flujo de trabajo, almacenamiento de
los datos demograficos y que permita la busqueda avanzada y el seguimiento de los datos

y los resultados generados por el sistema de deteccion.

Software conectado al sistema LIS del laboratorio y que incluya todas las actualizaciones

del software a lo largo del Contrato.
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9. Programa de Mantenimiento Preventivo anual de todo el equipamiento por parte del
Servicio Técnico del adjudicatario, cursos de formacién del personal del laboratorio,

actualizacién tecnoldgica del sistema, si procede, a lo largo del Contrato sin coste para el

Hospital.

N° ORDEN: 7

Un equipo con las siguientes caracteristicas:
1. Sistema alternativo para el cultivo de micobacterias en muestras de sangre. Igual que el

cultivo en medio liquido mencionado anteriormente, debe ser un sistema de deteccién

automatica de crecimiento bacteriano, con capacidad para un minimo de 50 viales.

OTROS REQUISITOS:

El adjudicatario deberd suministrar sin coste adicional alguno para el Hospital, los reactivos

necesarios para el estudio de antibiograma extendido (Isoazida y etambutol a alta concentracion

04y75)

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se podran
solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder

valorar la calidad del producto.
Madrid, a 8 de Febrero de 2017

EL SUBDIRECTOR MEDICO EL JEFE DE SERVICIO
SERVICIOS GENERALES, DE MICROBIOLOGHA,

Fdo. Dra. Victoria Ramos Rodriguez Fdo. Dr. Rafael Delgado Vazquez
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