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EXPEDIENTE: 2018-0-48

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE DIURESIS HORARIA PARA
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los articulos 116 del TRLCSP,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares
que han de regir la ejecucion del suministro de SISTEMAS DE DIURESIS HORARIA PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

ARTICULO
N°® CODIGO (DESCRIPCION TECNICA)

LD ORDEN ART®

EQUIPO DIURESIS HORARIA

e Sistema colector de orina, en circuito cerrado con urindémetro
de 500 cc. de capacidad, con escala medidora de 1 cc hasta
40 cc., y de 10 cc, cuando sea superior a esta cantidad.

e Tubo de polimero de doble lumen de 100-120 cm de
Jlongitud, flexible, transparente y antiacodable, que minimice
el estancamiento de orina y con pinza de clampaje que haga

1 015386 posible la extraccién de muestras en el punto de insercion

destinado para ello:

En su extremo distal: conexion universal adaptable a la sonda
vesical con superficie interior lisa y exterior con muescas, con
capuchén protector en la conexion.

1 Punto de insercion: para extraccion de muestras sin aguja y
(orden valvula anti-retorno, situado proximo al cono de acoplamiento,
1al2) con clamp.

Escala medidora imborrable.

Sistema incorporado para colgar en soporte.
Presentacion en envase individual estéril.
Exento de phtalatos y latex.

Caracteristicas del Urinometro:

e (Camara seca hidrofobica y antibacteriana a la entrada de la
camara del urindmetro.

e Sistema evacuatorio rapido, que pueda manejarse con una
mano de forma segura sin dejar restos de orina alguno en la
camara en su vaciado.
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ARTICULO
LOTE N° CODIGO (DESCRIPCION TECNICA)
ORDEN ART?
1 Caracteristicas de la bolsa:
015386 e Bolsa colectora abierta de polimero plastico transparente con
capacidad de 1500-2000 cc. y escala medidora de 100 cc.
e Vilvula anti-retorno hidrofobica y antibacteriana a la entrada
de la bolsa.
e Sistema evacuatorio rapido, que pueda manejarse de forma
segura.
e Sistema de seguridad en la entrada a la bolsa, (sin clamp).
e Sistema incorporado para colgar en soporte.
1 e Escala medidora imborrable.
(orden
1al2) Indicacion: Medida precisa de orina en pacientes adultos,
pediatricos y neonatales.
BOLSA RECAMBIO URINOMETRO
e Bolsa colectora abierta de polimero plastico transparente con
capacidad de 1500-2000 cc. y escala medidora de 100 cc.
2 015369 e Valvula anti-retorno hidrofébica y antibacteriana a la entrada
de la bolsa.
e Sistema evacuatorio rapido, que pueda manejarse de forma
segura.
e Sistema de seguridad en la entrada a la bolsa, (sin clamp).
e Sistema incorporado para colgar en soporte.
e Escala medidora imborrable.
e Bolsa estéril, exenta de latex y phtalatos.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: SI

5 UNIDADES POR CADA N* DE ORDEN

No obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se podran
solicitar mas muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible

para poder valorar la calidad del producto.
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Madrid a, 21 de febrero de 2018.

Fdo. D* Anglién i Olagua Fdo. Cristina Sanchez Jiménez
Directora de Enférméria Supervisora de Area de Cuidados Criticos

)\

Fdo.: Antonio Jarillo Sénchez
Supervisor de Recursos Materiales
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