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1. OBJETO DEL PLIEGO

Canal de Isabel Il Gestién, S.A. tramitd el procedimiento abierto no armonizado para ia

| contratacién de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE

EXTRACCION DEL MOBILIARIO DE LABORATORIO (expediente 183/2016). Dicho
procedimiento fue declarado desierto debido a que la oferta del Unico licitador presentado
excedio el presupuesto maximo de licitacion, El objeto_ del presente contrato, que sustituye a
dicho ex;ﬁedéente, es el mantenimiento p‘feventivo y reparacion de las averias de los equipos
de extraccién del mobliléaréo de Iaboratorio instalado en el Laboratorio de Agt_;as Depulra_d_as,

situado en el Centro de Trabajo de Majadahonda, Madrid.
2. CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS.

Las condiciones que deben regir para la elaboracién de la oferta son las que a continuacion '

se determinan:

Realizacion de, al menos, una visita técnica anual para el mantenimiento de cada uno de los

equipos objeto de este contrato.

- 10 Vitrinas de gases marca Flores Valles (y sus respectivos armarios con extraccién
en cuerpo bajo) | | .

- 6 Campanas extractoras

- 7 Brazos extractores

- 6 Armarios de acidos y bases

- 2 Armarios de seguridad

- 1 Cabina de flujo laminar marca Telstar modelo BIO H A
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En dicha revision se efectuaréan para cada objeto, al menos, las siguientes comprobaciones:

e VITRINAS DE GASES

- Comprobacion del funcionamiento de la guillotina y de su tope si lo hubiera,
verificando la nivelacion de la misma y la auéencia de roce en su recorrido.

. Comprobacion del indicador luminoso del motor del sistema estandar del panel de
control,

- Comprobacién del botén' de encendido de la luminaria del sistema estandar del panel
de control.

- Comprobacion del indicador luminoso y acustico de la abertura excesiva de la
guillotina y mensaje del sistema de seguridad del panel de control.

- Comprobacion del indicador acustico de proteccion del magn_etotérmico y mensaje
.dei sistema de seguridad del panel de control.

- Comprobacion del indicador luminoso de los tres estados de aspiracion del sistema
de seguridad del panel de control.

- Comprobacién en pantalla de falta de suministro eléctrico del sistema de seguridad
del panel de control.

- Comprobacion del botén Vmax y su accionamiento en el 'sistemé de caudal variable

- Comprobacion del funcionamiento de la valvula motorizada y las velocidades de
aspiracion a altura inferior a la de trabajo de la guillotina del sistema_da caudal _
variable. |

- Comprobacion de las tensiones de obra

- Comprobacion de la correcta instalacion de las conducciones
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- Comprobacion del correcto funcionamiento del motor de extraccion verificando el
sentido del giro del motor | | .
- Medicion del consumo del motor
- - Regulacion del magnetotérmico
- Comprobacién del estado de saturacién de fos filtros
~ Verificar la extraccién del cuerpo bajo
. - Comprobacién del funcionamiento de los grifos, piletas y manorreductores.
- Comprobacién del funcionamiento de las bases eléctricas
- Comprobacién del funcionamiento de la guillotina motorizada
- Nivelacion vitrina
- _Comprobacién del nivel de iluminacion

- Comprobacién del nivel de ruidos

» CAMPANAS EXTRACTORAS

- Comprobacién del botén de encendido de Ia luminaria del sistema esténdar;d_ell panel
de control. | |

- Comprobacién de las tensiones de obra

- Comprobacion de la correcta instalacién de las conducciones

- Comprobacién del correcto funcionamiento del motor de extraccion verificando eEl
sentido del giro del motor |

- Medicion del consumo del motor

- Regulacién del magnetotérmico

- Comprobacién del estado de saturacion de los filtros

- Comprobacion del nivel de ruidos
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» BRAZOS EXTRACTORES

- Comprobacién de los anclajes del brazo articulado

- Comprobacion de las articulaciones y sus movimientos del brazo articulado
- - Comprobacion de la vélvula reguladora de caudal del brazo articulado
- Comprobacién del éstado de la campaﬁa del brazo articulado

- Comprobacion del sistema de puesta en marcha del panel de control
- Comprobacion de las tensiones de obra

- Comprobacién de la corrécta instalacion de las conducciones

- Comprobacién del correcto funcionamiento del motor de extraccion

- Medicion del consumo del motor

- Regulacién del magnetotérmico

- Comprobacién del estado del filtro

- Medicion de la velocidad de aspiracion

- Medicién del nivel de iluminacion

- Medicion del nivel de ruidos

» ARMARIOS DE ACIDOS Y BASES

- Comprobacién del funcionamiento de las puertas/cajones

- Regulacion de las bisagras de las puertas

- | Comprobacion de las cerraduras de las puertas

- Comprobacién del indicador Euhinoso del motor

- Comprobacién del interruptor de encendido de la extraccion y tempbrizadores
. Comprobacion de la tensién de red eléctrica

- . Comprobacion de la instalacion de las conducciones de extraccion
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- Comprobacién del sentido de giro del motor

- Medicién de] consumo eléctrico del motor

o CABINA DE FLUJO LAMINAR

- Test de integridad en filtros absolutos

- -Test de velocidad y uniformidad del aire

- Contaje de particulas

- Test de visualizacién del flujo de aire

- Verificacién del funcionamiento de los mandos de control
- Comprobacién del nivel de luminosidad

- Comprobacion del nivel de ruido

Las actuaciones a realizar podran ser de dos tipos:

e Preventivas:

Para la cabina de flujo laminar, incluye el coste de dos Entervenciones‘técnicas anuales
(ocho jntervenciones en los cuatro afios), salvo el que corresponda a los materiales que sera
facturado de manera independiente. Dadas las caracteristicas especificas de este
equipamiento, las inter_venc;iones en el mismo deberan ser realizadas_ pqr-per_sonal

cualificado para una instalacién de cabina de Clase Il, Telsar/BIO-lI-A.
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s  Correctivas:

Para el mantenimiento correctivo de los demas equipos (reparaciones), se incluye el coste
de seis intervenciones (entendiéndose por intervencion ia resolucién de un aviso de averia
para un Unico equipo, independientemente del nimero de visitas y técnicos necesarios para
la misma) anuales (veinticuatro intervenciones en los cuatro afios de duracion dei contrat_o),

salvo el que corresponda a los materiales.
Se incluye también:

- Suministro de los fungibles necesarios para el funcionamiento de los equipos durante

el periodo del contrato.

- Compromiso de prestacién de los servicios con personal cualificado perteneciente a

la empresa, no subcontrato.

- Compromiso por parte del licitante de la retirada y gestion de los residub_s toxicos 0

peligrosos generados durante el mantenimiento o reparaciones.

Al finalizar las revisiones pertinentes se aportarda un documento firmado por el técnico/s
responsable/s de la inspeccion, a modo de seguimiento de actuaciones, con las
conformidades, o incumplimientos en cada caso, y recomendaciones precisas, si las

hubiera.

En caso de tener que reponer alguna parte del mobiliario, éste debera ser de la misma

marca, modelo y color que el existente.
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3. ALCANCE DEL SERVICIO.

Canal de Isabel |l Gestion, S.A. se obliga con el adjudicatario a soiicitarllas prestaciones
objeto del Contrato por un importe equivalente al 50% del importe propuesto, IVA excluido,
por el adjudicatario al escenario hipotético de valoracion de ofertas referido en el Anexo lfal

Piiego de Clausulas Administrativas Particulares.

4. ACLARACIONES

Para cualquier consulta sobre este pliego de prescripciones técnicas deben ponerse en
contacto con el Area de Contratacibn o enviar un correo electrénico a
consultas_contratacion@canaldeisabelsegunda.es indicando en el asunto el nimero de.

procedimiento ai que se refiere.

En Madrid, a 30 de Enero de 2017

Atea de Analisis Medio Ambiental

Alfonso Gonzalez del Rey Estévez

de las Aguas

Subdirector de Calidad

- Director de Innovacién e Ingenieria
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