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N°. EXPEDIENTE: PAPC 2018-1-7 LAV Productos para lavado y desinfeccién de endoscopios.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
1.-OBJETO

El presente contrato tendra por objeto la adquisicién de PRODUCTOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE
ENDOSCOPIOS. '

2.- CARACTERISTICAS:

2.1.-Cuadro de productos y Especificaciones técnicas:

Precio
N° . . N° de sin Base Importe
LOTE |CODIGO DESCRIPCION lavados | IVA . | imponible VA total

2.2-Lspeciflcaciones Léonicas.

Desinfectante, germicida seco, para realizar un lavado eficiente de cualquier marca y modelo de endoscopios, a base
de acido peracético, con sustancias taponantes y anti-corrosivas, actividad bactericida, micro bactericida, fungicida,
esporicida y virucida. Producto libre de aldehidos.

El adjudicatario deberd ceder las lavadoras necesarias para cubrir al menos, el nimero de lavados mds un 20%
adicional, teniendo en cuenta las localizaciones previstas y el trabajo por turnos establecido por el hospital para un
periodo de 24 meses, calculandose que se realizardn 14.000 lavados, en turnos de mafana y tarde, correspondiendo
al servicio de endoscopias 13.000 lavados (10.000 turno de mafiana, 3.000 turno tarde) y al servicio de neumologia
1.000 (estos en turno de mafiana).

2.3.-Otras especificaciones técnicas:

a)- Las especificaciones son orientativas, por lo que las Empresas concursantes podrén incluir en sus ofertas,

- materiales de caracteristicas similares, aunque utilicen tecnologia, procedimientos o composicion diferente,
admitiéndose todas aquellas proposiciones que cumplan todos los requisitos téenicos y de prestaciones que, con

" caracter de minimo se han establecido en este pliego y siempre que su rendimiento y exigencia funcional sean
considerados validos. Si en la descripcién de alglin articulo se utiliza marca comercial y/o referencia, deberd
entenderse como orientacién para localizar el articulo, sin’que en ningiin caso implique que sea necesario ofertar
dicha marca o referencia. '

b). El adjudicatario se compromete, ante una mejora tecnoldgica, a sustituir las referencias y/o equipos necesarios,
sin que dicha modificacion tenga repercusion en el precio de la adjudicacion.

. ¢).-Los productos tendran marcado CE.

d).-Los productos estardn exentos de latex.
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3.- ESPECIFICACIONES SOBRE LA-OFERTA

El precio unitario de lavado recoge los precios de todos los productos necesarios para llevar a cabo la desinfeccion
de los endoscopios en los servicios de endoscopias y neumologia.

En el modelo de oferta econémica {Anexo 1.1A); se deberd incluir el desinfectante con su correspondiente precio y
cantidad estimada para cubrir el ntimero de lavados estipulado en el apartado 2 de este pliego. El resto de todos los
productos necesarios con sus correspondientes cantidades estimadas de cada uno de ellos para cubrir el nimero de
lavados, establecidos en el apartado 2 de este pliego, deberdn ofertarse en este mismo Anexo con precio “0” {como
pueden ser: rack de lavado, etiquetas de codigos de barras, filtros etc).

En todo caso, el importe total ofertado, no podra sobrepasar el importe total de licitacion. Asi mismo todos estos
componentes adicionales deberan incluirse en la oferta técnica Anexo X (en la cual no podran figurar datos
econdmicos).

En el modelo de oferta econémica (Anexo [:1B): se deberdn incluir “el resto de todos los productos necesarios” con
sus correspondientes precios, para el supuesto de que el consumo sobrepase la cantidad ofertada en el Anexo I.1A (
como consecuencia de un uso excesivo), teniendo en cuenta que no se admitiran ofertas que incluyan productos
diferentes a los referenciados como “resto de todos los productos necesarios” por el ofertante en el Anexo L.1A. El
sumatorio de los importes por las cantidades indicadas en el Anexo TTA por estos precisos, deberd ser menor al
importe de licitacion lva incluido.

4- CESION DE EQUIPAMIENTO.

El adjudicatario debera ceder las lavadoras necesarias para cubrir la actividad (mas un 20% adicional) de lavado de
endoscopios en las unidades de endoscopia y neumologia, teniendo en cuenta que la marca y modelo de las
lavadoras deberéan ser las mismas en ambas unidades.

En el servicio de Endoscopias el espacio en el que deberan ubicarse las lavaderas es de 3m de ancho por 90cm de
fondo.

En el servicio de Neumoiogia el espacio disponible en el que deberan ubicarse las lavadoras es de 1 m de ancho por
90cm de fondo.

La altura de las lavadoras deberd cumplir la normativa vigente en prevencién de riesgos laborales frente a los
trabajadores de cada uno de los servicios, asf como poner los medios necesarios para su cumplimiento.

En cada uno de los equipos el adjudicatario deberd instalar dos filtros de prefiltracion para tratar el agua de red del
Hospital antes de la entrada en los mismos, con un filtro de 1 y 0,5 micras. El suministro y sustitucion de dichos
filtros sera a cargo de la empresa adjudicataria. La periodicidad de sustitucion de dichos filtros serd con una
frecuencia maxima de cada 3 meses, o cuando el equipo lo requiera.

5- MANTENIMIENTO.
La empresa adjudicataria cedente de equipos debera hacerse cargo de:

- El mantenimiento preventivo y correctivo, asi como el soporte informatico.

- Los gastos de cualquier naturaleza que en concepto de instalaciones v formacién para el manejo de los
equipos, pudieran ocasionarse.

- En el caso de que el equipo tuviera una averia y necesitara su salida del centro o Ia parada del mismo es
mayor de 48 horas, la empresa adjudicataria debera poner a disposicién del Hospital otro equipo de al
menos las mismas caracteristicas técnicas que el sustituido.

PAPC 2018-1-7 LAYV Productos para lavado y desinfeccidn de endoscopios 2



- El adjudicatario deber4 entregar con el equipo al servicio destinatario y al servicio de mantenimiento, todos
los manuales integramente en castellano, correspondientes a la descripcion y operatividad del equipo.

- El adjudicataric debera entregar un programa de mantenimicnto preventivo cn ¢l Servicio de
Mantenimiento del Hospital, antes de la firma del contrato.

- La cesién de aparatos llevara implicita la cumplimentacién de un Acta de Cesidn segiin modelo que se les
facilitard a la firma del contrato, con anterioridad a la puesta en funcionamiento. Cualquier cambio o
sustitucion de equipo cedido precisa la autorizacion de la retirada del existente, y la cumplimentacién de un
nuevo acta para el sustituto que se vaya a instalar,

- Lainstalacién del aparataje necesario se realizara en un plazo no superlor a 15 dias contados desde la firma
del contrato. Los trabajos de instalacion se realizardn bajo la supervision v directrices del Servicio de
Mantenimiento del Hospital.

- Lainslalacion y puesla en marcha de los aparatos serdn siempre previas a la entrega del producto.

- Una vez resuelto el contrato, la empresa adjudicataria debera retirar el aparataje, instrumentacion y/o
dlSpDSlthOS instalados en un plazo no superior a quince dias. Los trabajos de retirada se realizaran bajo la
supervision y directrices del Servicio Mantenimiento del Hospital.

- El adjudicatario debera presentar a la firma del comntrato, segurc de responsabilidad civil que cubra las
responsabilidades derivadas tanto de la instalacién como de la puesta en funcionamiento, con vigencia
durante el plazo de ejecucién del contrato,

- Padliza de responsabilidad civil: como minimo de 300.000 €.

6.- ENTREGAS DE L.OS PRODUCTOS:

a).-Los plazos de entrega seran de 24 horas para pedidos urgentes, para el resto de los pedidos el plazo de entrega
serd de 72 horas o el que se especiflique en el pedido emitido con la aplicacién informatica HP-HIS del Hospital
Universitario de Getafe o la que la sustituya,

b)-El/los adjudicatarlo/s no podran imponer ninguna exigencia en cuanto a solicitudes de pedidos minimos por parte
del hospital, diferente a la unidad minima de despacho,

¢)-En caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituird en el plazo de 24 horas
dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

d)-Las empresas adjudicatarias tendrdn un nimero de teléfono o un fax especifico de contacto para poder tener
asegurado el suministro 6 resolver cualquier duda.

¢).- Dado que los productos a adquirir tienen fecha de caducidad, el plazo de su vida 0til debera ser al menos 2/3 de
la vigencia del producto en el momento de la entrega.

f).-ETIQUETADO: Deberan tener el etiquetado correspondiente conforme a la legislacién vigente, en el que figuren
como minimo, los siguientes datos:

- Identificacién del producto (nombre comercial y referencia).

- Fabricante (nombre y direccién).

- Importador (nombre y direccion) si fuese el caso.

- Datos del producto.

- Marcado CE.

- Lote de fabricacion.

- Fecha de esterilizacién.

- Fecha de caducidad.

- La indicacién de “estéril” y el método de esterilizacién,

- La leyenda “No utilizar si el envase interior no esta integro™ ¢ similar.
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7.- MUESTRAS (NO).

No cs preciso aportar inicialmente muestras. El proveedor deberd aportar la documentacion técnica
necesaria para la evaluacién del producto, (catdlogos, fotos, bibliografia, soportes cientificos, etc.) y se debera
indicar en ellos el numero de orden y de lote al que pertenecen del expediente. Si el servicio lo requiere por ser
considerada ésta insuficiente, deberan entregar en tres dias habiles tras su solicitud por el centro, la documentacién
adicional necesaria, su ausencia podra implicar la no validez de la oferta. Si el servicio lo requiere, podra solicitar al
proveedor las muestras necesarias para una adecuada evaluacion que deberan ser entregadas en el plazo de tres dias
habiles tras su solicitud por el centro. Todas las muestras deberan ir identificadas con el nimero de expediente al que
pertenecen asi como el nimero de lote al que correspondan. El lugar de entrega de las muestras en caso de solicitarse
serd el Almacén General del Hospital Universitario de Getafe. 103

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA
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