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EXPEDIENTE: 2018-0-35

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE
REACTIVOS Y DIVERSO MATERIAL PARA LA DETERMINACION ANALITICA DE
PROTEINAS POR NEFELOMETRIA PARA EL LABORATORIO DE BIOQUIMICA
DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DE MADRID.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 116 del TRLCSP,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares
que han de regir la ejecucién suministro de SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DIVERSO
MATERIAL PARA LA DETERMINACION ANALITICA DE PROTEINAS POR
NEFELOMETRIA PARA EL LABORATORIO DE BIOQUIMICA, con destino al Hospital
Universitario “12 de Octubre”.

El expediente comprende el siguiente lote:

LOTE | ORDEN | REACTIVOS i el
1 AlbUmina (en suero y LCR)

Transferrina deficiente en hidratos (CDT)
Beta 2 microglobulina orina

IgE

Ig G (suero, orina y LCR)

IgA suero y orina

IgM suero

Kappa (orina)

Lamda (orina)

Lipoproteina a

Proteina transportadora de Retinol (RBP)
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La oferta incluira todo lo necesario para realizar la determinacion de los pardmetros ofertados,
cediendo temporalmente al Hospital, por un tiempo igual a la duracion del presente concurso, todo
el equipamiento analitico necesario para la obtencion del resultado final de la prueba.

Jgualmente, la empresa adjudicataria de los reactivos debera suministrar TODO el material
necesario para la realizacion de las diversas técnicas: calibradores, controles internos y externos,
fungibles, reactivos auxiliares, bufferes, etc., sin cargo alguno para el Hospital. El precio que
indiquen incluira todos los materiales necesarios; asimismo incluird la amortizacion de los

equipos.

También corresponderd al adjudicatario:

e La instalacion del equipamiento.
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La formacion de los profesionales sanitarios que vayan a utilizar el equipo.

El mantenimiento preventivo y el correctivo del equipo ante cualquier averia, rotura, etc.
Todo tipo de reparacion, asi como los costes asociados a la misma (mano de obra, material,
etc.).

Asistencia técnica inmediata (maximo 24 horas).

Aportacién de mejoras y novedades de métodos diagnésticos durante la vigencia del
contrato.

Cualquier otro gasto asociado.

Conexioén con el Sistema informatico del laboratorio.

Se ofertaran el equipamiento tecnolégico necesario para dar la respuesta adecuada en el
minimo tiempo.

La presentacion de los reactivos en cuanto a n° de determinaciones y caducidad serd
adecuada a la carga de trabajo; en caso contrario, el adjudicatario se hara cargo del coste
derivado.

Se incluird la inscripcién anual, mientras dure el contrato, en un programa de control de
calidad externo internacional, que permita la comparacién de los resultados con los de
otros laboratorios a nivel nacional e internacional.

ESPECIFICACIONES DE LOS REACTIVOS, CALIBRADORES Y CONTROLES

Reactivos con codigos de barras.
Posibilidad de calibracion de hasta 6 puntos
Calibracion por lote de reactivos

Mantenimiento de lotes durante al menos 6 meses; de no ser posible, el adjudicatario se
hara cargo del coste correspondiente al exceso de calibraciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO ANALITICO

Analizador automatico por nefelometria

Velocidad minima de 150 tests/hora

Identificacion de la muestra por codigo de barras incluyendo calibradores y controles
Procesado prioritario de muestras urgentes

Sistema de pipeteo que garantice la no contaminacion por arrastre

El software del equipamiento debe estar en castellano

Diversidad de tamafio de tubos de muestra

Alarma de muestra insuficiente

Carga continua de muestras con posibilidad de introducir simultdneamente hasta 100
muestras

Diluciones automaticas por fuera de rango alto/bajo hasta llegar al resultado final.

Se aportard hardware y software que permita la gestién de datos demograficos y de
resultados con archivo histérico de resultados por paciente/n® de historia y n° de
identificacién de la muestra. Igualmente se aportara sistema informético de control de
calidad interno con graficas asociadas (Levy Jennings)
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MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, y durante el periodo de evaluacién técnica de los productos ofertados, se podran
solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para
poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 14 de febrero de 2018

Subdirectora Médica Servicios Centrales Jefa Servicio de Bioquimica
Fdo: Dra. Ramos Rodriguez Fdo.: Dra. Diaz-Rubio
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