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EXPEDIENTE: 2018-0-21

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO
DE APOSITOS, COMPRESAS, GASAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE
OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los articulos 116 del TRLCSP,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que
han de regir la ejecucién suministro de APOSITOS, COMPRESAS, GASAS, con destino al
Hospital Universitario “12 de Octubre”.

ARTICULO

CODIGO
LOTE ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)

014046 | APOSITO SIN TEJER ESTERIL PARA PLANTA 7.5x7.5 CM

Apésito de tejido sin tejer estéril.

Gramaje minimo: 30 gr/m2.

Minimo desprendimiento de Particulas (Max. 2,5 g/m?).
Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.
Medidas de corte: 15 x15 cm.

Plegada a 4 capas.

Medidas finales: 7.5 x 7.5 cm.

Método de esterilizacion por vapor.

Composicion: 30% poliéster + 70% viscosa.
Exento de latex.

Certificacion de clase "la Estéril" o "lla Quirdrgico".
Envase de facil apertura estéril con 5 apdsitos.
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014008 | APOSITO PARA CURAS Y APLICACIONES POSTQUIRURGICAS ESTERIL
10x10 CM

Ap0sito de tejido sin tejer estéril.

Gramaje minimo: 30 gr/m?.

Minimo desprendimiento de Particulas (Max. 2,5 g/m?).
Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.
Medidas de corte: 20 x 20 cm.

Plegada a 4 capas.

Medidas finales: 10 x 10 cm.

Método de esterilizacién por vapor.

Composicion: 30% poliéster + 70% viscosa.
Exento de latex.

Certificacion de clase "la Quirdrgico".

Envase de facil apertura estéril con 10 apdsitos.

014020 |APOSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLOGICO ESTERIL DE
10x10 CM

e Apésito de tejido sin tejer estéril, con control radioldgico, bien adherido a la

2018-0-21 Pagina 1 de 8




B FOEY

ARTICULO

CODIGO
LOTE ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
gasa.
e Gramaje minimo: 50 gr/m2.
e Resistencia a la traccion:
o Longitudinal min 50 N/5cm
o Transversal min 30N/5cm
e Capacidad de absorcion minima de 900%.
e Minimo desprendimiento de Particulas (Max. 2,5 g/m?).
e Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.
o Medidas de corte: 20 x 20 cm.
e Plegada a 4 capas.
e Medidas finales: 10 x 10 cm.
¢ Método de esterilizacion por vapor.
e Composicion: 30% poliéster + 70% viscosa.
e Exento de latex.
e Certificacion de clase "lla Quirargico".
e Envase de facil apertura estéril con 10 apdsitos.
e Certificado de biocompatibilidad.
014019 | APOSITO PARA QUIROFANO Y CURAS POSTQUIRURGICAS ESTERIL DE
10x10 CM
e Apdsito de tejido sin tejer estéril.
e Gramaje minimo: 50 gr/mZ.
e Capacidad de absorcion minima de 900%.
e Minimo desprendimiento de Particulas (Max. 2,5 g/m?).
¢ Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.
s Medidas de corte: 20 x 20 cm.
4 e Plegada a4 capas.
o Medidas finales: 10 x 10 cm.
s Método de esterilizacion por vapor.
e Composicion: 30% poliéster + 70% viscosa.
« Exento de latex.
e Certificacion de clase "lla Quirargico".
o Envase de facil apertura estéril con 10 apositos.
014009 |APOSITO SIN TEJER PARA PLANTA Y CURAS POSTQUIRURGICAS ESTERIL
10X20 CM
o Apdsito de tejido sin tejer estéril.
Gramaje minimo: 30 gr/mZ.
Minimo desprendimiento de Particulas (Méax. 2,5 g/m?).
Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.
Medidas de corte: 20 x 40 cm.
5 Plegada a 4 capas.

Medidas finales: 10 x 20 cm.

Método de esterilizacién por vapor.
Composicion: 30% poliéster + 70% viscosa.
Exento de latex.

Certificacion de clase "lla Quirdrgico”.

Envase de facil apertura estéril con 2 apésitos.
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CODIGO
ARTICULO

ARTICULO
(DESCRIPCION TECNICA)

+ 014025

APOSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLOGICO ESTERIL DE
50x50 CM

e Aposito de tejido sin tejer estéril, con control radiolégico, bien adherido a la
gasa.
e Gramaje minimo: 50 gr/mZ.
e Resistencia a la traccion:
o Longitudinal min 50 N/5cm
o Transversal min 30N/5cm
Capacidad de absorcion minima de 900%.
Minimo desprendimiento de Particulas (Max. 2,5 g/m?).
Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.
Medidas de corte: 80 x 45 cm.
Plegada a 16 capas.
Medidas finales: 10 x 20 cm.
Al desplegar el Apésito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido
longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por
primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en
Campo Quirurgico).

Método de esterilizacion por vapor.
Composicion: 30% poliéster + 70% viscosa.
Exento de latex.

Certificacion de clase "lla Quirdrgico".

Envase de facil apertura estéril con 6 apositos.
Certificado de biocompatibilidad.
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014018

APOSITO PARA QUIROFANO ESTERIL DE 50x50

Aposito de tejido sin tejer estéril.

Gramaje minimo: 50 gr/m?.

Capacidad de absorcién minima de 900%.

Minimo desprendimiento de Particulas (Max. 2,5 g/m?).

Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.

Medidas de corte: 80 x 40 cm.

Plegada a 16 capas.

Medidas finales: 10 x 20 cm.

Al desplegar el Aposito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido
longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por
primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en
Campo Quirurgico).

Método de esterilizacién por vapor.

Composicion: 30% poliéster + 70% viscosa.

Exento de latex.

Certificacion de clase "lla Quirdrgico”.

Envase de facil apertura estéril con 6 apositos.

014049

APOSITO PARA QUIROFANO - ANESTESIA ESTERIL DE 50x50 VERDE
(COMPRESA)

» Sobre de papel mixto que contenga 6 compresas remalladas estériles.
¢ Medidas del sobre: 32 X 15 cm. aproximadamente.
e Color de la compresa: verde.
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ARTICULO

CODIGO
LOTE ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)

Numero de capas: 4 capas.

Numero de hilos: 17 / cm2. Minimo.

Corte: 50 x 50 cm. aproximadamente.

Plegado: sobre si misma a la mitad, de 25 x 12 cm. aproximadamente.

La colocacion de las compresas dentro del sobre sera: 5 compresas en un
sentido y la 62 envolviendo a las otras en sentido contrario (en bocadillo).
Composicion: algoddn 100 %. Tejido rectilineo.

Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.

Los sobres llevaran testigo exterior de esterilizacién.

Facilidad de apertura del sobre (pestafia lateral)

014023 GASA 16X25 Y COMPRESA 60X40 VERDE:

GASA

Color: verde.

Numero de hitos: 17 / ecm?2. Minimo.

Corte: 16 x 25 cm. aproximadamente.

Plegado: 8 x 6 cm. aproximadamente.

Composicion: algodén 100 %. Tejido rectilineo.

Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.
Los sobres llevaran testigo exterior de esterilizacion.
Facilidad de apertura del sobre (pestana lateral).

9 COMPRESA
o Color: verde.
e Numero de hilos: 15 / cm?2 minimo.
e Corte: 60 x 40 cm. aproximadamente.
e Plegado: En forma de libro. 22 x 10 cm. Aproximadamente.
e Composicion: algodén 100 %. Tejido rectilineo.
¢ Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.
o Los sobres llevaran testigo exterior de esterilizacion.
e Facilidad de apertura del sobre (pestafa lateral).

Presentacion: sobre de papel mixto con 10 gasas y 2 compresas.

014044 |APOSITO PARA QUIROFANO ESTERIL CIRUGIA PEDIATRICA ESTERIL 40X40

Apdsito de tejido sin tejer estéril
e« Gramaje minimo: 50 gr/m2.

Resistencia a la traccion:
10 o Longitudinal min 50 N/5¢cm

o Transversal min 30N/5¢cm

Capacidad de absorcién minima de 900%.
Minimo desprendimiento de Particulas (Max. 2,5 g/m?).
Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.
Medidas de corte: 40 x 40 cm.
Plegada a 8 capas.
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CODIGO
ARTICULO

ARTICULO
(DESCRIPCION TECNICA)

e Medidas finales: 10 x 20 cm. 8 capas. i

e Al desplegar el Apésito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido
longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por
primera vez sean 10cm x 40cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en
Campo Quiruargico).

Método de esterilizacion por vapor.

Composicion: 30% poliéster + 70% viscosa.

Exento de latex.

Certificacion de clase "lla Quirurgico".

Envase de facil apertura estéril con 5 apdsitos.

Certificado de biocompatibilidad.

11

014045

APOSITO PARA PARTOS ESTERIL 50X50

Aposito de tejido sin tejer estéril

Gramaje minimo: 50 gr/m?2.

Capacidad de absorcién minima de 900%.

Minimo desprendimiento de Particulas (Max. 2,5 g/m?).

Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.

Medidas de corte: 80 x 45 cm.

Plegada a 16 capas.

Medidas finales: 10 x 20 cm.

Al desplegar el Aposito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido
longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por
primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en
Campo Quirargico).

Método de esterilizacion por vapor.

Composicion: 30% poliéster + 70% viscosa.

Exento de latex.

Certificacion de clase "lla Quirdrgico”.

Envase de facil apertura estéril con 2 ap6sitos.
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014005

APOSITO SIN TEJER NO ESTERIL PARA PLANTA 7.5x7.5

Apésito de tejido sin tejer no estéril.

Gramaje minimo: 30 gr /cm?

No desprendimiento de particulas (Max. 2,5 g/m?).
Que no se deshaga con liquidos ni deje residuos.
Medidas de corte: 15 x15 cm.

Plegada 4 capas

Medidas finales: 7.5 x 7.5 cm.

Composicion: 30% poliéster + 70% viscosa.
Exento de latex.

Envase: continente no estéril de 100 apositos.

(Apositos, compresas y gasas)
Las medidas son aproximadas con una tolerancia de + 5 %.
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MUESTRAS SOLICITADAS PARA 1"A EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: SL

e 5 sobres o unidades (segun el caso) por lote

No obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se
podran solicitar mé4s muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito
imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 19 de Enero de 2018

Directora de Enfermeria Supervisor de Recursos Materiales

Fdo.: Jarillo Sanchez
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