P.A. HUPA 40/18

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE: ECOENDOSCOPIO RADIAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL
UNIVERITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

12 OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisicion del siguiente material:

LOTE UNICO: ECOENDOSCOPIO RADIAL 360e........... lud

Especificaciones Técnicas

Campo de visién de al menos 1002

Profundidad de campo inferior o igual a 3-100

Didmetro de tubo de insercién inferior a 12mm

Canal de trabajo con diametro minimo de 2,2mm

Angulacidn minima 1309 arriba y 902 abajo

Longitud igual o superior a 1250mm

Disponer de Doppler Color y PW Doppler

Disponer de Arménico de tejido y de contraste

Frecuencias entre 5 y 10 Mhz

Compatible con alguno de los ecdgrafos existentes en la unidad de endoscopia {marcas
Hitachi o Aloka) y en el caso de no ser compatible, la oferta debera de incluir dentro del
importe ofertado el ecografo necesario para su funcionamiento.

Los licitadores incorporaran para la valoracion de la Calidad Técnica {En castellano o traducida al
castellano), la siguiente documentacidn:
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Catalogos, descripciones técnicas, etc.. en castellano, correspondientes a los productos
ofertados para la comprobacion de todos los requisitos técnicos minimos requeridos en
el Pliege de Prescripciones Técenicas,

Relacion de productos ofertados que deberan ajustarse a la normativa vigente en
materia de calidad.

Hojas de DATOS oficiales del fabricante correspondientes a los PRODUCTOS ofertados
para la comprobacion de todos los requisitos técnicos minimos requeridos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Certificados de calidad, con {os correspondientes marcados C.E.

Direcciones de asistencia técnica. Plazo de entrega de repuestos en caso de solicitud del
mismo. Rapidez de respuesta en caso de averia (tiempo que transcurre entre el aviso y el
desplazamiento del técnico).



¢ Compromiso de existencia de piezas de repuesto durante la vida del equipo con
indicacidn expresa del tiempo maximo de compromiso del suministro.

Toda aqueila documentacion que el licitador considere oportuna, a efectos de valoracién de los
criterios técnicos establecidos en el pliego acreditativa de los mismos.

22.- DEFINICION DE LA ADQUISICION; CONDICIONES Y OBLIGACIONES

La adquisicion incluye no sdlo el suministro de los equipos sino también el cumplimiento de las
condiciones y obligaciones que se detallan y describen a continuacién,

2.1.-Adquisicién del Equipo.

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, maquina u aparato con todos los
accesorios imprescindibles para su funcionamiento.

Se entiende también por equipo, para todos aquellos equipos que incluyan software, la
actualizacion del mismo cuando fuera necesaria, asi como las licencias para su uso.

2.2.-Condiciones del contrato y obligaciones de los adjudicatarios.

Los adjudicatarios deberan entregar con el equipo todos los manuales integramente en
castellano, correspondientes a la descripcion y operatividad def equipo, y que seran como
minimao los siguientes:

¢ De instalacién: aportando ademas del manual de instalacién, la informacién y rotulado
sobre los equipos que representen un riesgo especial para el paciente.

* De uso: con las caracteristicas del equipo, una explicacidn detallada de los principios de
funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y seguridad del paciente,
alarmas y operaciones rutinarias para verificacion del funcionamiento apropiado del
equipo previo a su uso diario, etc.

* De mantenimiento y técnicos: incluiran esquemas eléctricos y mecanicos completos,
despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibracién
y ayuda en la localizacién de averias, etc,

Los rotulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberan estar en castellano o ser
suficientemente explicativos.

39,-INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

3.1.-La instalacién y puesta en funcionamiento correrd a cargo de la firma adjudicataria.

La instalacion de los equipos comprende la entrega en el Hospital destinatario y el montaje en
los locales de destino definitivo, asi como cualquier otra operacion requerida para su completa
puesta a disposicion.

Se entenderd por instalacion la entrega del material ofertado, el proceso de colocacion de
anclajes y empotramientos, la conexién de los distintos suministros {eléctricos, gases...etc) al
equipo, hasta los cuadros generales de distribucién de los mismos (bandejas, soportes y otros),
la conexion y puesta en marcha del equipamiento en su ubicacién definitiva.
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Los productos se identificaran de acuerdo a un procedimiento de etiquetado y se entregaran
en condiciones de funcionamiento completo que incluye la retirada de embalajes o cualquier
otro residuo que se produzca en el montaje.

3.2.-El montaje y puesta en funcionamiento, contado a partir de la llegada del equipamiento al
Centro, no superara el plazo maximo de cinco dias.

3.3.-La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo y en presencia de personal
técnicamente cualificado autorizado por el Centro, realizara las pruebas necesarias que
acrediten el funcionamiento del equipo suministrado, gquedando reflejada en Acta
debidamente firmada, que condicionara el pago de la factura correspondiente, y acreditara
tanto la correspondencia del equipo y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada,
como la correcta instalacion y puesta en funcicnamiento del mismo.

42.- FORMACION

Incluye una completa formacién en el manejo del equipo, en su mas éptima utilizacidn, tanto desde
el punto de vista operative como funcional, y que comprendera como minimo los médulos de:

- Aprendizaje.
- Asesoramiento.
- Actualizaciones.

Esta formacion debera ir dirigida al personal médico, personal de enfermeria y personal técnico
para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio.

La formacion se iniciara antes de que el equipe empiece a dar servicio efectivo y en los locales
donde esté ubicado el equipo.

Asimismo, el adjudicatario debera aportar la documentacién e informacidn necesaria para facilitar
la formacion del personal que efectuars las inspecciones periddicas y el mantenimiento preventivo
necesarios una vez transcurrido ef plazo de garantia. Deberéd expresar su compromiso de impartir,
caso de ser requerido, un curso de formacion técnica para el personal de mantenimiento que
designe el hospital.

Debera incluirse el programa especifico de fos cursos, profesoradoe y planificacién prevista en los
mismos. Su duracion (en dias/semanas) y el nimero de técnicos asistentes se adecuars al coste,
complejidad del sistema o equipo y en cualquier caso deberd conseguir el pleno rendimiento
funcional del equipo con los profesionales usuarios del mismo.

°.- GARANTIAS Y SERVICIO TECNICO

Parte esencial de la adquisicidn serd la garantia del equipo que incluira:

» La sustitucién del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de
funcionamiento).

* Mantenimienta preventivo programado: revision periddica de seguridad y control de
funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el correcto
funcionamiento del equipo.

* Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparacion de averias y defectos,
incluidas todas las piezas de recambio.
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Asimismo, estan incluidos todos los costos y gastos de desplazamiento del personal del servicio de
mantenimiento.

El adjudicatario entregara al servicio técnico del Hospital las hojas de las revisiones en las cuales se
especificaran las piezas sustituidas con sus referencias y se detallaran las intervenciones realizadas,
asi como las piezas sustituidas.

El' adjudicatario comunicara al servicio técnico las fechas de las operaciones de mantenimiento
preventivo con suficiente antelacién acordandose el horario en funcién de la actividad del servicio
donde se ubica el equipo.

Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo durante el periodo de garantia se realizaran en el
lugar donde esté instalado el equipo. El Hospital autorizara en su caso, la reparacién fuera del
Centro, previa justificacion.

Para el caso de que el tiempo de parada exceda de 24 horas el equipo, cuando mediara solicitud de
la Direccion del Centro, debera ser sustituido por otro de iguales caracteristicas.

El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o de suministro
de repuesto en ningtin caso podra ser superior a 12 horas en dias laborables y 48 horas en dias
festivos.

Los adjudicatarios se comprometen a que todos los trabajos de mantenimiento seran efectuados
por personal especializado de la empresa.

Las empresas adjudicatarias, se haran cargo, sin coste alguno para el Hospital, de la retirada, una
vez causen baja, y gestion de los residuos a la finalizacion de la vida til de los equipos ofertados
conforme a lo estipulado en el Real Decreto 110/2015, de 20 de Febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos.

El adjudicatario adquiere el compromiso firme de disponibilidad de repuestos durante la vida del
equipo.

62.- PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

La empresa adjudicataria del contrato cumplird en todo momento con la legislacién
medioambiental vigente relacionada con la prestacién de sus servicios, no pudiendo eximirse de
hacerlo por desconocimiento de la misma. Su personal estarad debidamente formado en materia de
buenas practicas ambientales, especialmente en lo que a segregacion y gestion de residuos se
refiere (tanto peligrosos como no peligrosos). La empresa adjudicataria deberd aportar toda la
documentacién que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente especificado.

En consonancia con la politica ambiental del HUPA, la empresa adjudicataria incorporara las
mejores técnicas disponibles para la prevencién de la contaminacién y minimizara los impactos que
su actividad pueda producir en el entorno, ayudando asi a hacer de éste un hospital sostenible
medioambientalmente. Todo dafio causado por un incidente ambiental debido a una mala practica
profesional durante la prestacion de sus servicios debera ser reparado por la empresa adjudicataria

Alcala de Henares, a 13 de agosto de 2018

EL VICECONSEJERO DE SANIDAD

P.D. EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
PRINCIPE DE ASTURIAS 7

P.A. EL DIRECTORTMEDICO
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