‘“qm Hospital Universitario
SaludMadiricl La Paz Hospia Conttionts

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA EN EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO n° 2018-0-101: SUMINISTRO DEL MATERIAL
NECESARIO PARA LA REALIZACION DE EXTRACCION DE ADN EN EL
INSTITUTO DE GENETICA MEDICA Y MOLECULAR (INGEMM) DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “LA PAZ”.

1. OBJETO DEL CONTRATO

11. El presente contrato tiene por objeto el suministro del material y la dotacion del equipamiento necesario

siguiente:
LOTE: 1 PRECIO M?()I(_i_UNIT. POR
g g . N° KITS IMPORTE S
g o DESCRIPCION PARA 12 SIN IVA CON IVA MAXIMO IMPONIBLE IVA (21%)
| © MESES TOTAL
KIT PARA EXTRACCION
1171930 AUTOMATICA DE ADN EN 10 1.332,4959 | 1.612,32 16.123,10 13.324,88 2.798,22
SANGRE

IMPORTE TOTAL LOTE 1: 16.123,10 13.324,88 | 2.798,22

El precio maximo unitario por determinacién (con IVA y sin IVA) tendrd un maximo de 4 decimales

1.2. Caracteristicas Técnicas Lote 1:

1.2.1. Tipo de envase solicitado: 250 test.
1.2.2. El kit ofertado debera ser compatible con el extractor automatico de ADN Chemagen propiedad del

Hospital
LOTE: 2 PRECIO M?()I(T._UNIT. POR
& g , N° KITS IMPORTE BASE
g a DESCRIPCION PARA 12 SIN IVA CON IVA MAXIMO IMPONIBLE IVA (21%)
2| © MESES TOTAL
KIT PARA EXTRACCION

AUTOMATICA DE ADN EN
2 | 86119 | SANGRE VOLUMEN: DESDE 10 40 2.550,0000 | 3.085,50 123.420,00 | 102.000,00 | 21.420,00

MICROLITROS HASTA 10

MILILITROS
IMPORTE TOTAL LOTE 1: 123.420,00 | 102.000,00 | 21.420,00

El precio maximo unitario por determinacion (con IVA y sin IVA) tendrd un maximo de 4 decimales

1.3. Caracteristicas Técnicas del lote 2:

1.3.1. Tipo de envase solicitado: 240-250 test.
1.3.2. EL kit debera incluir todos los reactivos liquidos, incluida la Proteasa y todo el material plastico fungible
necesario.
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1.4.

1.5.

1.6.

2.

21.

El reactivo que se utilice inadecuadamente por causas ajenas al laboratorio (caducidades, condiciones de
transporte, errores en los equipos, problemas de mantenimiento, etc,...) sera suministrado sin cargo por el
proveedor adjudicatario.

Todo el material suministrado (reactivos, controles, calibradores, etc.) debera contar con la caducidad
adecuada. Como minimo, la vida (til del material solicitado en el momento de su entrega no podra ser
inferior a las % partes de la vida Gtil total (caducidad) que tenga establecida de disefio.

Todos los productos que lo requieran deberan incluir el marcado CE para productos sanitarios o para
diagnéstico in Vitro. (Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos
sanitarios).

EQUIPAMIENTO. MANTENIMIENTO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y RETIRADA DEL
MISMO.

Los licitadores incluirdn en su oferta para el lote 2 los equipos necesarios con las siguientes caracteristicas:

2.1.1. Extractor automatico de ADN mediante tecnologia de bolas magnéticas.

- Mddulo compacto, cerrado y de volumen reducido.
- Capacidad de extraccion de ADN en volimenes de sangre de 10 microlitros hasta 10 mililitros.

- Posibilidad de trabajar con cabezales intercambiables de 12, 24 0 96 varillas metalicas (extraccion
de hasta 96 muestras posibles en una sola tanda de trabajo) con rotacién de las varillas en el
proceso.

- Las varillas se magnetizaran preferentemente mediante un electroiman externo y se
desmagnetizaran en los siguientes pasos secuenciales del proceso.

- Posibilidad de extraccion de otros &cidos nucleicos de sangre y otras muestras bioldgicas.

- Capacidad de identificacién positiva de las muestras mediante codigo de barras para integracion en
el LIMS del laboratorio y una correcta trazabilidad de las muestras.

2.1.2. El extractor automatico de ADN debera ser compatible con el cabezal Chemagic 24 Rod Head (de

2.2,

2.3.

24,

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Chemagen) propiedad del Hospital, o bien en su caso, el adjudicatario debera ceder un equipo completo

que cumpla con las caracteristicas descritas en el apartado 2.1.1.
Todos los analizadores y software instalados deberan conectarse con el sistema informatico del laboratorio
(SIL), siendo por cuenta del adjudicatario todos los gastos que origine dicha conexion: hardware, software,
cableado y licencias de uso.
Los equipos se suministraran con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexion, accesorios de
anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto funcionamiento.
El adjudicatario debera formalizar la cesién del equipamiento ofertado en el Grupo de Inversiones (Servicio
de Suministros) mediante la cumplimentacion de un acta de cesion segun modelo que se les facilitara, con
anterioridad a la puesta en funcionamiento.
Cualquier cambio o sustitucién de equipo/s cedido/s precisa la autorizacion de la retirada del existente y la
cumplimentacion de una nueva acta para el nuevo equipo que se vaya a instalar.
En la oferta técnica se debera indicar la vida (til de los equipos cedidos. Si la vida util de los equipos se
entendiese caducada a lo largo del presente contrato, la empresa procedera a la renovacién de los equipos
afectados.
La instalacion del aparataje, instrumentacion y/o dispositivos ofertados por el adjudicatario se realizara en
un plazo no superior a quince dias desde la firma del contrato. Los trabajos de instalacion seran por cuenta
del adjudicatario, incluso la adecuacion de instalaciones u obras necesarias para el correcto funcionamiento
del equipo. Estos trabajos se realizaran bajo la supervision y directrices del Servicio Técnico del Hospital,
entregando el adjudicatario una memoria de instalacién con toda la informacién relevante (planos,
esquemas, calculos, etc.) a la firma del contrato.
Los licitadores propondran en su oferta un plan de mantenimiento preventivo del aparato o aparatos que
incluyan en su oferta.
El licitador debera hacerse cargo del mantenimiento correctivo de los equipos y sistemas de informacion. El
tiempo maximo de respuesta del servicio técnico en caso de averia sera de 24 horas. Se entiende por tiempo
de respuesta el que transcurre desde que se realiza una solicitud de asistencia técnica y se persona en las
instalaciones del Hospital un técnico con la formacion oportuna.
Debera disponer de un sistema de soporte telefénico de lunes a viernes que asegure una atencion inmediata.
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Ademas debera disponer, cuando sea preciso, de soporte de presencia in situ de lunes a viernes. El licitador
también debera proponer una solucidn de urgencia si la averia se produjese en periodo festivo o de fin de
semana. Esta solucién de urgencia tendra que validarse por el Instituto de Genética Médica y Molecular
(INGEMM).

Si una averia supone la imposibilidad de informar resultados durante mas de 24 horas, el licitador debera
proponer una alternativa validada por los facultativos del Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM)
que podria incluir la sustitucion de los equipos, siendo por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de
dicha sustitucion.

Una vez resuelto el contrato, los trabajos de retirada se realizaran bajo la supervisién y directrices del
Servicio Técnico del Hospital.

FORMACION

La empresa adjudicataria debera formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para
el correcto uso de sus productos si asi se requiriese. Se entregara sin cargo el material docente necesario
para la formacion.

OTROS

El adjudicatario de cada lote se comprometera a aportar, sin costes, durante el periodo que dure el Concurso,
aquellas innovaciones que supongan una mejora sensible y repercuta sobre una mayor calidad en los
resultados, a criterio del Hospital.

El licitador se compromete al estricto cumplimiento de la Legislacién Medioambiental Comunitaria, Estatal,
Autondmica y Local vigente, que sea de aplicacion a la actividad desarrollada, asi como a las normas de
gestion ambiental que establezca el Hospital para la bioseguridad en la manipulaciéon de muestras,
tratamiento y eliminacion de residuos generados por los equipos ofertados. De este modo deber3 adjuntar
en la oferta técnica toda la informacion precisa para verificar dicho cumplimiento.

Se facilitara toda la informacién ambiental necesaria, incluida la Ficha de Seguridad, de cada uno de los
materiales suministrados, (reactivos, controles, calibradores, etc.) a la Unidad de Gestién Ambiental del
Hospital. Especialmente se facilitara la informacion en cuanto a la toxicidad de los materiales para su
correcto desechado.

En la medida de lo posible, se elegiran reactivos de menor poder contaminante, asi como que faciliten el
desechado, reutilizacion de envases. Etc.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

El ndmero de kits que se indica para cada articulo es orientativo y a los efectos de valorar ta oferta por parte
de los licitadores.

Se establecera un Plan de necesidades y de entregas con el adjudicatario de cada lote dependiendo de las
necesidades del Centro.

la adjudicacion que recaiga se referira a precios unitarios, concentrandose el volumen de suministro en el
Plan de necesidades del Centro anteriormente citado.

PLAZO DE ENTREGA

Desde el envio del pedido por fax/correo electrénico, el proveedor tendra un plazo maximo de 4-5 dias
habiles para la entrega del suministro en los almacenes del Hospital. En caso de urgencia, el plazo serd de
24 horas. Los licitadores deberan manifestar, de forma expresa, mediante declaracién responsable, que se
comprometen al cumplimiento de estos plazos de entrega.

No se admitira establecer cantidades ni importes minimos para el suministro de pedidos de ninguno de los
productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de dias de reparto fijos o kilometrajes maximos
a recorrer por los transportes para la distribucion de los productos.
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Fdo.: Dr. Lapunzi eI olect

Jefe de Servicio del Instituto de Genetica MéHica y Molecular (INGEMM)
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