EXPEDIENTE: 2018-0-174

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

FRIGORIFICOS Y MICROONDAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 123 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre de Contratos del Sector Publico y el articulo 68 del RGLCAP, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de
regir la ejecucion del SUMINISTRO E INSTALACION DE FRIGORIFICOS Y MICROONDAS PARA

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE,

LOTE DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
FRIGORIFICO REFRIGERADO 1 PUERTA
e Medidas: 180*60*60 (Alto, ancho, fondo)
e Rango: +2°C/+15°C
e Capacidad: 365 Litros
1 e Puerta de Vidrio transparente con cierre automatico y cerradura
e Refrigeracion ventilada.
e SinCFC
e lluminacion LED
e Control de temperatura con indicador LCD
» 5 estantes regulables en altura
FRIGORIFICO REFRIGERADO 2 PUERTAS
e Medidas: 190*140*80 (Alto, ancho, fondo)
¢ Rango: +2°C/+15°C
e Capacidad: 1.400 Litros
e 2 Puerta de Vidrio transparente con cierre automatico con doble
aislante.
2 e 2 Cerraduras con llave.
e Refrigeracion ventilada.
e SinCFC
e lluminacion LED
e Control de temperatura con indicador LCD
e 8 estantes de rejilla en acero inoxidable o similar regulables en altura
e Estructura interna en Acero Inoxidable
| e Puerto USB descarga de datos
FRIGORIFICO DOS PUERTAS
6 e Capacidad Frigorifico: 170 Litros
e Capacidad Congelador: 40 Litros
e Medidas: 140*55*60 (Alto, ancho, fondo)
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LOTE

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Clasificacion energética: A+

Tirador Integrado en cada puerta
Control de temperatura con indicador
4 Estantes regulables en altura

MICROONDAS

Capacidad 20 Litros
Potencia: Minimo 700 w

Sin Grill
Control de los niveles de Potencia y del temporizador

Luz interior
Programa de descongelacion

Otros requisitos:

e Sera imprescindible certificar el plazo de entrega de los productos ofertados

e El adjudicatario se encargara, en su caso, de la distribucién e instalacién en el punto de
destino del material que asi lo requiera, asi como de la retirada de los embalajes.

e El adjudicatario debe garantizar el suministro de repuestos del material ofertado.

Subdirector de Ges!tién Servicio Generales

Madrid, a 29 de agosto de 2018

Fdo.: Antonio de Maturana Gonzg’lez Orduia
P.A. Subdirector de Gestion del Area Téchica

Fdo.: Luis Mosquefa Madera

Fdo.: M@ Teresa Montero Al 7z

e
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La Jefe de Servicio de Suministros
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