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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE RIGE LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE GRUAS Y ARNESES PARA PACIENTES PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE MOSTOLES

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO: ARTICULO/CANTIDAD/PRECIO

3
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El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas y de ejecucién que
deben reunir los productos incluidos en el Procedimiento que se convoca para la adquisicién de
GRUAS Y ARNESES PARA PACIENTES para utilizacién en varias dependencias del
Hospital Universitario de Mdstoles.

1 | 1 |GRUAPACIENTES CON BASCULA 7
1 » | GRUA PACIENTES SIN BASCULA ;
2 3 | ARNESES PARA GRUA PACIENTE 350

SEGUNDA.- DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS ARTICULOS

L LOTE 1: GRUAS PARA PACIENTES |

N° ORDEN 1: GRUAS PARA PACIENTES CON BASCULA

Sistema de elevacion eléctrico accionado con mando a distancia.

Permitira la elevacion del paciente desde la cama, silla o suelo.

Capacidad de carga al menos de 180kg

Estructura metélica en aluminio o acero.

Rango de elevacion minimo entre 300mm. y 1450mm.

Bateria recargable con una autonomia minima de 8 h. Sin efecto memoria.

Cargador de bateria incorporado con proteccion de sobrecarga y visualizacion del estado de

carga de la bateria.

Percha/bastidor con 4 puntos de anclaje que faciliten ia estabilidad y la distribucion del peso.

» Preferentemente con percha/bastidor motorizado para las posiciones de sentado o tumbado y
para facilitar el posicionamiento del paciente en todos los tipos de cama o silla. Accionamiento
desde el mando a distancia.

* Apertura eléctrica de patas para facilitar el acceso a la silla, preferentemente con

funcionamiento independiente de las mismas. Apertura minima de 110 c¢cm o superior.

Dispondra de mecanismo de parada de emergencia y bajada manual de emergencia.

Cuatro ruedas giratorias resistentes, de baja friccién, y con freno al menos en dos de ellas.

Indicar medidas totales y peso.

CON BASCULA
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N° ORDEN 2: GRUA PARA PACIENTES SIN BASCULA

Safuciacic

Sistema de elevacién eléctrico accionade con mando a distancia.

Permitira la elevacion del paciente desde la cama, silla o suelo.

Capacidad de carga al menos de 180kg

Estructura metalica en aluminio o acero.

Rango de elevacién minimo entre 300mm. y 1450mm.

Bateria recargable con una autonomia minima de 8 h. Sin efecto memoria.

Cargador de hateria incorporado con proteccidn de sobrecarga y visualizacién del estado de

carga de la bateria.

Percha/bastidor con 4 puntos de anclaje que faciliten la estabilidad y la distribucion del peso.

* Preferentemente con percha/bastidor motorizado para las posiciones de sentado o tumbado y
para facilitar el posicionamiento del paciente en todos los tipos de cama o silla. Accionamiento
desde el mando a distancia.

» Apertura eléctrica de patas para facilitar el acceso a la silla, preferentemente con

funcionamiento independiente de las mismas. Apertura minima de 110 ¢m o superior.

Dispondra de mecanismo de parada de emergencia y bajada manual de emergencia.

Cuatro ruedas giratorias resistentes, de baja friccion, y con freno al menos en dos de ellas.

Indicar medidas totales y peso.

SIN BASCULA

Incorporara como minimo los siguientes accesorios:

o 2 arneses universales de diferentes tallas
o 2 arneses con proteccion cefalica

LOTE 2: ARNESES PARA GRUA PACIENTES ]

Unién de cuatro puntos

Desechables

Fabricado en TNT

Capacidad de elevacion al menos hasta 180kg

Disponibilidad de diferentes tallas

Cobertura de respaldo hasta la altura de los hombros

Tallas mediana y grande.

Deben ser compatible con los modelos de grida MAXI TWIN, MAXI MOVE.

| TERCERA.- ENTREGA DEL MOBILIARIO |

En el momento de entrega del equipo la empresa adjudicataria se pondran en contacto con el
Servicio Técnico del Hospital para facilitar las especificaciones de instalaciéon y conexién a los
servicios del Hospital, si fuesen necesarios, asi como para realizar la puesta en marcha
conjuntamente.

Con el equipo se adjuntara la siguiente documentacién en castellano:

+ Manual técnico completo de funcionamiento y manejo.
+ Esquemas de principio, eléctrico, planos, etc.
+ Despiece, debidamente numerado y descrito de repuestos.
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CUARTA.- CONDICIONES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA EJECUCION DE ESTE
CONTRATO

El suministro incluye el transporte, montaje, instalacion y puesta en funcionamiento de todo el
mobiliario incluido en el contrato, siendo responsabilidad exclusiva del proveedor el
mantenimiento de las condiciones de la mercancia hasta el momento de su entrega en el
Hospital.

Estaran incluidos todos los desplazamientos, dietas, materiales, transportes, grias, y cualquier
medio humano o material necesario para la correcta realizacion de los trabajos y distribucion
del mobiliario clinico en el lugar indicado por el Centro.

Todo el mobiliario, asl como todos los equipos mecanicos accesorios adaptabies, estaran
disefiados para un uso extremadamente intensivo.

El mobiliario ofertado cumplird en tode momento con la normativa europea en vigor aplicable a
este tipo de equipamientos. Para ello sera imprescindible la presentacién de la certificacion
correspondiente en el sobre 1B de la oferta.

Los dafios que se produzcan en las dependencias del Centro al instalar el material adjudicado
seran subsanados por la empresa adjudicataria y el coste sera asumido por ella.

| QUINTA.- GARANTIA Y SERVICIO POSVENTA

Se establece un periodo minimo de dos afics de garantia para el lote 1, salvo que la empresa
oferte un plazo superior.

Durante el periodo de garantia, el contratista se hard responsable del mantenimiento del
material suministrado, incluidos los repuestos necesarios, las dietas y gastos de
desplazamiento del personal encargado del servicio de mantenimiento, las reparaciones
pertinentes y la asistencia técnicas que se precise,

El adjudicatario entregara al Servicio Técnico del Hospital las hojas de revisiones, en las cuales
se especificaran las piezas sustituidas con sus referencias, y se detallaran las intervenciones
realizadas.

Asimismo, el contratista comunicard al Servicio Técnico las fechas de las operaciones de
mantenimiento preventivo con suficiente antelacion, acordandose el horario en funcién de la
actividad del servicio donde se ubiquen el mobiliario. Las revisiones y reparaciones se llevaran
a cabo en el lugar que determine el Centro, pudiéndose autorizar, en su caso, la reparacion
fuera de sus instalaciones previa justificacion.

El computo de la garantia empezara a contar un vez recibido el material, he instalado de
conformidad y acreditado mediante correspondiente acta de recepcion,

Cuando se detecte un fallo (defecto o rotura), que sea causa repetida de inhabilitacion parcial o
total del equipo, se procedera a la devolucién total del equipo o equipos suministrados. En este
aspecto se hace referencia a posibles defectos de fabricacion o fallos de los equipos debido a
su falta de robustez o idoneidad para un uso extremadamente intensivo.

El adjudicatario indicara —en declaracion responsabie incluida en el sobre 1 la fecha en que el
material suministrado se encuentra en el mercado, asi como el tiempo durante el cual garantiza
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el suministro de repuestos, adquiriendo, por tanto el compromiso firme de disponibilidad de los
mismos.
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| OCTAVA.- NORMATIVA f
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Todos los productos objeto de este contrato deberan cumplir con la normativa en vigor

durante toda la vigencia del contrato y, en cualquier caso, con el Real Decreto 1591/2009, de 16
de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

De la misma manera todos los procesos deben haber sido evaluados vy certificados segin
los requisitos de la norma UNE-EN SO 9001:2008 de Gestidon de Calidad o equivalente y la
norma UNE-EN ISO 14001:2004 de Gestion Ambiental. Alcance de la norma: disefio, fabricacién,
comercializacion y asistencia técnica.

Mostoles, 8 de octubre de 2018

POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA, V°B° EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por MANUEL GALINDO GALLEGO
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
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