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Hospital Universitario | | .
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L.ote 2; Equipos de infusion de soluciones intravenosas por gravedad sin toma de aire.

: Equipo -'para infusion de soluciones intravenosas por
gravedad sin toma de aire, material histocompatible exento
de latex y DEHP compuesto por:1)- Punzon perforador con
tubo de entrada en la cdmara que permite un factor de goteo
de 20 gotas/ml. Con protector contra pinchazos accidentales.
2}y Cémara de goteo transparente y flexible con filtro de
particulas de 15 micras sin toma de aire y filtro hidréfobo. 3)-
Regutador de flujo estable, de tipo rodillo, de maxima
precision seglin normas [S08536 que garantice una
precision de £10%. De facil manejo con una sola mano.
4)-Tubo prolongador flexible de material anti pliegue y
transparente. Sin punto de eyeccion. Longitud aproximada de .
150cm-200cm.

5)- Acoplamiento cdnico macho con conexion luer-lock en el
extremo distal del tubo.

6)- Los protectores del punzon y el acoplamiento conico
macho debe mantener la esterilidad del interior det equipo,
Ser Seguros.

7)- Adaptable a cualquier accesorio estandar para
administracidn Infravenosa. ) ‘

2 2 56604 | Envase individual, estéril, con solapa de apertura. 1.500 Kit 90,1310 0,158510 196,50 41,27 237,77

Total Lote 2 196,50 41,27 237,77

mm_cwimqﬁ

Lote 3: Equipo para infusién de soluciones intravenosas opaco por mqme.mmmn_.

’ Equipo foloprotector de material histocompatible para
infusion de soluciones fotosensibles intravenosas = por
gravedad. Con punzon perforador, camara de goteo
- transparente y flexible que permita ver el contenido, filtro de
particulas de 15 micras, toma de aire con tapén, filtro
hidrdfobo incorporado v factor de goteo 20 gotas/ml. Con
regulador de flujo estable, de tipo rodillo, de maxima
precision segin normas 1S08536 que garantice una
precision de £10%. De facil manejo con una sola mano. Sin
punto de inyeccion. Material anti acodamiento. Conexion
juer-lock. Longitud 180cm-200cm o superior. Exento de latex
y DEHP.Adaptable a cualquier accesorio estdndar para
administracion Intravenosa. Envase individual en bolsa mixta, .
3 3| 28236 | estéril, con solapa de apertura. 200 Kit 0,8470 1,024870 " 168,40 35,57 204,87

Total Lote 3 169,40 35,57 204,97

SUMINISTRO: wWOOmU;EmZHO ABIERTC CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. PAPC 2018-1-34 (NFU) MATERIAL DE INFUSION INTRAVENOSA PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE. . 2de20 .
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Lote 6: Llave de tres vias con alargadera.

Liaves de tres vias con alargadera de 10 cm, compatible con
todos los sistemas v accesorios estandar de infusion
intravenosos. Cuerpo central de plastico transparente,
atraumatico,irrompible ¥ compatible con hemoderivados,
lipidos, farmacos citostaticos, soluciones alcohdlicas vy, en
general, fArmacosde alto poder caustico durante un minimo
de 100 horasDisefio: dos salidas de infusién o extraccion con
conexiones luer-lock hembra y una tercera conexion luer-lock
macho a catéter que permita su ajuste sin necesidad de girar | -
el cuerpo de la llave, Los conectores deben cumplir con la
normativa ISO 894, Con radio de giro de 360°, identificador
Gptico clarc de la posicion de apertura / cierre {direcciones de
flujo marcadas).Tapén en cada una de las salidas y protector
en el extremo macho. Debe soportar una presion hidrostatica
testada entre 2 y 5 bares cumpliendo con la norma DIN [SO
8536-10. Con alargadera de 10cm, fransparente, flexible,
material anti acodamiento, unida a la Have formando una sola
pieza sin posibilidad de desconexién.Libre de DEHP y latex.
Adaptable a cualquier accesorio estandar para
administracién Intravenosa. Facil manejo (bien lubricada que
no oponga mucha resistencia al giro y éste se pueda realizar
incluse con una sola mano). Envase individual estéril, con

& 6] 32581 | solapade apertura. 24.000 Kit 0,1700 0,205700 4.080,00 856,80 4.936,80

Total Lote 6 4.080,00 856,80 4.936,80

Lote 7: Alargadera de sistemas de administracidn de suero.

Tubo alargador de material resistente e histocompatible,
antiacodable y transparente. Conexién iuer-lock macho con
protector de esterilidad en su extremo distal y luer hembra
con tapbén protector en su extremo proximal. Longitud
2150cm. Compatible con lipidos, sangre y hemoderivados,
soluciones alcohdlicas, medicamentos citostaticos vy
farmacos de alto poder caustico. Adaptable a cualquier
accesorio estandar para administracidn |ntravenosa. Punta
con alertas que facilite el giro en el extremo de conexidn
hembra De un solo uso. Exento de latex y DEHP.Estéril,
7 7 546 envase individual con solapa de apertura, 12.00¢| Unidad 0,1100 0,133100 1.320,00 277,20 1.597,20

Total Lote 7 1.320,00 277,20 1.597,20

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. PAPC 2018-1-34 (NFU) MATERIAL DE INFUSION INTRAVENOSA PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE. . ‘ 4 de 20
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niversitario

Hospital

SatludiMadrid

Lote 10: Tapones para vias de infusion.

Tapon para vias de infusion sin membrana
perforable. Forma cilindrica. Plastico rigido de
grado médico. Conexion luer-lock macho
universal. Estéril. De un solo uso. Exentoc de
latex. Envase individual. Envase que permita :
10 10| 47999 |visualizacién del producto. 310.000 | Unidad 0,0132 0,015972 4.092,00 859,32 4.951,32

Total Lote 10 4.092,00 859,32 4.951,32

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. PAPC 2018-1-34 (NFU) MATERIAL DE INFUSION INTRAVENOSA PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE. _ 6 de 20
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SaludMacdid

Lote 13: Pack autotransfusion. Sistema de autotransfusién intra y post-opertoria compuesto por:
A) Equipo de autotransfusién. B} Reservorio de autotransfusion. C) Linea de aspiracionfanticoagulacion.

1) Equipo de autotransfusion: Disefiado para la recuperacién
de sangre extravasada en el campo operatotio o durante el
periodo postoperatorio. Compacto. Autamatico. Montaje
sencilio. Autoseleccitn de protocolos. Control de fluidos.
Sistema silencioso. Facilmente transportable. Alta velocidad
de proceso, Miitiples sensores de seguridad. Calidad y
eficacia. Dimensiones aproximadas: 48,2x122x58, 6 cm.
Peso [ 34 Kg. Voltaje 220V +10%. Frecuencia 47-63 Hz.
Velocidad centrifuga 2050-5650 R.P.M.

2) Reservorio de autotransfusién: Permite recolectar vy filtrar
|a sangre aspirada del campo operatorio o de [os drenajes
postoperatorios. Con tres tomas para la entrada de la sangre
aspirada, tomas de conexidn a vacio y al equipo de
autotransfusion. Filtro de 150 y escalas calibradas para
indicar su volumen en ml. Ajustable a la linea de
aspiracidnfanticoagulante v al equipo de autotransfusién,
campana de separacion. Capacidad: 3000 ml. Rigido de

. PVC. Estéril y apirégeno. De un solo uso.

3) Linea conjunta aspiracidn/anticoagulacion autotransfusion.
Para la recogida de la sangre derramada en &l campo
operatorio, formada por tubo de doble seccidn y con
adaptador para la conexion al reservorio de autotransfusion.
Estéril y apirdgena. De un solo uso.

« El proveedor adjudicatario de este lote debera ceder dos
equipos de autotransfusién incluyendo el mantenimiento
preventivo y correctivo, y |la formacion a lo largo del periodo
de vigencia del contrato, segin plan presentado por €l

licitador.

13 13| 33530 35 kit 165,0000 198,650000 5.775,00 1.212,75 5.987,75
Total Lote 13 5,775,00 1,212,75 6,987,75

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE OEHmEOm PAPC 2018-1-34 (NFU} MATERIAL DE INFUSION INTRAVENOSA PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE. 8 de 20
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Lote 15: Sistema para gestion de temperatura para la administracién de fluides IV y sangre a mmperatura
normotérmica mediante acoplamiento a un calentador. :

Sistema de gestion de temperatura para administracion de
fluidos IV y sangre a temperatura normo térmica mediante
acoplamiento a un calentador.

Compuesto de:

1) Calentador de alto flujo que garantice una temperatura en
el extremo distal de la linea entre 35°-41°C, velocidad
maxima de flujo entre 900 y 1000 mi/minuto.

2) Set de infusién: consta de dos perforadores, compatibles
con tode tipo de bosas y contenedares, conectados cada uno
a una camara de goteo, tubo intercambiador de calor de alta
eficiencia, dos puertos de inyeccién para administracion
alternativa de farmacos, filtro de 170 micras y auto venteo
para la eliminacién de coagulos/fibrina o micro burbujas de
aire, pinzas (una en cada salida de la cdmara de goteo vy ofra
antes del intercambiader de calor}), linea de paciente con
pinza de rodillo para regulacidon manual def flujo, puerto de .
inyeccién y conexidén Luer jock mévil en su extremo distal,
volumen de'cebado £65 ml, via de paso de fluido estéril.

. | Puede contener DEHP

El proveedor adjudicatarioc de este lote deberd ceder 3
equipos haciéndose cargo la casa adjudicataria de su
mantenimientc preventivo, correctivo y cambio si fuera
necesario.

15 15| 65307 70 kit qm.ouoo 90,750000 5.250,00 1.102,50 6.352,50
Total Lote 15 5.250,00 1.102,50 6.352 50

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. PAPC 2018-1-34 (NFU) MATERIAL DE INFUSION INTRAVENOSA PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE. _ 10 de 20
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SaludMacdirid

17

18

48690

Punzén para botellas y bolsas con vaivula mecanica de
seguridad para acceso sin aguja y filtro de
venteo.Compuesta por:A) Punzon con filtro de venteo y
tapén ABS.B) Conector de valvula mecanica de seguridad
hembra para utilizacidn sin agujas (segin caracteristicas lote
23), con sellado bidireccional que se abre automaticamente
cuando es activade por una conexién Luer macho. Espacio
rmuerto reducido. Debe mantener una barrera astéril durante
7 dias y 600 activaciones.C) Volumen aprox. de purgado
0,35ml.Estéril. Un solo uso.La conexion a sistemas de
administracion debe:Evitar la generacion de aeroscles en
todas las fases del proceso.Evitar Ja fuga de medicacién en
tedas las fases del proceso.Evitar la contaminacién
microbiolégica en todas las fases del proceso. APORTANDO
CERTIFICADOS MEDIANTE ESTUDIOS DEL
CUMPLIMIENTO DE LLAS DICHAS CARACTERISTICAS
{Segun Anexe 1 Resolucién 51/2018 de la Comunidad de
Madrid) asi como. DISPONIBILIDAD DE ESTUDIOS DE
COMPATIBILIDADES CON FARMACOS CITOTATICOS)

15.200

Kit

1,7500

2,117500

26.600,00

5.586,00

32.186,00

Lote 18: Conector o adaptador giratorio de seguridad para administracion intravenosa de citostaticos.

Total Lote 17

44.620,00

9.370,20

53.990,20

18

19

58508

Conector o adaptador giraterio compatible con sangre y
derivados, lipidos, diluyentes, farmacos antineoplasicos y
otros medicamentos peligrosas.Compuesto por: 1) Valvula
Luer Lock macho para uso sin aguja, giratoria, alto flujo, no
desconectable con sistema antigeteo, debe garantizar el
circuito cerrado una vez desconectado del paciente

2} Material de composicion: policarbonato v silicona.
Volumen aproximado de purgado de 0,10ml {£10%). El
conector o adaptador se activa Gnicamente cuando se
conecta a un conector luer hembra. Debe proteger frente a la
produccion de aerosoles y gotas cuando se utiliza con
equipos de administracion 1V.4) Debe mantener barrera
estéril durante 7 dias 5) N® de activaciones certificadas 2 100
6) Estéril. Un solo uso.7) El conector debe:Evitar la
generacion de aerosoles en todas lasfases del proceso.-
Evitar la fuga de medicacion en todas las fases del proceso-
Evitar la contaminacién microbioldgica en todas las fases del
procesoDISPONIBILIDAD DE ESTUDIOS DE
COMPATIBILIDADES CON FARMACOS
CITOTATICOSCERTIFICADOS MEDIANTE ESTUDIOS

7.500

Lnidad

1,8818

2,398000

14.863,64

3.121,36

17.985,00

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. PAPC 2018-1-34 (NFU) MATERIAL DE INFUSION INTRAVENO

UNIVERSITARIO DE GETAFE.

Total Lote 18

14.863,64

3.121,36

17.985,00

12 de 20

SA PARA EL HOSPITAL
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SaludMaciid

Lote 20: Set de linea con punzén para bolsa con filtro de aire de 0,22y y conexion mecanica de seguridad en vy, filtro
de Taxol y valvula mecanica de seguridad para citostaticos.

Sistema cerrado para dilucién compuesto por:- Punzén con
valvula.- Conector de seguridad en Y.- Filtro de 0,22 micras.-
Conector. Vdlvula mecanica de seguridad hembra para
utilizacién sin agujas (segin caracteristas fote 24), con sello
bidireccional que se abre automaticamente cuando es
activado por una conexion Luer macho y espacio muerto
reducido. Debe mantener una barrera estéril durante 7 dias.-
Tuba de poliuretano.- Volumen interno de 4,6 ml (+ 0,2 ml}.-
Filtro hidrofébo y con baja afinidad proteica.-Esteril. Envase
individual. Exento de latex.Todo el sistema debe:Evitar la

. generacion de aerosoles en todas |lasfases del proceso.-

. Evitar la fuga de medicacion en todas |as fases del proceso.-
Evitar la contaminacion mierobiologica en todas las fases del
proceso.DISPONIBILIDAD DE ESTUDIOS DE
COMPATIBILIDADES CON FARMACOS
CITOTATICOSCERTIFICADOS MEDIANTE ESTUDIOS DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS ( Segin Anexo 1 Resolucion 51/2018

20

21

61681

de la Comunidad de Madrid) )

1.500

Kit

4,2000

5,082000

6.300,00

1.323,00

7.623.00

Lote 21: Filtros inyeccion y aspiracion de 0,2 micras.

Total Lote 20

6.300,00

1.323,00

7.623,00

21

22

21048

Para la inyeccién vy aspiracion en la preparacion de aquelios
fluidos que precisen filtracion de particulas de desecho
inadvertidas, cantaminantes microbianos y sus endotoxinas
asociadas, aire y la reduccion de nano particulas que pueden
encontrarse en soluciones preparadas para administrar por
vias IV, epidural o subcutanea.Filtro hidrofobico para
eliminacion de particulas, hurbujas de gases y fluidos, con
conexidon  Luer-Lock macho y hembra con tapones
protectores.1) Con membrana blanca de 0,22 micras.2)
Diametro del filtro entre 20-25 mm. 3) Resistente a la presién
apto para funcionamiento con equipos de infusién a presion
(bombas de infusién).4} Clamp.5) Desechable.§) Exento de
latex.7) En envase individual estéril.

1.200

Unidad

0,4007

0,484800 1 .

480,79

100,97

581,76

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. PAPC 2018-1-34 (NFU) MATERIAL DE INFUSION INTRAVENOSA PARA EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GETAFE.

Total Lote 21

480,79

100,97

581,76

14 de 20
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SaludMadrid

Lote 24: Conector de seguridad para acceso venoso sin aguja.

24 .

25

50802

Valvula mecanica de seguridad para administrar soluciones
intravenosas sin aguja. Caracteristicas:

1) Longitud del conector o valvula £ 3 cm

2) Minimo valumen de purgado (s 0,05 ML).

3) Conexién compatible con Luer-Lock.

4} Sistema cerrado microbiolégica y mecanicamente,
facilmente desinfectable y tecnologia split septum siguiendo
directrices de las guias CDC (CENTRO DE CONTROL DE
ENFERMEDADES).

5} Flujo bidireccional lineal permitiendo la infusion de liquido
y la extraccidn de sangre.

6) Compatible con lipidos, sangre y hemoderivados,
citostaticos, medicamentos peligrosos, alcohol v clorhexidina.
Canal de paso transparente para visualizar mejor el lavado.
7) Cierre automatico en las desconexiones del! dispositivo.

8) Valvula interna de desplazamiento neutro para impedir
reflujo al conectar o desconectar un dispositiva.

9} Uso compatible tanto en vias venosas, coma en arterlales.
10) Compatible con TEC/IRM.

11) La membrana interna de la valvula de seguridad de
silicona o similar.

12) Sin espacios muertos.

13) DEBE MANTENER UNA BARRERA ESTERIL
PURANTE 7 DIAS,

14) N° de activaciones 2 300.

Estéril. Envase individual. Exento de latex.

Acreditacion de estudios clinicos que avalen las propiedades
de reduccién de infecciones nosocomiales.

15.000

Kit

0,3250

0,383250

4.875,00

1.023,76

5.898,75

Lote 25: Alargadera presién arteri

al PVC

Total

Lote 24

4.875,00

1.023,75

5.898,75

25

26

28227

Alargadera presion arterial para conexion de catéteres
{periféricos o centrales). Caracteristicas: 1) Medidas del fubo:
Longitud 50-60cm., @Dl 1,5mm @DE 3,0mm. 2) Resistencia
a la presién hasta 20 bares.3) Linea con dos terminales
machos, con conexiones luer-lock en cada extremo con
protectores de esterilidad. 4) Gran resistencia al
acodamiento. 5) Bajo volumen de purgado (£1,30 ml). 6)

Transparente,Estéril. Un solo uso. Exenta de latex.

7.500

Unidad

0,2000

0,242000

1.500,00

315,00

1.815,00

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. PAPC 2018-1-34 (NFU) MATERIAL DE INFUSION INTRAVENOSA PARA EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GETAFE.

Total Lote 25

1.500,00

315,00

1.815,00

16 de 20
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versitario

Saiudiviadrid

Lote 29: Jeringas precargadas 5 ml de suero salino (Na Cl 0,9%)

Jeringa cono luer-lock precargada con 5 ml. de Cloruro
sodico (Cl. NA 0.9%) y capacidad maxima de la jeringa de 5
ml.

- De polipropileno

- Can tapén

- En envase individual con recorrido del fluido estéril

- Apirdgeno

- Didmetro interior del cuerpo de la jeringa de al menos 1,2
cm para disminuir presiones y posibles lesiones venosas.

- Con embolo antirrefiujo. ’ ‘
- Para evitar errores de medicacion, la jeringa debe llevar
impreso de forma clara y visible: contenido, método de
esterilizacion, lote y fecha de caducidad.

- 3in latex, DEPH y Bisfenol A.

29 301 65781 50.000 | Unidad 0,2299 0,278179 11.495,00 2.413,95 13.908,95
Total Lote 29 11.496,00 2.413,85 13.908,95

Lote 30: Jeringas estéril precargadas 10 ml de suero salino (Na Cl 0,9%)

Jeringa cono luer-lock precargada con 10 ml. de Clorurs
sodico {CL. NA 0.9%) v capacidad maxima de la jeringa de 10
ml.- De polipropileno- Con tapén- En envase individual estéril
externamente para utilizar en campo estéril.- Apirdgeno-
Diametro interior del cuerpo de la jeringa de al menos 1,2 cm
para disminuir presiones y posibles lesiones venosas.- Con
embolo antirreflujo.- Para evitar errores de medicacion, la
jeringa debe llevar impreso de forma clara y visible:
contenido, método, método de esterilizacidn, lote y fecha de
30 31| 65780 | caducidad.- Sin latex, DEPH y Bisfenol A. 7.500 | Unidad 0,6068 - 0,734228 4.551,00 955,71 5.506,71

Total Lote 30 4.551,00 955,71 5.606,71

IMPORTE TOTAL 230.185,18 48.338,89 278.524,07

mdgHZHmHWO” PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. FAPC 2018-1-34 (NFU) MATERIAL DE INFUSION INTRAVENOSA PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE. 18 de 20
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4.- MUESTRAS.

Si, deberan presentar un minimo de 3 muestras por cada niimero de orden ofertado. Si el Hospital lo requiere podra solicitar al proveedor mas muestras para su adecuada evaluacion.

Las muestras deberén entregarse en el Almacén General del Hospital Universitario de Getafe debidamente identificadas con el mimero de expediente y niimero de orden al que pertenecen.

El proveedor deberé aportar toda la documentacién técnica necesaria para la correcta evaluacion del producto, (catélogos, fotos, bibliografia, soportes cientificos, etc.) Toda la documentacion
técnica debe incluirse en el sobre de documentacion administrativa tal y como se indica en el punto 9 de la clausula 1 del Pliego de Clausulas Administrativas. Si el Hospital lo requiere por ser
considerada ésta insuficiente, deberan entregar en tres dias habiles tras su solicitud por el centro, la documentacién adicional necesaria, su ausencia podra implicar la no validez de la oferta.

5.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Los proveedores adjudicatarios de los lotes que incluyen cesion de equipamiento estaran obligados a:

1.-El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo.

2.-Deberan disponer de un servicio telefénico de asistencia técnica en jornada continuada Asi mismo, si la averia del equipo necesita su salida del centro o la parada del mismo es mayor de 48
horas, la empresa adjudicataria debera poner a disposicién del centro otro equipo al menos de las mismas caracteristicas que el sustituido.

3.- Los gastos de cualquier naturaleza que en concepto de instalaciones pudieran ocasionarse.

4.- Todos los gastos de formacion del equipo en el manejo de los equipos cedidos

5.- La cesion de aparatos llevara implicita la cumplimentacion de un acta de cesion segtin modelo que se les facilitard a la firma del contrato.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA
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