WM Hospital Universitario
« 12 de Octubre

EXPEDIENTE: 2018-0-124

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE MANO'Y MUNECA PARA EL SERVICIO DE
TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 123 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre de Contratos del Sector Publico y el articulo 68 del RGLCAP, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de
regir la ejecucién del SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE MANO Y

MUNECA PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA DEL
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Caracteristicas técnicas:

LOTE 1: OSTEOSINTESIS DE TITANIO PARA FRACTURAS DE MANO

PLACAS:

e Placas de bajo perfil, modulares, con al menos para 2 grosores: 0,8 mmy 1,3 mm.
e Placas de bajo perfil, modulares, con al menos para 2 tamafios de tornillos: 1,5 mm y 2,3
mm.
e Placas de bajo perfil, modulares, con al menos las siguientes configuraciones:
o) Placas rectas de 6- 10 orificios,
Placasen T
Placa offset
Placa curva para colocacién medial/lateral
Placa gancho para fracturas por avulsion
Placas para cabeza de metacarpiano anatémicas (izquierda y derecha),
Placa para fracturas de Rolando
Placas para correccion rotacional.
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TORNILLOS:

e Tornillos con cabeza de estrella, de al menos 2 tamafios (1,5 y 2,3mm), que puedan
utilizarse indistintamente en cualquier orificio de cualquiera de las placas, en longitudes de
5 a 20mm, como tornillos no bloqueados

e Tornillos de traccion, de al menos dos tamarios (1,5 y 2,3 mm) en longitudes de 5 a 20mm,
que puedan usarse a través de los orificios ovalados de las placas o de forma
independiente.

e Agujas lisas

¢ Agujas roscadas
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e Agujas disefiadas para fijacion provisional a placa

TORNILLO DE BLOQUEO

e Tornillos de bloqueo de angulo variable de hasta 15-20° en cada direccion.

OTROS REQUISITOS:

e La oferta incluird todos los elementos necesarios para la realizacién del implante:
guias, plantillas, agujas ........

e Sistema de almacenaje de deposito que permita facilmente identificar y localizar los
componentes, asi como su limpieza y desinfeccion

e Se incluird en la oferta el Instrumental y brocas para la realizacion de la técnica, asi
como un set completo de instrumental necesario para realizar la técnica:

Pinzas de reduccion

Separadores

Elevadores de fragmentos

Retractor automatico

Cortador de placas

Guia de osteotomia rotacion

Guia de doble cafion (broca/aguja) para tornillos de traccion

Instrumental especifico para tornillos, facilmente identificable por cédigo de

color.
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LOTE 2: SISTEMA DE PLACAS EN TITANIO PARA RADIO Y CUBITO DISTAL

PLACAS:

e Disefio con ventana de fractura o doble cabeza independiente con geometria adaptada a
cada fosa especifica.

e Ayudas que faciliten el posicionamiento de las placas (mango posicionador, marcas radio-
opacas en las plantillas guia, etc...).

e Placas volares proximales de radio distal: estrecha, estandar y ancha, con longitudes de 3, 4
y 5 orificios proximales, en version izquierda y derecha. Con posibilidad de colocar 2
tornillos divergentes a la estiloides radial.

e Sistema de facil identificacion por cédigos de colores

e Sistema para fragmentos distales (a y/o b)

o Placas volares distales de radio distal: estrecha, estandar y ancha, con longitudes
de 3, 4 y 5 orificios proximales, en version izquierda y derecha. Con posibilidad
de colocar 2 tornillos divergentes a la estiloides radial.
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o Placa gancho opcional para fragmentos volares marginales, que no hay que
montarla previo a la cirugia

e Placas disefiadas especificamente para osteosintesis de fracturas de cubito distal con al

menos 3-5 agujeros en diafisis, 4 en epifisis y posibilidad de bloqueo de tornillos.

TORNILLOS DISTALES Y PROXIMALES:

e Pernos lisos bloqueados de 2,0mm

e Tornillos corticales, didmetro 2.3/2.7, longitudes de § a 28mm.
e Tornillo de alta compresion y/o tornillo canulado de compresion
e Tornillos corticales, diametro 3.5mm, longitudes de 10 a 18mm.

TORNILLOS DE BLOQUEO:

e Tornillos de bloqueo, didmetro 2.3, longitudes de 8 a 28mm.
e Tornillos de bloqueo en dngulo variable, diametro 2.3, longitudes de 14 a 28mm
e Tornillos de bloqueo, didmetro 3.5mm, longitudes de 10 a 18mm.

OTROS REQUISITOS:
e Sistema de almacenaje de depdsito que permita facilmente identificar y localizar los
componentes, asi como su limpieza y desinfeccion

e Se incluird en la oferta el Instrumental y brocas para la realizacion de la técnica, asi
como un set completo de instrumental necesario para realizar la técnica:

Pinzas de reduccion

Separadores

Elevadores de fragmentos de varios tipos de punta fina y roma
Periostotomos

Retractor automatico
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¢ Instrumental especifico para tornillos, facilmente identificable por codigo de color
e La oferta incluird todos los elementos necesarios para la realizaciéon del implante:
guias, plantillas, agujas ........

LOTE 3: SISTEMA DE PLACAS EN ACERO PARA FRACTURAS DE RADIO DISTAL

PLACAS:

e Placa anatdmica volar de radio distal con dngulo variable
e Fabricadas en acero
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¢ Longitudes entre 40 mm y §0 mm

e Orificios para fijacién provisional con agujas

e Orificios distales para tornillos de estabilidad angular poliaxiales de entre 2.0 a 3.0 mm de
didmetro

e Orificios proximales para tornillos convencionales de 2.0 a 3.0 mm

e Orificios proximales para tornillos de estabilidad angular de 2.0 a 3.0 mm

TORNILLOS:

e Tornillos de cortical de 2.0 a 3.5 mm

TORNILLOS DE BLOQUEO:

e Tornillos con sistema de bloqueo a la placa de 2.0 a 3.0

OTROS REQUISITOS:

e Sistema de almacenaje de depdsito que permita facilmente identificar y localizar los
componentes, asi como su limpieza y desinfeccion

e Instrumental y brocas para la realizacion de la técnica

e El adjudicatario incluird en su oferta un set completo de instrumental necesario para
realizar la técnica

e Se valorara la disponibilidad de pinzas de reduccion, periostotomo, separadores

e La oferta incluira todos los elementos necesarios para la realizacion del implante:
guias, plantillas, agujas ........

OTROS REQUISITOS TECNICOS COMUNES A TODOS LOS LOTES

e El proveedor adjudicatario deberd entregar instrucciones de implantacion, formar al
personal del Hospital en las técnicas de implantacién, uso de la instrumentacién y uso del
mateial cedido. Todos los gastos de formacion (incluidos los materiales) del personal del
Servicio seran por cuenta de la empresa adjudicataria (cursos propios en cadaver, centros
de referencia nacionales e internacionales, etc...)

e El adjudicatario se compromete, ante una mejora tecnologica, a sustituir las referencias y/o
equipos necesarios, sin que dicha modificacién tenga repercusion en el precio de la
adjudicacion.
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e Deberdn presentar documentacion de evidencia cientifica alta y se deberd a aportar
suficiente grado de evidencia bibliografica de los resultados clinicos de las fracturas
tratadas con el implante a adjudicar.

e Declaracién de que los productos estan exentos de latex.

CESION DE INSTRUMENTAL Y CONSTITUCION DE DEPOSITOS O CONSIGNAS

Se incluira la cesién de todo el instrumental necesario para la correcta implantacion de las
placas de cada lote.

El niumero de instrumentales completos a ceder ser4 el siguiente:

LOTE CANTIDAD
1 1
2 2
3 2

En caso de necesitarse instrumental adicional de préstamo, vendra con certificado de limpieza y
desinfeccion.

El instrumental cedido o prestado vendra en contenedores de filtro con un peso no superior a 10
KG.

En el instrumental, y en caso de ser necesario, se incluirdn los aditamentos necesarios para la
utilizacién de los motores del Hospital. Dicho instrumental deberd estar siempre actualizado y
en buen uso, debiendo la empresa adjudicataria reponerlo inmediatamente en caso de
necesidad.

Los proveedores adjudicatarios deberdn constituir los depdsitos en la cantidad acordada con el
Servicio. El Hospital pondra a disposicion de los adjudicatarios un espacio de almacenamiento
para establecer un deposito de forma consensuada que permitird comunicar su utilizacién y su
trazabilidad, siendo el Hospital responsable de su custodia. Se permitird al adjudicatario su
revision de forma periddica o esporddica. El depdsito inicial se formalizard en un albardn de
entrega en el que se dejard constancia de las referencias y cantidades que lo integran y que
contara con el visto bueno del Hospital y del proveedor. Sera responsabilidad del proveedor la
actualizacion de los mismos en los niveles prefijados segun su utilizacién y procedimiento
establecido por el Hospital.

ENTREGAS DE LOS PRODUCTOS

Los plazos de entrega seran de 12 horas para pedidos urgentes y 24h para el resto de los
pedidos.
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En caso de detectarse algin defecto en los productos suministrados, el adjudicatario sustituira
en el plazo de 24h dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

Las empresas adjudicatarias tendran un nimero de teléfono o un fax especifico de contacto para
poder tener asegurado el suministro 6 para resolver cualquier duda.

Dado que los productos a adquirir tienen fecha de caducidad, el plazo de su vida util debera ser
al menos de 2/3 de la vigencia del producto en el momento de la entrega.

ETIQUETADO DE LOS IMPLANTES
El material vendra etiquetado con uno de los siguientes estandares:

EAN-128, contenido DUN-14, caducidad y lote/serie (se admitird en un tnico cédigo o partido
en dos). El codigo de barras EAN -128 en simbologia GSI — 128 debera contener los datos de
longitud fija (DUN14, fecha de caducidad AAMMDD) antes de los datos de longitud variable
(lote/ serie). En caso de concatenar varios datos de longitud variable en un mismo cédigo de
barras, dichos datos deberan simbolizar el separador GS1 de campos variables.

HIBC, conteniendo el identificador del fabricante y articulo, la caducidad y el lote/serie.

No se admitira EANI3 como codigo de barras primario (identificacion del articulo)
acompafiado de un secundario (lote y caducidad) en formato GSI-128.

En caso de incumplimiento de estos requerimientos en el etiquetado original del fabricante, se
admitirdn soluciones locales alternativas consistentes en un reetiquetado local antes de la
entrega al hospital del producto, sin ocultar ningtn dato de la etiqueta original del fabricante.

El/los adjudicatarios facilitaran al Hospital un fichero formato electrénico con los siguientes
datos: referencia de fabricante, descripcion completa incluyendo medidas, marca, DUN 14 o
HIBC de todos los niveles de empaquetado y unidades contenidas.

En el periodo de duracién del contrato, el adjudicatario estard obligado a comunicar en el
mismo soporte informatico todas las modificaciones tanto de su catdlogo como de la
composicion de las cajas, tanto respecto de nuevas referencias como de referencias pasadas a
fuera de linea.

Se facilitaran al Hospital el detalle del contenido de las cajas, con la referencia de la caja y el
detalle de los implantes con los siguientes datos: referencia de fabricante, descripcion completa
incluyendo medidas marca DUN14 ¢ HIBC del nivel unitario y unidades.
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MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS: NO

o No obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se
podran solicitar mas muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito
imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 30 de octubre de 2018

%UBD; ECTORA MEDICA AREA JEFE DE SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA
UIRURGIG

Fdo.: Dra. M? Conicepcion Moliner Robredo Fdo.: Dr. Ramjos Pascual

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA

Fdo.: Dr. Cecilia
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