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1. OBJETO DEL PLIEGO

N Contrato: 105/2018

Servicio de mantenimiento preventivo y reparacion de las averias de l0s equipos de extraccion (vitrinas
de gases y cabinas de flujo), armarios de acidos y bases, y armarios de seguridad de los laboratorios
Central, La Poveda, Grifién y Villalba, adscritos a la Subdireccién de Calidad de las Aguas.

2. RELACION DE EQUIPOS

Los equipos considerados son los siguientes:

LABORATORIO CENTRAL SANTA ENGRACIA 125

NUMERO EQUIPO MARCA MODELO
3 ARMARIO ACIDOS BASES KOTTERMANN | 3.529.AGJBJ
1 ARMARIO ACIDOS BASES KOTTERMANN | 3.528 AEJBJ
1 ARMARIO ACHDOS BASES KOTTERMANN | SLX.230.120.MV
5 ARMARIO ACIDOS BASES KOTTERMANN | 2.336.ACRBJ

1 AMARIO SEGURIDAD KOTTERMANN | 2.335SCRFN
1 AMARIO SEGURIDAD KOTTERMANN | 2.336.SCRFN
1 AMARIO SEGURIDAD KOTTERMANN | 2.528.SEIFN
4 AMARIO SEGURIDAD KOTTERMANN | 2.529.5GJFN
1 CAMPANA DE ASPIRACION KOTTERMANN | 8595
3 VITRINA DE GASES KOTTERMANN | 2.453.DAND
2 VITRINA DE GASES KOTTERMANN | 2.453.CAHD
1 VITRINA DE GASES KOTTERMANN | 2.453.GAHN
1 VITRINA DE GASES KOTTERMANN | 3.529.AGJBJ
3 CAMPANAS CHURRERAS TUV-GS TUV-GS
11 BRAZOS DE ASPIRACION KOTTERMANN | ALSIDENT SYSTEM
1 CABINA DE FLUJO LAMINAR TELSTAR AH100
1 CABINA DE SEGURIDAD TELSTAR BIO-H-A
BIOLOGICA
LABORATORIO DE LA POVEDA

NUMERO EQUIPO MARCA MODELO
1 VITRINA DE GASES KOTTERMANN 2.453.DAND
2 BRAZOS DE ASPIRACION KOTTERMANN 75mm CON GUARDAMOTOR
3 ARMARIO ACIDOS BASES KOTTERMANN 777700400-R
1 CABINA DE FLUJO LAMINAR TELSTAR AH100 '

LABORATORIO DE GRINON

NUMERO EQUIPO MARCA MODELO
1 ARMARIO ACIDOS BASES KOTTERMANN 3.520.AGJEN
1 VITRINA DE GASES KOTTERMANN 2.453.DAND
2 BRAZOS DE ASPIRACION KOTTERMANN 75mm CON GUARDAMOTOR
1 CABINA DE FLUJO LAMINAR TELSTAR AH100
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LABORATORIO DE VILLALBA :
NUMERO EQUIPO MARCA MODELO
1 ARMARIO ACIDOS BASES .| LABORIAL AB600
1 VITRINA DE GASES LABORIAL HOME 1500
1 CABINA DE FLUJO LAMINAR TELSTAR AH100

3, CONDICIONES DEL SERVICIO

a. Mantenimiento preventivo

Las condiciones gue deben regir para la elaboracion de la oferta son las que a contmuauon se
determinan: : -

e VITRINAS DE GASES

Proteccion de la superficie y aislamiento de juntas en el interior, y juntas del tablero de '

lpsetas, si procede.

Deslizamiento correcto de piezas moviles y sujecion de piezas fijas.

Funcionamiento de la guillotina y sus tensores. Nivelacion.

Fuerza del movimiento vertical de la guillotina.

Examen visuai de la griferia, si procede.

Visualizacidn de corrientes de aire.

Sedimentacién en conductos.

Examen visual del extractor.

Funcionamiento de la unidad de control y sistema eléctrico.

Comprobacién de la extraccion segin norma aplicable en vigor (i.e.: EN 14175), con
identificacion de puntos de medicion de velocidad de aire en guillotina, velocudad medla _
de aire en frantal de guillotina y calcule de volumen de extraccidn. : :
Funcionamiento de tuberia de extracciéon y motor.

Saturacidn de filtros.

Purga del extractor.

Nivel de ruidos.

e CAMPANAS CHURRERAS DE ASPIRACION

Proteccién de la superficie y deslizamiento de partes méviles.
Sujecidn de piezas fijas.

Control visual del panel de control y conexiones eléctricas.
Visualizacién de corrientes de aire.

- Saturacidn de filtros y sedimentacion de conductos.

Funcionamiento de ia unidad de control y comprobacion de la extraccion.
Nivel de ruido.
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e BRAZOS EXTRACTORES

- Comprobacién de piezas dafiadas.

- Comprobacion de los anclajes del brazo articulado, las artlculamones y sus movimientos
 del brazo articulado. '
- - Comprobacion del volumen de extraccion.

- Comprobacion de la velocidad de entrada de aire.

- Comprobacion de la instalacién eléctrica (regulacion del magnetotermeco)

- Comprobacion de la correcta instalacion de fas conducciones.

- Comprobacién del estado del filtro.

- Nivel de ruidos.

e ARMARIOS DE SEGURIDAD

- Resistencia al fuego, valvula de disco; estado de las piezas, sonda de fusién y
funcionamientos. ,
- Movilidad de bisagras y funcionamiento de puerta, velocidad de cierre y autofreno.
- ' Blogue de puerta.
- Estado del recubrimiento de pintura y tiras de espuma.
- Funcionamiento del sistema de extraccién, volumen de extraccion, sedlmentacmn de
conductos y saturacion de filtros. -

s ARMARIOS DE ACIDOS Y BASES

- - Comportamiento de piezas médviles: deslizamiento; alineaciones.
-  Sujecion de piezas fijas. '
- ‘Sistema de extraccién: sedimentacion en conductos, potencia de extraccmn saturauon de
filtros. :
- Cambio de filtros, cuando proceda
- Proteccidn de la superficie.
.= Estado de bandejas de contencidn.

e CABINA DE FLUJO LAMINAR Y DE SEGURIDAD BIOLOGICA
Atendiendo a las pautas indicadas en las normas UNE-EN ISO 146443 y UNE-EN 12469:

- Test de velocidad y uniformidad del aire.

- Integridad de filtros HEPA. '

«  Determinacién de la pre5|on diferencial y pérdida de carga.
- Ensayo de humo.

- Verificacién del funcionamiento de los mandos de control.
- Comprobacion del nivel de luminosidad.

- Comprobacién del nivel de ruido.

Estas actuaciones se realizaran, al menos, una vez al afio.
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En caso de tener que reponer alguna parte del moblllano éste debera ser de la misma marca,
modelo y color que el existente.

El licitador se compromete a la retirada y gestion de los residuos generados durante la prestacion
del servicio. ' : '

El personal que realice los trabajos indicados contaré con la cualificacion pertinente.

b. Mantenimiento correctivo y averias

Se realizardn actuaciones correctivas en caso de ser necesarias reparaciones como, por ejemplo,
cambios de flexibles, sustitucion de motores, sustitucidn de cajoneras, cambios de perfiles, etc.

Compromiso por parte del licitante de la retirada y gestion de los resnduos en partlcular los
peligrosos, generados durante el mantemm:ento 0 reparaciones.

El adjudicatario debe asumir la reparacion de los equipos independientemente de su marca. Los
‘costes de la misma se imputardn siempre al presente contrato.

El coste de reparacién {(mano de obra, dietas, desplazamientos y piezas de recambio) queda
incluido del ambito del presente contrato. El licitador se compromete a la retirada y gestlon de ios
residuos generados durante la prestacion del servicio. '

El plazo de garantia sera de dos {2) afios para los materiales y repuestos nuevos empleados y de
un (1) afo para todos los trabajos correspondientes a los servicios de reparacion de los equupos a
contar en los dos casos desde ia fecha de recepcion del equipo. '

La garantia técnica cubrira, durante su periodo de vigencia, todo defecto de funcionamiento,
incluido cualgquier vicio oculto de funcionamiento, en los reparados objeto del presente contrato.
La garantia cubrird los gastos de envio y los de devoiucaon, la mano de obray Ia sustltuceon de los
materiales y piezas defectuosas C T

¢. lLogistica y transporte

En caso de ser necesario, el transporte para la entrega y devolucién corre por cuenta del
adjudicatario. : :

Las condiciones del embalaje y etiquetado deben ser tales que los equipos no se vean afectados_
durante el transporte por sucesos que alteren su correcto funcionamiento. I '

El adjudicatario esta obligado a conservar y mantener adecuadamente los equipos entregados,
quedando estos en depdsito y bajo su custodia durante el tiempo que duren los trabajos de
reparacion.

Los gastos incurridos en la conservacién y mantenimiento de los mismos seran por cuenta del
adjudicatario. lgualmente, la reposicion de equipos extraviados, robo o dafio, o de cualquier otra
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indole deben quedar protegidos por una péliza que cubra el importe de su reposicién a nuevos,
asi como la eventual indemnizacion a Canal de Isabel Il de ios perjuicios que pudieran derivarse. -

d. Informes de actividad
Al finalizar las revisiones y reparaciones pertinentes se aportara un documento firmado por el
técnico/s responsable/s de la inspeccion, a modo de seguimiento de actuaciones, con las

conformidades, o incumplimientos en cada caso, y recomendaciones precisas, si las hubiera.

Cuando las comprobaciones requieran el uso de instrumentos de medicidn, se aportard la

documentacién pertinente {(por ejemplo, certlfzcados) gque demuestren el correcto estado de .. .

funcnonamnento de dichos equipos.

e. Reclamaciones

En caso de constatarse errores o desviaciones en las actividades realizadas, mal funcmnam:ento °
averias en los equipos, el licitador asume los gastos derivados de estas sutuacuones S

f. Requisitos de eficiencia energética y utilizacién de recursos

El adjudicatario esta obligado a basarse en el principio de sostenibilidad como elemento de sus
politicas de desarrollo, relacnones con proveedores y socios comerciales, entre otros aspectos de

Podra demostrar la aplicacion de este principio mediante, por ejemplo, esquemas relacionados ..~

con:

¢ Puesta en marcha de actuaciones orientadas a la eficiencia energética que permitan reducir
consumos de recursos naturales tanto en instalaciones permanentes como méviles. -~
+ Uso racional de otros récursos naturales en la prestacion de sus servicios. '

Podra aportar un cédigo de conducta o equivalentes, en el que se recojan pautas para por _
ejemplo:

s Conformidad con las normativas propias o externas medioambientales, de salud y segundad
» Informacion confidencial.
s Practicas laborales y conflictos de intereses.
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4, ACLARACIONES

Para cualguier consulta sobre el presente pliego de prescripciones técnicas deberan ponerse en
contacto con la Subdireccion de Contratacion de Canal de Isabel Il, S.A. en el nimero de teléfono
91.545.10.00, o bien enviar un correo electronico a la siguiente direccidn:

consultas_contratacion@canaldeisabelsegunda.es, indicando en el asunto el numero de contrato -

al que se refiere.

W

N

Alfonso Gonzdlez del Rey Estévez
Subdirector de Calidad de las Aguas

Juan Sanchez Garcia
Director de Ingenieria e Innovacién
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