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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

EXPEDIENTE: PAS 2019 -5 -30

SUMINISTRO DE MATERIAL: BATA QUIRURGICA
DESECHABLE
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OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisicion de Batas quirtirgicas desechables para cubrir
las necesidades asistencias del Hospital Universitario “La Paz” conforme a lo que se relaciona en
el Anexo 1 del presente Pliego.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LOTE UNICO-BATAS QUIRURGICAS
DESECHABLES

3.1. Caracteristicas minimas
El material ofertado debera cumplir al menos, con las siguientes caracteristicas:

® Bata quirdrgica de distintas tallas: L: 125/130 cm de largo, XL: 140/150 cm de largo,
fabricada en TST, repelente a liquidos y transpirable (repelente a liquidos vy
permeable al aire).

¢ Gramaje minimo de > 40 g/m2 0 2 35 g/m2 con 5 capas.

Mangas rematadas con pufio eldstico preferiblemente de algodon o poliéster,

ajustable a las mufiecas.

Escote redondo, ajustable anatémicamente al cuello con velcro o similar.

Ajustable en su parte posterior con cintas, que permitan adaptar la bata.

Resistente al desgarro, perforacion, torsidn y abrasion.

® Solapada en la espalda. PARA

e Area sellada o termosellada minima hasta el codo

* Exenta de materiales con ingredientes toxicos.

® Envase unitario estéril, de facil apertura, con “pestafia” o “solapa” y sin rasgado para

que no ponga en riesgo la pérdida de la esterilidad al abrirlo.

® Embalaje con etiqueta autoadhesiva removible con codigo de barras de trazabilidad
segun normativa estandar EAN 128, con indicacion de ne de lote y caducidad.

e Libre de latex

® Cumplimiento de normativa UNE EN 13795 vy, especificamente, de los requisitos
especificados en la tabla 1 y con marcado CE

Sien la descripcién se utilizase algtin nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberd
entenderse como referencia para localizar el producto en cuestién sin que en ningln caso sea
obligatorio ofertar dicho producto.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS COMUNES PARA TODOS LOS LOTES ¥ NUMEROS DE ORDEN:

Toda la documentacién aportada deberd ser documento original o fotocopia compulsada ydebera
estar en castellano. De no ser asi, no serd tenida en cuenta. Se incluird un indice de documentos
que contendra los nimeros de pagina o ficheros. Debera presentarse al menos:

o}

Modelo “Anexo A Relacién de productos ofertados” incluido en el Pliego de Clausulas
Administrativas.

Descripcion de los productos a suministrar mediante catalogos, "insert” o ficha técnica
de los mismos (con indicacién expresa del lote y nimero de orden al que concurren) y
otra informacién necesaria con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones
técnicas exigidas.

Compromiso relativo al plazo de entrega.

Cualquier otra documentacién que resulte necesaria para la acreditacién de las
especificaciones técnicas previstas en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Todo el material suministrado debera contar con la caducidad adecuada. Como minimo, la vida
dtil del material solicitado en el momento de su entrega no podré ser inferior a las % partes de la
vida util total (caducidad) que tenga establecida de disefio. Los licitadores deberan manifestar,
de forma expresa, mediante declaracién responsable, que se comprometen al cumplimiento de
lo exigido en este punto.

MUESTRAS:
Muestras: SI
O N2 de muestras minimo: 2 unidades por cada nimero de orden.
0 Todas las muestras deberan especificar la empresa licitadora, el n2 de lote, n2 de orden
y procedimiento correspondiente. Asimismo, el hospital podra solicitar las muestras que
considere necesarias para la correcta evaluacién del expediente
O Laentrega de muestras debera realizarse en el AlImacén General del Hospital, debiendo
figurar en su exterior los mismos datos que en los sobres, indicando que se trata de
muestras.
VOLUMEN DEL SUMINISTRO:
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El nimero de unidades que se indica para cada articulo es orientativo y a los efectos de valorar
la oferta por parte de los licitadores.

El nimero de unidades a servir serd el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos
se establecerd un Plan de Necesidades y de entregas con el adjudicatario

La adjudicacion que recaiga se referird a precios unitarios, concentrandose el volumen del
suministro en el Plan de Necesidades del centro anteriormente citado.

PLAZO DE ENTREGA

Desde el envio del pedido por fax/correo electrénico, el proveedor tendra un plazo maximo de 4
dias habiles para la entrega del suministro en los almacenes del Hospital. En caso de urgencia, el
plazo sera de 24 horas. Los licitadores deberdn manifestar, de forma expresa, mediante
declaracion responsable, que se comprometen al cumplimiento de estos plazos de entrega

No se admitira establecer cantidades ni importes minimos para el suministro de pedidos de

ninguno de los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de dias de reparto
fijos o kilometrajes maximos a recorrer por los transportes para la distribucién de los productos.

NORMATIVA:

Todos los productos deberan cumplir la normativa vigente en cada caso. En cualquier caso todos
los productos que lo requieran deberan incluir el marcado CE para productos sanitarios o para
diagndstico in Vitro. (Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los
productos sanitarios). Si se trata de productos implantables activos, deberan cumplir con el Real
Decreto 1616/2009 de 26 de octubre. Los licitadores deberan aportar una declaracién responsable
en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente.

El licitador se compromete al estricto cumplimiento de la Legislacion Medioambiental
Comunitaria, Estatal, Autonémica y Local vigente, que sea de aplicacion a la actividad
desarrollada, asi como a las normas de gestién ambiental que establezca el Hospital para la
bioseguridad en la manipulacién de muestras, tratamiento y eliminacién de residuos generados
por los equipos ofertados. De este modo deberd adjuntar en la oferta técnica toda la informacién
precisa para verificar dicho cumplimiento.

FORMACION:
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La empresa adjudicataria deberd formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se
determine para el correcto uso de sus productos si asi se requiriese. Se entregara sin cargo el
material docente necesario para la formacién.

OTROS

El presente Pliego, asi como el de Cldusulas Administrativas Particulares, sera
incorporado como parte del contrato que se subscriba con el adjudicatario.

SUPERVISORA DE FFECURSOS MATERIALES

Fdo: M2 José Domingo Martinez
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ANEXO |

Precio Precio VA
o | - Unidad maximo maximo . Importe total )
m m Codigo Nombre Medida unitario unitario Cantidad IVA incluido Base Imponible % IVA
o con IVA sin IVA
1 | 75479 BATA QUIRURGICA DESECHABLE TALLA L:125/130CM UNIDAD | 1,5169 | 1,25364 | 55.000 83.429,74 68.950,20 21 14.479,54
1
2 |75480 | BATA QUIRURGICA DESECHABLE TALLA XL: 140/150CM UNIDAD | 1,5169 | 1,25364 | 24.000 36.405,70 30.087,36 21 6.318,34
TOTALES 119.835,44 99.037,56 20.797,88
Pédgina 6
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