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EXPEDIENTE: 2019-0-156

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA EL SUMINISTRO DE
EQUIPOS DE MONITORIZACION TRANSCUTANEA DE PCO; Y PO, PARA NEONATOLOGIA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE
MONITORIZACION TRANSCUTANEA DE PCO; Y PO, PARA NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Equipo de monitorizacién continua no invasiva, a través de sensores cutaneos, de la
presién parcial de CO2 y la presion parcial de Oz, validado para pacientes neonatales.

Sensor o sensores con precision de medicion de la pCO:2 apto para uso en neonatos , con
una duracion garantizada de al menos dos afios sin deterioro con el uso habitual y
reposicion del mismo en caso contrario.

Visualizacion en pantalla de datos y curvas, incluyendo tendencias.

Visualizacién en pantalla de temperatura del sensor y del tiempo de colocacién del sensor.
Control de temperatura del sensor y tiempo de uso. Debe permitir bajar la temperatura del
sensor hasta 39°C para la monitorizacién de TcPCOa.

Reduccion automatica de la temperatura del sensor si ha transcurrido el tiempo maximo
admisible con temperaturas maximas.

Cambio de la membrana del sensor sencillo y sin fallos.

Debe cumplir normativa sobre derivaciones eléctricas.

Salida de datos en tiempo real compatible con la monitorizacién centralizada de la unidad
(Philips®), con salida tipo Ethernet, para incorporacién de registro de datos en tiempo real
de TcPCO2y TcPO..

Bateria para transporte o fallo de suministro eléctrico de al menos 4 h de duracion.

Peso maximo 2,5 Kg.

Elementos de fijacion del sensor en la piel adaptados a recién nacidos prematuros,
estables y faciles de despegar sin lesionar la piel.

Tutoriales y manual de instrucciones de uso, calibracién y mantenimiento en espaiiol.
Disponibilidad de soporte técnico para formacién de profesionales de neonatologia,
mantenimiento y reparaciones.

OTROS REQUISITOS:

Se incluird junto con la oferta el listado con precios de los fungibles necesarios para la
monitorizacién

Se debera indicar en la oferta la localizacion de la totalidad de las caracteristicas establecidas en
cada punto del Pliego Técnico, ademas de en la Oferta Técnica, en las fichas técnicas oficiales y/o
catalogos y/o manuales tecnicos del producto ofertado, de no ser asi los aspectos no consignados
no seran considerados o en caso de ser limintantes se considerara que el producto no cumple el
PPT.

2019-0-156 Pagina 1 de 2



MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS:

NO
¢ No obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se
podran solicitar mas muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito
imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO

1. Las entregas se realizaran una vez efectuada la peticion y dentro del plazo
establecido del contrato
2. Las entregas se realizaran a través del ALMACEN DEL HOSPITAL

OTROS
El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado
como parte del contrato.

Madrid, 29 de julio de 2019

LA JEFE DE SERVICIO DE NEONATOLOGIA
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Fdo; Dra Carmen Pallas
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EXPEDIENTE 2019-0-156

ANEXO AL PPT

LOS EQUIPOS Y TODOS SUS COMPONENTES SERAN DE NUEVA FABRICACION

Y SIN NINGUN COMPONENTE REACONDICIONADO

Requisitos de instalacion y mantenimiento

Instalacion

e Los equipos se suministraran con todos aquellos dispositivos 0 elementos de
interconexion, accesorios de anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto
funcionamiento y obtencién de los correspondientes permisos 0 autorizaciones

requeridas por la legislacion vigente.

¢ Los equipos seran montados por el adjudicatario en el local de destino en condiciones
de funcionamiento, incluyendo la retirada de elementos de embalaje asi como del
equipo al que sustituya independientemente de su ubicacion en el Centro o en

cualquiera de los CEPS adscritos), en caso de que sea necesario.

Informacién del equipo

¢ El adjudicatario debera entregar la siguiente documentacién en espafiol:
¢ Manual de instrucciones y operaciones, en formato electrénico.
¢ Manual de mantenimiento, en formato electrénico.

¢ El adjudicatario debera actualizar los manuales en espafol cuando se incorpore

alguna modificacién a las caracteristicas del equipo.

e Los equipos se suministraran con la ultima versién de software disponible. Se
actualizaran los programas ofertados, sin coste adicional, durante el periodo de

garantia (incluida ampliacion de garantia si ha sido ofertada por el adjudicatario).

e El adjudicatario colaborard con la Unidad de Electromedicina del Hospital en la
inclusion de toda la informacién necesaria de los equipos en el inventario técnico

disponible en la Unidad.

Garantia y mantenimiento

¢ La garantia del equipo incluye durante su vigencia el servicio de mantenimiento en
la modalidad “todo incluido con garantia total” y mantenimiento técnico-legal sin coste

adicional para el Hospital.

e El adjudicatario esta obligado a disponer de todos los repuestos, accesorios,
componentes, kits, consumibles que puedan ser necesarios para el correcto
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal durante un periodo minimo de

12 afios.
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4. Formacioén

Hospital Universitario

Se incluye una completa formacion en el manejo del equipo, en su mas 6ptima
utilizacion, tanto desde el punto de vista operativo como funcional, y que
comprendera como minimo los modulos de:

e Aprendizaje

e Asesoramiento

e Actualizaciones

Esta formacién deberd ir dirigida al personal médico, personal de enfermeria y
personal técnico para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y
efectuar las rutinas de servicio.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instruccién del
personal se extenderda a las funciones del sistema afectadas por el equipo
suministrado.

La formacion se iniciara antes de que el equipo empiece a dar servicio efectivo y en
los locales donde esté ubicado el equipo.

Asimismo, el adjudicatario debera aportar la documentacion e informacion necesaria
para facilitar la formacion del personal que efectuard las inspecciones periodicas y
el mantenimiento preventivo necesarios una vez transcurrido el plazo de garantia.
Debera expresar su compromiso de impartir, caso de ser requerido, un curso de
formacion técnica para el personal de mantenimiento que designe el hospital
destinatario del equipo.

Debera incluirse el programa especifico de los cursos, profesorado y planificacion
prevista de los mismos. Su duracién (en dias/semana) y el nimero de técnicos
asistentes se adecuara al coste, complejidad del sistema o equipo y en cualquier
caso debera conseguir el pleno rendimiento funcional del equipo con los
profesionales usuarios del mismo.

5. Servicio Técnico

Si bien no forma parte del concurso, parte esencial de la adquisicion,
comprometiendo las condiciones de su contratacion futura, sera la fijacion del coste
y servicios incluidos en el servicio técnico todo riesgo de los equipos durante la vida
util de los mismos. Para su definicion, este debera incluir:

e La sustitucion del equipo en caso de vicios o defectos importantes
(materiales y de funcionamiento).

¢ Mantenimiento preventivo programado: revision periédica de seguridad y
control de funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones
necesarias para el correcto funcionamiento del equipo.

e Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparacion de averias
y defectos, incluidas todas las piezas de recambio.

Asimismo, estan incluidos todos los costos y gastos de desplazamiento del personal
del servicio de mantenimiento.

El adjudicatario entregara al servicio técnico del hospital las hojas de las revisiones
en las cuales se especificardn las piezas sustituidas con sus referencias y se
detallaran las intervenciones realizadas, asi como las piezas sustituidas.



Hospital Universitario
saavaid 12 € Octubre

El adjudicatario comunicard al servicio técnico las fechas de las operaciones de
mantenimiento preventivo con suficiente antelacién acordandose el horario en
funcién de la actividad del servicio donde se ubica el equipo.

Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo se realizaran en el lugar donde
esté instalado el equipo. El hospital autorizara en su caso, la reparacion fuera del
Centro, previa justificacion.

Para el caso de que el tiempo de parada exceda de 24 horas, el equipo, cuando
mediara solicitud de la Direccion del Centro, debera ser sustituido por otro de iguales
caracteristicas.

El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o
de suministro de repuesto en ningln caso podra ser superior a 6 horas.

El tiempo de “uptime” sera de al menos el 95% estableciéndose como periodo base
horario de 24 horas diarias durante 7 dias a la semana (se valoraran porcentajes
mayores). Se deberan justificar los medios empleados para la mejora de la
disponibilidad.

Los adjudicatarios se comprometen a que todos los trabajos de mantenimiento seran
efectuados por personal especializado de la empresa y debidamente acreditados.
Las empresas adjudicatarias, se haran cargo, sin coste alguno para el hospital, de
la retirada, una vez causen baja, y gestion de los residuos a la finalizacién de la vida
atil de los equipos ofertados conforme a lo estipulado en el Real Decreto 208/2005,
de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrénicos y la gestion de sus
residuos.

Se debera indicar claramente los ANS considerados para el servicio postventa y su
coste para poder valorar adecuadamente este apartado de la oferta técnica.

El adjudicatario adquiere el compromiso firme de disponibilidad de repuestos
durante la vida del equipo, que seran originales y/o autorizados por el fabricante.
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12 de Octubre

EXPEDIENTE 2019-0-156
OBJETO:SUMINISTRO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION TRANSCUTANEA DE PCO, Y PO, PARA NEONATOLOGIA DEL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

DIRECCION DE GESTION
Servicio de Suministros-Compras

PRESUPUESTO
cob VALOR
LOTE |~ oro DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD | PRECIO S/IIVA | BASE IMPONIBLE IVA 21% IMPORTE TOTAL|  ESTIMADO EPIGRAFE
1 | 220786 |EQUIPO DE MONITORIZACION TRANSCUTANEA 3 9.915,00 29.745,00 6.246,4500 35.991,4500 29.745,00 63305
DE PCO, Y PO,
29.745,000 6.246,450 35.991,450 29.745,000
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