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CONCURSO DE INACTIVACION VIRAL DEL PLASMA HUMANO
PRESCRIPCIONES TECNICAS: CRITERIOS DE ADJUDICACION
EMPRESAS: GRIFOLS Y MACOPHARMA

e & REQUISITO DE | Valoracion | Valoracian
CRINERIO DESCRIECION CALIDAD Grifols | Macopharma
Aplicacién
Mantenimiento de la informética 10 10
- trazabilidad de todas conectada con la
Trazabilidad las etapas del aplicacién Progesa
proceso de
Inactivacion Ausencia de 0 0
conexion
Modificacién del | by ji45 de volumen Inferior al 10% g 2
~ componente del plasma
Superior al 10 % 0 0
Existencia de-un Cumplimiento de los
Eliminacién de sistema de estandares de
“leucocitos leucodepleccion calidad<0,1x10e9/ 0 10
leucocitaria
No cumplimiento 0 0
Sistema de
dosificacién dela Presencia del sistema 10 10
Dosificacion _suste;nma ,
: ; inactivadora en
funcién del volumen
del plasma. . Ausencia del sistema 0 0
(Tolerancia +/- 10%)
Ahorro de recursos Evidencia de ahorro 5 5
(energéticos, de
Recursos espacio de residuos,
de material auxiliar No evidencia de
etc) ahorro g Y
TOTAL 30 40
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