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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA EXTRACCION DE LECHE MATERNA PARA EL
INSTITUTO DEL NINO Y DEL ADOLESCENTE (INA).

1. OBIJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberan cumplir los productos
sanitarios objeto de esta licitacion para el suministro de FUNGIBLE PARA EXTRACCION
DE LECHE MATERNA para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clinico San
Carlos.

2. DESCRIPCION TECNICA DEL ARTICULO

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero
de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habran de acreditar el
cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de disefio.

LOTE/
TEM

(o(0]][c{o) ESPECIFICACIONES TECNICAS

KIT PARA EXTRACCION LECHE MATERNA PERSONAL DE UN DiA
- De uso hospitalario
Listos para usar
- Para usar un minimo de 8 veces
- Embudo y conector de polipropileno
1.1 | VARIOS - Vélvula de seguridad antiretorno
- Tubo conector de polivinnycholoride.
- Didmetro del embudo: 21 a 36 mm.
- Libre de Bisfenol A, Latex, Ftalatos.

BOTELLA-BIBERON

Desechable
1.2 | 278552 - Fabricado en polipropileno libre de BISFENOL-A
Lote y fecha caducidad impresa en cada unidad
Irrompible

En Madrid, a 2 de n?viembre de 2018
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mm ESPECIFICACIONES TECNICAS

Listo para usar
Tapa adaptada para colocar tetina.
Tamafios: 80 mly 150 ml.

EMBUDO PERSONAL SIN CONECTOR
Esterilizable y autoclavable
Fabricado en polipropileno
Medidas: desde 21 a 36 mm.

BIBERON CRISTAL CON TAPON DE ROSCA
Transparente y reutilizable, con tapdn de rosca.

2 VARIOS - Esterilizable

Fabricado en cristal.
- Tamafios: desde 130 a 250 ml.

TETINA MINI USP-R, RECIEN NACIDO.
- Latex
Un solo uso
i - Tamafios: recién nacido y lactante.

1.3 VARIOS

3 VARIOS

CESION DE EQUIPOS DE EXTRACCION DE LECHE MATERNA (LOTE 1)

1. CARACTERISTICA TECNICAS DEL EQUIPO:
- Extractor electronico de uso hospitalario con microprocesador.
- Programa de iniciacion y programa de mantenimiento distintos.
- Con tecnologia de doble fase ( estimulacion con 120-y extraccion 60 ciclos
- Con posibilidad de extraccién simple o simultanea a los dos pechos.
- Con sistema de proteccidn antiretorno (sistema cerrado) y estanco
- Con control automdtico e informacion en pantalla.
- Con posibilidad de regulacion manual del nivel de vacio.
- Sin memoria de funcidn respecto a la ultima programacion usada
- Soporte maovil con ruedas para su facil desplazamiento
- portabiberones

El inicio del suministro del fungible del lote 1 estara condicionado a la cesion de los extractores
de leche materna cuyo nimero de unidades estara en funcién de las necesidades del INA,

En Madrid, a 2 de poviembre de 2018
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Directora del Instituto del Nifio y del adolescente
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incluidos los accesorios necesarios para su utilizacion. Estos equipamientos seran cedidos sin
coste alguno para el Hospital Clinico San Carlos.

Las caracteristicas de estos equipamientos deberan adjuntarse a la oferta técnica de los
articulos ya que al ir indefectiblemente asociados al fungible también formaran parte de la
valoracion. En el caso de que no se presente esta documentacion, el licitador podra ser
excluido de la licitacion.

Los equipamientos adaptados a las necesidades del hospital y, segun lo especificado en estos
pliegos, procedera de la ultima generacion tecnologica del mercado en su tipo. El adjudicatario
ha de incorporar a su cargo las modificaciones, mejoras y actualizaciones técnicas que se
puedan desarrollar durante la vigencia del contrato y que sean de interés para el Hospital.
Atendiendo la gran complejidad, la rapida evolucién tecnologica, el alcance y la duracion de la
contratacion, el adjudicatario queda implicad técnica y econémicamente a su ejecucion, y por
tanto ha de asegurar el funcionamiento dptimo del sistema.

Obligaciones adicionales del adjudicatario respecto a los equipos cedidos:

o Dar servicio de soporte y asesoramiento cientifico-técnico via telefonica y/o presencial en el
momento que sea solicitado.

o Dar formacion sobre el manejo de los equipos cedidos en las unidades donde se instalen y al
personal necesario en todos los turnos y sin coste adicional para el hospital.

o Marcado CE vigente.

0 Suministro guia répida para el uso de los equipos.

Mantenimiento de los equipos cedidos:

El adjudicatario sera responsable del mantenimiento completo garantizando el perfecto estado
de funcionamiento, y sin coste adicional.

El mantenimiento, al ser un contrato con cesion del equipamiento, sera total e incluira los
costes de mano de obra y todos los materiales, la sustitucién de piezas recambios y otros
elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos
(mantenimiento preventivo, normativo y correctivo, etc.) asi como la sustitucion del equipo en
caso de parada, por cualquier causa no superior a 48 horas.

Las intervenciones se realizan de manera que se produzca la minima interferencia al desarrollo
de las tareas propias del Hospital, y siempre con el conocimiento del responsable de este.

Actualizacion tecnolégica de los equipos en cesion de uso:

Cuando la empresa adjudicataria disponga de nuevos aparatos tecnologicamente mas
avanzados o de actualizaciones tanto a nivel de hardware como de software, podran ofrecer al
Hospital la posibilidad de renovaciéon de los equipos cedidos o el cambio para las nuevas
versiones existentes, sin modificar en ninglin caso las condiciones econdémicas de compra del
material fungible
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Fdo: Dra. Esther Aleo Lujan ..
Directora del Instituto del Nifio y del adolescente
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CLAUSULAS:
1.- PLAZO DE ENTREGA:

- Desde el envio del pedido por fax o mail, el proveedor tendra un plazo maximo de 48 horas
(salvo programacion del pedido, en cuyo caso se respetara la misma) o 24 horas en caso de
urgencia, para la entrega del suministro en el Almacén General del Hospital Clinico San Carlos.
Los licitadores deberan manifestar de forma expresa, mediante declaracién responsable, el
compromiso de cumplimiento de estos plazos de entrega.

2.- PRODUCTOS:

- Los productos que lo requieran deberan cumplir con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de
octubre de 2009, publicado el 6 de noviembre de 2009, por el que se regulan los productos
sanitarios.

- Sera condicion indispensable para su admision el marcado C.E.
3.- MUESTRAS: si (3 unidades de cada articulo).
4.- MEJORA TECNOLOGICA:

- Los contratistas podran proponer asimismo la sustitucion de los bienes adjudicados por otros
que incorporen avances o innovaciones tecnolégicas que mejoren las prestaciones o
caracteristicas de los adjudicados. En ningin caso el precio maximo autorizado podra ser
superior al adjudicado.

5.- FORMACION EN LA UTILIZACION DE LOS BIENES ADSCRITOS A LA EJECUCION
DEL CONTRATO.

El adjudicatario garantizara la formacion técnica adecuada en el empleo de los bienes licitados
al personal implicado en el uso de los mismos.

6.-CLAUSULA MEDIOAMBIENTAL:

El contratista debera adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la
legislacién medioambiental vigente que sea de aplicacion a los materiales entregados. En
particular, el contratista se compromete, debiendo acreditarlo en caso de que asi sea solicitado
por el responsable del contrato designado por el érgano de contratacién, para la consecucién
de una buena gestion medioambiental, a la retirada de envases, basuras, chatarra y todo tipo
de residuos generados por su actividad. Sera responsabilidad de la empresa la correcta
segregacion y gestion de los residuos derivados de su actividad.

En Madrid, a 2 de joviembre de 2018

Fdo: Dra. Esther Aleo Lujan
Directora del Instituto del Nifio y del adolescente
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