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SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMGC

EXPEDIENTE: 2019000022
OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de PROCESOS PARA DISECCION Y RESECCION DE TUMORES Y
POLIPOS GRANDES POR ENDOSCOPIA, para cubrir las necesidades del Hospital.
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318008 | PROCESO DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA ESOFAGO: KIT POR PACIENTE

1 Aguja de esclerosis

Caracteristicas técnicas:

- Aguja de 23Gx4mm.

- Agujas de esclerosis con vaina rigida y cobertura de teflén con punta de tres biseles para maximizar la
capacidad de puncion.

- Mango ergondmico con conector tipo luer para inyeccion.

- Aguja con conector de bloqueo y clip de seguridad para mantener la posicidn de la aguja dentro de la
vaina.

- Longitud de trabajo total 165 cm aproximadamente.

- Estabilizador en la punta para facilitar la inyeccién.

- Sin latex.

- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Bisturi para diseccion

Caracteristicas técnicas:
- Bisturf para diseccion submucosa de punta botdn de 1,5 mm de longitud con inyeccién incorporada,
longitud de trabajo de 195 cm, para canal de trabajo de 2.8 mm.
- Existencia de sistemas de traccion y elevacion de la pieza para simplificar la D.E.S
- Sin latex.
- Debe ser compatible con las fuentes de diatermia y los endoscopios existentes en el servicio.
- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Pinza de hemostasia

Caracteristicas técnicas:

- Pinzas de hemostasia endoscdpica, mango incorporado, con cobertura de teflén y punta rotatora (razén
1:1).

- Palas dentadas para hemostasia, apertura de palas 5mm, longitud de trabajo 165 cm, para canal de
trabajo de 2.8mm.

- Conexién de electrodo activo monopolar; debe ser compatible con las fuentes de digllermia y con los
endoscopios existentes en el Servicio. s ',..Mw.w_w«;?r;f"“’s
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- Sin latex.
- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Vaina para hemoclips recargables

Caracteristicas técnicas:

- Aplicador para multiples clips recargables en una intervencion de diseccién endoscdpica submucosa.
- Fécil carga de los clips con un movimiento de abrir-cerrar,

- Funcidn de rotacidn incorporada para asegurar un correcto posicionamiento del clip.

- Debe disponer de una longitud: 2300 mm.

- Sin latex,

- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

10 Hemoclips recargables (5 de longitud de pala del clip de 9 mm y 5 de longitud de
pala del clip de 6 mm)

Caracteristicas técnicas:
- Hemoclips en cartuchos compatibles con introductor metalico rotatorio.
- Hemodlips disponibles con dos angulos de mandibulas disponibles de 90° y 135°.
- Hemoclips de longitudes de 6 y 9 mm para adecuarse a las diferentes necesidades de la lesion.
- Sin latex.
- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Tubuladora conexién bomba de irrigacién y bisturi

Caracteristicas técnicas:

- Tubo de un solo uso estéril que permite la conexion de los bisturis de inyeccion integrada con la bomba de
irrigacion, y a su vez de la bomba de irrigacién con la bolsa o recipiente.

- Debe presentar valvula unidireccional antirreflujo premontada y dos modelos compatibles para bolsa o
recipiente.

- la tubuladura debe ser compatible con las bombas de irrigacion presentes en la unidad.

- Sin latex.

- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.
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1 Aguja de esclerosis

Caracteristicas técnicas:
- Aguja de 25Gx4mm.
- Agujas de esclerosis con vaina rigida y cobertura de tefldn con punta de tres biseles para maximizar la
capacidad de puncion. ‘
- Mango ergondmico con conector tipo luer para inyeccion.
- Aguja con conector de bloqueo y clip de seguridad para mant@nerﬁla“ppsiciép;/de;,lgjeg‘
vaina. T

g wiid 51y
(07 b e

Fdo. Dr. dcartlla Gallana

Pagina 2 de 8 Subdirector Médico Servicios Médicos

¥
P .
[ o b




s

[ Hospital Universitario

7 s,

e

el Al | espeCIFICACIONES TECNICAS | ANEXO 24
SUMC

Longitud de trabajo total 165cm aproximadamente.
Estabilizador en la punta para facilitar la inyeccién.

Sin latex.

Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Bisturi para diseccion

Caracteristicas técnicas:

Bisturi de punta botdn de 2 mm de longitud con inyeccién incorporada, longitud de trabajo de 165 c¢m para
canal de trabajo de 2.8mm.

Existencia de sistemas de traccién y elevacién de la pieza para simplificar la D.E.S.

Sin latex.

Debe ser compatible con las fuentes de diatermia y los endoscopios existentes en el servicio.

Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Pinza de hemostasia

Caracteristicas técnicas:

Pinzas de hemostasia endoscdpica, mango incorporado, con cobertura de teflén y punta rotatoria (razdén
1:1).

Palas dentadas para hemostasia, apertura de palas 5mm, longitud de trabajo 165cm, para canal de trabajo
de 2.8mm

Conexién de electrodo activo monapolar; debe ser compatible con las fuentes de diatermia y con los
endoscopios existentes en el Servicio.

Sin latex.

Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Vaina para hemoclips recargables

Caracteristicas técnicas:

Aplicador para multiples clips recargables en una intervencién de diseccién endoscopica submucosa.
Facil carga de los clips con un movimiento de abrir-cerrar.

Funcién de rotacién incorporada para asegurar un correcto posicionamiento del clip.

Debe disponer de una longitud: 2300 mm.

Sin latex.

Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

10 Hemoclips recargables (5 de longitud de palé del clip de 9 mm y 5 de longitud de
pala del clip de 6 mm)

Caracteristicas técnicas:

Hemoclips en cartuchos compatibles con introductor metalico rotatorio.
Hemoclips disponibles con dos angulos de mandibulas disponibles de 90° y 135°.
Hemoclips de longitudes de 6 y 9 mm para adecuarse a las diferentes necesidades de la legjo
Sin latex.
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- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Tubuladora conexién bomba de irrigacion y bisturi

Caracteristicas técnicas:
" Tubo de un solo uso estéril que permite la conexién de los bisturis de inyeccion integrada con la bomba de

irrigacion, y a su vez de la bomba de irrigacidn con la bolsa o recipiente,

- Debe presentar valvula unidireccional antirreflujo premontada y dos modelos compatibles para bolsa o
recipiente.

- La tubuladura debe ser compatible con las bombas de irrigacién presentes en la unidad,

- Sin latex.

- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.
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PROCESO DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA COLON: KIT POR PACIENTE

1 Aguja de esclerosis

Caracteristicas técnicas:

- Aguja de 23Gx4mm.

- Agujas de esclerosis con vaina rigida y cobertura de teflén con punta de tres biseles para maximizar la
capacidad de puncion.

- Mango ergondmico con conector tipo luer para inyeccion.

- Aguja con conector de blogueo y clip de seguridad para mantener la posicién de la aguja dentro de la
vaina.

- Longitud de trabajo total 230cm aproximadamente.

- Estabilizador en la punta para facilitar la inyeccion.

- Sin latex.

- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Bisturi para diseccién

Caracteristicas técnicas:
- Bisturf para Diseccion Submucosa de punta botén de 1,5 mm de longitud con inyeccién incorporada,

longitud de trabajo de 195 cm, para canal de trabajo de 2.8 mm,
- Existencia de sistemas de traccion y elevacion de la pieza para simplificar la D.E.S

- Sin latex.
- Debe ser compatible con las fuentes de diatermia y los endoscopios existentes en el servi

- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.
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1 Pinza de hemostasia

Caracteristicas técnicas:

Pinzas de hemostasia endoscdpica, mango incorporado, con cobertura de teflén y punta rotatoria (razén
1:1).

Palas onduladas para hemostasia en colon apertura de palas 4mm, longitud de trabajo 230cm, para canal
de trabajo de 3.2mm.

Conexion de electrodo activo monopolar; debe ser compatible con las fuentes de diatermia y con los
endoscopios existentes en el Servicio.

Sin latex.

Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Vaina para hemoclips recargables

Caracteristicas técnicas:

Aplicador para multiples clips recargables en una intervencion de diseccién endoscopica submucosa.
Facil carga de los clips con un movimiento de abrir-cerrar.

Funcién de rotacidn incorporada para asegurar un correcto posicionamiento del clip.

Debe disponer de una longitud: 2300 mm,

Sin latex.

Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

10 Hemoclips recargables (5 de longitud de pala del clip de 9 mmy 5 de longitud de
pala del clip de 6 mm)

Caracteristicas técnicas:

Hemoclips en cartuchos compatibles con introductor metalico rotatorio.

Hemoclips disponibles con dos 4ngulos de mandibulas disponibles de 90° y 135°.

Hemoclips de longitudes de 6 y 9 mm para adecuarse a las diferentes necesidades de la lesion.
Sin latex. :

Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Tubuladora conexién bomba de irrigacion y bisturi

Caracteristicas técnicas:

Tubo de un solo uso estéril que permite la conexién de los bisturis de inyeccién integrada con la bomba de
irrigacion, y a su vez de la bomba de irrigacion con la bolsa o recipiente.

Debe presentar vélvula unidireccional antirreflujo premontada y dos modelos compatibles para bolsa o

recipienite.
La tubuladura debe ser compatible con las bombas de irrigacién presentes en la unidad.
Sin latex.

Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.
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318011 | PROCESO DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA/TUNELIZACION PARA POEM
DEL TRACTO DIGESTIVO ALTO: KIT POR PACIENTE

1 Aguja de esclerosis

Caracteristicas técnicas:

- Aguja de 23Gx4mm.

- Agujas de esclerosis con vaina rigida y cobertura de teflén con punta de tres biseles para maximizar la
capacidad de puncion.

- Mango ergondmico con conector tipo luer para inyeccion.

- Aguja con conector de bloqueo y clip de seguridad para mantener la posicién de la aguja dentro de la
vaina.

- Longitud de trabajo total 165cm aproximadamente.

- Estabilizador en la punta para facilitar la Inyeccion.

- Sin latex.

- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Bisturi para diseccion/tunelizacién para POEM

Caracteristicas técnicas:.
- Cuchillo de 4.5mm de longitud en forma de triangulo con funcién de inyeccién de agua, longitud de trabajo
165cm, para canal de trabajo de 2.8mm.
- Sin latex.
- Debe ser compatible con las fuentes de diatermia y los endoscoplos existentes en el servicio.
- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Pinza de hemostasia

Caracteristicas técnicas:

- Pinzas de hemostasia endoscépica, mango incorporado, con cobertura de teflén y punta rotatoria (razén
1:1).

- Palas dentadas para hemostasia, apertura de palas 5mm, longitud de trabajo 165cm, para canal de trabajo
de 2.8mm

. Conexién de electrodo activo monopolar; debe ser compatible con las fuentes de diatermia y con los
endoscopios existentes en el Servicio.

- Sin latex.

- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Vaina para hemoclips recargables

Caracteristicas técnicas:
- Aplicador para multiples clips recargables en una intervencion de diqeccig&p-jengosqg');?_i,ca submuedsay; -
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- Fécil carga de los clips con un movimiento de abrir-cerrar.

- Funcién de rotacién incorporada para asegurar un correcto posicionamiento del clip.
- Debe disponer de una longitud: 2300 mm.

- Sin latex. '

- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

10 Hemoclips recargables (5 de longitud de pala del clip de 9 mm y 5 de longitud de
pala del clip de 6 mm)

Caracteristicas técnicas:
- Hemoclips en cartuchos compatibles con introductor metalico rotatorio.
- Hemoclips disponibles con dos angulos de mandibulas disponibles de 90° y 1350,
- Hemoclips de longltudes de 6 y 9 mm para adecuarse a las diferentes necesidades de la lesién
- Sin latex.
- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

1 Tubuladora conexién bomba de irrigacion y bisturi

Caracteristicas técnicas:

- Tubo de un solo uso estéril que permite la conexion de los bisturis de inyeccién integrada con la bomba de
irrigacidn, y a su vez de la bomba de irrigacion con la bolsa o recipiente.

- Debe presentar valvula unidireccional antirrefiujo premontada y dos modelos compatibles para bolsa o
recipiente.

- La tubuladura debe ser compatible con las bombas de irrigacién presentes en la unidad.

- Sin Latex.

- Estéril, con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.
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318012 | PROCESO RESECCION ENDOSCOPICA TRANSMURAL DE TUMORES DEL TRACTO
DIGESTIVO ALTO O BAJO: KIT POR PACIENTE

- Dispositivo para reseccion transmural de tumores digestivos servido en envase unitario y estéril.
- Dispositivo debe disponer de:
A. Capuchdn de silicona de grado médico: didmetro 11.5-14 mm; profundidad 23 mm.
B. Clip de nitinol: Ancho 12.3 mm.
C. Asa de polipectomia de acero de grado médico: diametro de asa premontada 13-15 mm; longitud

asa premontada: 220 cm.
D. Pinza de agarre: Longitud 220 cm; diametro 2.3 mm.
E. Sonda de marcado: Longitud 220 cm; didmetro 1.9 mm.
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ANEXO:

1. En cada articulo debera figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de
cada una de las referencias de los articulos ofertados deberan venir expresadas en medidas europeas.

2. Cada uno de los articulos incluidos en este Procedimiento deberd reunir:
I Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se
regulan los productos sanitarios.
[] Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1616/2009, de 26 de Octubre, por el que se
regulan los productos sanitarios implantables activos.
[] Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1662/2000, de 29 de Septiembre, sobre
productos sanitarios para diagnédstico “in vitro", modificado por el Real Decreto
1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y por el Real
Decreto 109/2010 de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en
materia sanitaria para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicioy a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
[[] otra legislacion .

3. Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion técnica {en castellano o traducida al
castellano):
- Relacion de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catdlogos y toda aquella informacion que el licitante considere
oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluacion de los productos: NO.
En caso de ser necesarias se solicitarfan con posterioridad.

5. Etiquetado en el que figure:

La denominacién del articulo.

El método de esterilizacién utilizado.

Las fechas de caducidad del producto.

El ndmero de lote.

La referencia comercial.

Marcado CE.

Toda la informacion seré perfectamente legible y estara en castellano.

N

6. Garantia de actualizacién Tecnoldgica. En caso de producirse un cambio en la tecnologia del material
adquirido por este expediente, con renovacién de la gama, los modelos adjudicados se actualizaran a
los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como minimo el nivel tecnolégico del adjudicado
y los precios.

Fdo. Dr. M. Cucarefly Gallana }
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. MEDIDA 1 : AL TV | esivabo
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PROCESO DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA
1 1 | 318008 ESOFAGO KIT POR PACIENTE UN 9 826,45 7.438,05 21 1.561,99 9.000,04

PROCESO DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA
2 2 | 318009 ESTOMAGO KIT POR PACIENTE UN 9 826,45 7.438,05 21 1.561,99 9.000,04

PROCESO DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA
3 3 | 318010 COLON KIT POR PACIENTE UN 9 826,45 7.438,05 21 1.561,99 9.000,04
PROCESO DISECCION ENDOSCOPICA
4 4 | 318011 |SUBMUCOSA/TUNELIZACION POEM TRACTO DIGESTIVO UN 4 826,45 3.305,80 21 694,22 4.000,02
ALTO KIT POR PACIENTE

PROCESO RESECCION ENDOSCOPICA TRANSMURAL
5 5 | 318012 {TUMORES TRACTO DIGESTIVO ALTO O BAJO KIT POR UN 4 826,45 3.305,80 21 694,22 4.000,02
PACIENTE

IMPORTE TOTAL: 28.925,75 6.074,41 35.000,16
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