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1. OBJETO DEL PLIEGO
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El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es establecer las condiciones técnicas
minimas requeridas para realizar la revisi6n, ajuste y calibracién de los equipos disponibles en los

_laboratorios de Canal de Isabel Il, para la magnitud Masa, y utilizados para actividades de
calibracion interna y el aseguramiento de la calidad.

Los ensayos y calibraciones realizadas en estos laboratorios estan amparados por la acreditacién
ENAC en base a los requisitos de la norma UNE EN ISO/IEC 17025, por tanto, las mediciones
realizadas por ellos deben tener trazabilidad metrolégica, es decir, que el resultado de una
medicidn cuente con la propiedad de vincularse a una referencia reconocida por medio de una
cadena continua y documentada de calibraciones y comparaciones, cada una de las cuales
contribuye a la incertidumbre declarada de la medicién.

Para lograr la comparabilidad de resultados a lo largo del tiempo, es importante que los resultados
estén referidos a una misma referencia (patrén o material de referencia certificado o una medicién
primaria) en una cadena continua de comparaciones - resultados asociados a una misma magnitud

del Sistema Internacional de Unidades {Sl). i

2. DEFINICIONES

Calibracién: operacién que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una
relacién entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los
patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en
una segunda etapa, utiliza esta informacién para establecer una relacién que permita obtener un
resultado de medida a partir de una indicacién (VIM).

Jerarqufa de calibracion: secuencia de calibraciones desde una referencia hasta el sistema de
medida final, en la cual el resultado de cada calibracién depende del resultado de la calibracion -
precedente {VIM).

Trazahilidad metrolégica; propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede
relacionarse con una referencia mediante una cadena interrumpida y documentada de
calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida (VIM).

NOTA: La ILAC considera que Ios elementos necesarios para confirmar la trazabilidad metrolégica son: una cadena de
trazabilidad metrolédgica ininterrumpida a un patrén internacional o a un patrén nacional, una incertidumbre de medida
documentada, un procedimiento de medida documentado, una competencia técnica reconocida, la trazabilidad
metrolGigica al Sl y los intervalos entre calibraciones {véase ILAC P10:2002).

Cadena de trazabilidad metrolégica: sucesién de patrones y calibraciones gue relacionan un
resultado de medida con una referencia (VIM).

CMC (Capacidad de Medida y Calibracién): es la menor incertidumbre de medida que un
laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un
nivel de confianza de aproximadamente e] 95%.

Paaing 3 de 12




Canal de |sabol I S.A, Insonita on ol Reglstro Mercomtl go Madnd 2l Tome 20,733, Folle 85, Sectldn B, Hoja M-534820 o Inseripgion 17 Deneminaclén en Inscnecion 34, NIF ASBAZ3087, Domicilis Soctal: S Santa Engrocea, 125, 28002 Madrid

Canal

de lsabel I

Conlrato N2: 26/2019

3. RELACION DE EQUIPOS E INTERVALO DE CALIBRACION

En el Anexo | se incluyen la relacidn de equipos existentes objeto del presente contrato con
indicacion de su marca, modelo y nimero de serie. Por necesidades de los laboratorios, podran
incorporarse a esta relacién equipos de nueva adquisicién por lo que esta relacién podra variar.

La frecuencia y nominales de calibracién estd indicada en el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares (PCAP), si bien deben tenerse en cuenta calibraciones adicionales que puedan tener
que realizarse tras reparaciones o ajustes de los mismos.

‘4. CONDICIONES DEL SERVICIO DE CALIBRACION

4.1 Actividades de calibracién

Es obligacion esencial e indispensable para la adjudicacion contar y mantener expedientes de
~ acreditacion en vigor para el drea de masa.

No se admite la subcontratacién de las actividades de calibracion objeto del presente contrato

salvo en situaciones puntuales y excepcionales, y previa comunicacién y aceptacidn por parte
de Canal de [sabel Il

Adicionalmente, los requisitos minimos a demostrar en la licitacidn del presente concurso son:

1.

Ofrecer servicio técnico del fabricante de instrumentacién de los equipos indicados en el
punto anterior, de manera que se asegure la posibilidad de recursos en caso de tener que
realizar ajustes. :

Control interno de la deriva de Ios patrones empleados por el laboratorio (pesas clase E2
seglin QIML R111)

Aplicacién del procedimiento de calibracién EURAMET cg-18, Guia para la calibracion de
los instrumentos para pesar de funcionamiento no automatico (4th edition, European
Association of National Metrology institutes), tantc para el célculo de la estimacién de
incertidumbre de calibracidn como para el valor de peso minimo derivado de la
incertidumbre,

Nota 1. Las balanzas que en el Anexo | aparecen con cddigo ZM (laboratorio de calibracion de
contadores) se calibran como depdsito. ' .

Nota 2: Se utilizardn masas patrén de clase F1 para fas balanzas 0-01-011-ZM y 0-01-012-ZM; para
el resto de balanzas masas patron clase 2 o superior,

Nota 3: Para la calibracién de las balanzos de 0-01-001-ZM y 0-01-003-ZM se utilizaran las masas
calibradas de 500kg y 1000kg del laboratorio de ca!fbraciéq de contadores.

Puesto que, tal y como se indica en el documento VIM, la incertidumbre de medida va
aumentando necesariamente a lo largo de la secuencia de calibraciones, el laboratorio
externo debe contar con una CMC que permita garantizar la minima incertidumbre posible
debida a sus patrones y su sistema de medida.
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Las CMC maximas asociadas a los nomina!es de calibracion indicados en el Anexo I del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP} son:

Para pesas {en instalaciones permanentes}:

Campo de medida cMmC
10mg <£0,0020 mg
100 mg < 0,005 mg
1lg <0,010 mg
5¢ £0,015mg
50g <0,030mg
100g £0,05 mg
200g <0,10 mg
500¢g <£0,25mg
1kg <£0,5mg
2 ke - £2,0mg

Para instrumentos de pesaje (calibracién ‘in situ’) clase I, Il, Il y IV segtin UNE-EN 45501

en vigor:

Campo de medida cMmC
0,00lg<m<0,01g <0,05 mg
00lg<m=g0,1g 20,10 mg
0,1g<m<05¢g <0,20mg
0,5g<m<lg £0,50 mg

11g<m<10g £1,0mg
10g<m=<20g <1,5mg
208<m<100g . £40mg
100g<m<5kg £6,0-10-5-m
5kg<m<50kg £2,0-10-4-m
50keg<m=s300kg - £1,4:.10-4m
300 kg <m <3000 kg £6,0-10-3'm
3000 kg < m < 6000 kg £2,0kg
6000 kg < m < 10000 kg $35kg

5. Ajuste de la pesa interna en aquellos instrumentos de pesaje que sea de aplicacién.

6. Junto con las operaciones de calibracién se realizardn y registraran, al menos, las
operaciones siguientes:

a) Nivelado.

b} Limpieza de plato y la electrénica interna.
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¢) Revisién y ajuste de la célula de medida y del sistema de funcionamiento de la pesa
interna, cuando proceda.
d) Revision de apertura de puertas, cuando proceda.

4.2 Logistica y transporte -

En caso de ser necesario, el transporte para la entrega y. devolucién corre por cuenta del
adjudicatario.

Las condiciones del embalaje y etiquetado deben ser tales que los equipos incluides en el
anexo | no se vean afectados durante el transporte por sucesos que alteren su correcto
funcicnamiento.

El adjudicatario esta obligado a conservar y mantener adecuadamente los equipos entregados,
y su software cuando sea de aplicacién, quedando estos en depdsito y bajo su custodia durante
el tiempo que duren los trabajos de calibracién y reparacion.

Los gastos incurridos en la conservacién y mantenimiento de los mismos seran por cuenta del
adjudicatario. lgualmente, la reposicion de equipos extraviados, robo o dafio, o de cualquier
otra indole deben quedar protegidos por una péliza gue cubra el importe de su reposicién a

_huevos, asf como la eventual indemnizacién a Canal de Isabel I de los perjuicios guie pudieran
derivarse,

4.3 Ajhstes y averfas -

Estan incluidas en este contrato operaciones de ajuste, si bien el adjudicatario debera informar
previamente a Canal de Isabel Il y acordar su actuacion una vez caonoce los resultados iniciales
de la calibracion.

En caso de no poder realizarse las calibraciones por averia o anomalia en los equipos el
adjudicatario deberd comunicarlo a Canal de Isabel I, acordandose la devolucién o la gestion
de la reparacidn.

En caso de que la averia corresponda a equipos de una marca distinta a la del adjudicatario,
este debe asumir la reparacion. Los costes de la misma se imputaran siempre al presente
contrato. :

El coste de reparacién (mano de obra, dietas, desplazamientos y piezas de recambio) queda
incluido del ambito del presente contrato, estimando un importe de 1.000€ para el calculo de
la oferta econdémica {ver Anexo Il del Pliego de Clausulas Administrativas).

El plazo de garantia serd de dos {2) afios para los materiales y repuestos nuevos empleados y
de un (1) afic para todos los trabajos correspondientes a los servicios de calibracién y
reparacion de los equipos a contar en los dos casos desde la fecha de recepcidn del equipo.

La garantfa técnica cubrira, durante su periodo de vigencia, todo defecto de funcionamiento,
incluide cualquier vicio oculto de funcionamiento, en los equipos calibrados y reparados objeto
del presente contrato. La garantia cubrird los gastos de envio y los de devolucion, la mano de
obra y la sustitucién de los materiales y piezas defectuosas.
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Los certificados de callbraCIon que incluiran los resultados antes del ajuste o “reparacnon
cuando proceda, pueden ser entregados en formato papel en el momento de la devolucién de
los equipos, o bien en soporte electrénico tipo CD o por envio al correo electrénico acordado
previamente,.

Los certificados en soporte electrénico y su envio deben asegurar la integridad ¥
confidencialidad de la informacién.

4.5 Plazo de ejecucidon de las calibraciones

El plazo de realizacidn de los trabajos sera de quince (15) dias a partir de la llegada de los
equipos a las instalaciones del adjudicatario, que debe comunicar la recepcién y estado de los
mismos a Canal de Isabel II.

La realizacion de los trabajos in situ se realizard previo acuerdo entre las partes, siempre con .
la suficiente antelacién para respetar los periodos de calibracién aplicables. El transporte de
pesas corre por cuenta del adjudicatario.

Este plazo puede verse alterado en caso de ser necesario el ajuste de los equipos o fjue se
detecte anomalia o averla en los mismos. En estos casos se acordara puntualmente la nueva
. fecha de devolucién.

4.6 Reclamaciones

En caso de constatarse errores o desviaciones en las calibraciones realizadas, mal
funcionamiento o averfas en los equipos, el laboratorio de calibracién asume los gastos
derivados de estas situaciones.

4.7 Requisitos de Sostenibilidad

El adjudicatario esté obligado a basarse en el principio de sostenibilidad como e[emento de sus
politicas de desarrollo, innovacién, relaciones con proveedores y socios comerciales, entre
otros aspectos de su negocio, :

Podra demostrar la aplicacién de este principio mediante, por ejemplo, esquemas relacionados
con:

¢ Puesta en marcha de actuaciones orientadas a la eficiencia energética que permitan
reducir consumos de recursos naturales tanto en instalaciones permanentes como
moviles. .

¢ Adecuada gestién de la flota de vehiculos empleados tanto para tareas técnicas como

comerciales, con objetivos cuantificables de la reduccién del consumo de combustibles.

Uso racional de otros recursos naturales partiendo, donde sea de aplicacién, de dlseno

verde de productos y procesos.
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Contard con informacién transparente que demuestre el avance en la consecucion de sus
objetivos, mediante modelos propios o con reconocimiento internacional (UNE-EN 1SO 14001,
Global Reporting Initiative, Reglamento EMAS u otras).

Contralo N2 26/2019

Podra aportar un codigo de conducta, o equivalente, en el que se recojan pautas para, por
ejemplo: ‘ :

Conformidad con las normativas medicambientales, de salud y seguridad.
Prevencién contra el soborno y la corrupcién. '

Propiedad intelectual e informacién confidencial.

Précticas laborales y conflictos de intereses.

5. ACLARACIONES

Para cualquier consulta sobre el presente pliego de prescripciones técnicas deberan ponérse en
contacto con la Subdireccidn de Contratacién de Canal de Isabel ll, S.A, en el nimerc de
" teléfono 91.545.10.00, o bien enviar un correo electrénico a la siguiente direccidn:
consultas_contratacion@canaldeisabelsegunda.es, indicando en el asunto el namero de
contrato al que se refiere, :

Alfonso Gonzélez del Rey Estévez
Subdirector de Calidad de las Aguas

Miguel Angel Gélvez Garcia
Subd. Depuracidn y Medioambiente

Francisco Javier Ferndndez Delgado
Subdirector de Telecontrof

Juan Sénchez-Garcia - Belén Benito Martinez
Director de Ingenieria e Innovacion Directora de Operaciones
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Laboratorio Central — C/Santa Engracia, 125 — Madrid 28003

ANEXO |

~ RELACION DE BALANZAS Y GRANATARIOS

Conlrato N2 26,2019

quipo i de serie
0-01-001FQ, Balanza Analitica Mettler MS1045/01 B427769276
0-01-101AU Balanza Analitica Mettler AT200 SRN1114173574
0-01-103A0 Granatario Mettler PEAQO B62986
0-01-204BC Granatario Mettler PE2000 A96346
0-01-0015B Balanza Analitica Mettler MS5105 B427764655
0-01-304SB Granatario Mettler PB3002-SDR 1125461351

Laboratorio de Grifién - C/ Olivar del Patrén, n? 24; 28971 Griiién {Madrid)

“Equipo - - Modelo _ Nedeserie
0-01-002PG Granatario Mettler PB3002-L 1126512368
(-01-003PG Balanza Analitica Mettler MS105 B413452780

. Laboratorio de La Poveda - Crta. Campo Real Km. 0,7- Via de Servicip - Pol. Ind. La Poveda; 28500

Arganda dei Rey {Madrid)

o de ser

. Egquipo | Man
0-01-002PA Balanza Analltica Mettler AE163 38500/052
0-01-602PA Granatario Mettler PB3002-5 1120110708

Laboratorio de Villalba — Cantos Altos, Via de servicio A-6, n2 1 - 28400 Collado Villalba (Madrid)

" faupe | wan Nedeserie
0-01-001PV Balanza Analitica Mettler B526098246
0-01-002PV Granatario Mettler _ MS30025/01 B226071579
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Laboratorio de Majadahonda - Ctra. de Majadahonda a Boadiila km 0,800; 28220 Maijadahonda
(Madrid) '
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. Eauipo lo Nedeserle
0-01-001-MC Balanza Analitica Mettler - MS105DU B226068098
0-01-002-MC Granatario Mettler MS30027S/00 B625631386
0-01-001-MF Granatario Mettler MS30025/01 1123491946
0-01-002-MF Balanza Analitica _Mettler MS105DU B024043673

NEW CLASSIC MF-
Q-Ol-OOl-MR ‘Balanza Analitica Mettler MS105DU BS{19903526
0-01-001-MS Balanza Analitica Mettler MS2045/01 1123492885

Laboratorio de Calibracién de contadores - Ctra. de Majadahonda a Boadilla km 0,800

28220 Majadahonda ]Madrid)

Z Eqmpo .
0-01-001-ZM Balanza Mettler PARTHER - 5111858 De 20 a 10.000 kg
0-01:002-ZM Balanza Mettler SPIDER 300 2303678 De 2 a 300 kg
0-01-003-ZM Balanza Mettler SPIDER 3000 2303680 De 10 a 2.000 kg
0-01-004-ZM Balanza Mettler SPIDER 3 2303679 De 2 a 300 kg
0-01-005-ZM Balanza Mettier SPIDER 3 2640021 De0,025a3 kg
0-01-006-ZM Balanza Mettler SPIDER 35 2657605 De 0,10 a 30 kg
0-01-007-ZM Balanza Mettler SPIDER 300 2640022 De 1a300kg
0-01-008-ZM Balanza Mettler SPIDER 300 222811 De 2 a 300 kg
0-01-009-ZM Balanza Mettler SPIDER 35 2265581 De0,20a30kg
0-01-010-ZM Balanza Mettler SPIDER 3 2247013 De0,05a3 kg
0-01-011-ZMm - Balanza Mettler Balanza de 200 Kg 3344316 De 0,002 a 200 kg
0-01-012-ZM Balanza Mettler Balanza de 20 Kg 3344315 De 0,001 a20kg
Laboratorio de EDAR El Endrinal - C/. Romeral s/n; Collado Villalba (Madrid}
 Equipo. [ Marea _ Nedeserie

0-01-003-DE Granatario PRECISA U-87975
0-01-004-DE Balanza Analitica DENVER P214 18305892
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Laboratorio de EDAR Casaguemada - Ctra. San Fernando—Meiorada, Km 3; San Fernando de Henares

{Madrid)

. Equipo

-104-DC

Balanza -

MetllermToI'edo'

AG 204

1120402014

0-01-102-DC

Granatario

AND

FA2000

Laboratorio de EDAR Arroyo de la Vega - Camino del Juncal, s/n; Alcobendas (Madrid)

5248914

. 0-01-002-DA Granatario Ohaus Adventurer089AR_C120 1120283608
0-01-003-DA Balanza Analitica | Metler Toledo MS2045/01 'B115129619
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eser
01-002PA Pesa patrén1g Mettler Toledo F1 158606 E10688
01-002PG Pesa patrénlg Mettler Toledo F1 158606 E10689
01-007IC Pesapatrénlg Mettier Toledo F1 158606 E10687
01-003PV Pesa patrén1g Mettler Toledo F1 158606 £14099
01-003AD Pesa patrén1g Mettler-Toledo F1 158606 E10690
01-007AD Pesa patrén 1 Kg KERN & Sohn GmbH F1 DKD-K-11801 50919437
01-001PV Pesa patrén 10-mg Mettler Toledo F1 159446 E14916°
01-005IC Pesa patrén 10 mg Mettler Toledo F1 159446 E10681
01-007PA Pesa patrén 10 mg Mettler Toledo F1 159446 E14918
'01-007PG Pesa patrén 10 mg Mettler Toledo F1 159446 £14917
01-001AD Pesa patrdn 10 mg Mettler-Toledo F1 159446 £10682
01-003PA Pesa patrén 100 g Mettler Toledo F1 158666 E11047
01-003PG Pesa patrén 100 g Mettler Toledo Fl 158666 £10695
01-0101C Pesa patron 100 g Mettler Toledo Fl 158666 E10693
01-004PV Pesa patrén 100g | -~ Mettler Toledo F1 158666 . £14100
01-004AD Pesa patrén 100 g ~ Mettler-Toledo- F1 158666 £10696
01-001PA Pesa patrén 100 mg Mettler Toledo F1 159476 F10684
01-001PG Pesa patrén 100 mg . Mettler Toledo F1 159476 E10685
01-006iC Pesa patrén 100 mg Mettler Toledo Fi 159476 E10683
01-002PV Pesa patrén 100 mg Mettler Toledo Fl 159476 E14098
01-002AD Pesa patrén 100 mg Mettler-Toledo F1 159476 E10686
01-001IC Pesa patron 1000 g Mettler Toledo Fi 15869 E1077
01-002I1C Pesa patrén 1000 g Mettler Toledo F1 - 15869 E1078
01-005PA Pesa patrén 1000 g Mettler Toledo F1 158696 E10699
01-005PG Pesa patrén 1000 g Mettler Toledo F1 158696 E10700
01-006PV Pesa patrén 1000 g - Mettler Toledo Fi 158696 E14102
01-005AD Pesa patrén 2 Kg Mettler-Toledo Fi 158706 F10703
01-004C Pesa patron 200 g Mettler Toledo F1 E7153
01-004PA Pesa patrén 200 g Mettler Toledo F1 158676 E10697
01-004PG Pesa patrén 200 g Mettler Toledo Fi 158676 E10698
01-005PV Pesa patron 200 g Mettler Toledo F1 158676 E14101
01-006AD Pesa patrén 200 g KERN & Sohn GmbH E2 DKD-K-11801 G0919436
01-003IC Pesa patron 2000 g Mettler Toledo Fi 15870 " F1079
01-006PA Pesa patron 2000 g Mettler Toledo F1 158706 " E10701
01-006PG Pesa patrén 2000 g Mettler Toledo F1 158706 . E10702
01-007PV Pesa patrdn 2000 g Mettler Toledo F1 158706 F14103
01-008PA Pesa patrén 5 g Mettler Toledo Fi 158626 F10691
01-009AD Pesa patrén 5 g Mettler-Toledo F1 158626 E11045
01-0091C Pesa patrén 50 g Mettler Toledo Fi 158656 E10692
01-008AD Pesa patrén 50 g Mettler-Toledo F1 158656 E11046
01-009PA Pesa patrén 50 g Mettler-Toledo F1 158656 -
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