Hospital Universitario

S 12 de Octubre

EXPEDIENTE: 2018-0-104

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE
INTRODUCTORES PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA VASCULAR'Y
RADIOLOGIA VASCULAR DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el articulo 123 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre de Contratos del Sector Publico y el articulo 68 del RGLCAP, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de
regir la ejecucion del SUMINISTRO DE INTRODUCTORES PARA LOS SERVICIOS DE
CIRUGIA VASCULAR Y RADIOLOGIA VASCULAR DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Caracteristicas técnicas:

LOTE

NO
ORDEN

CODIGO
ARTICULO

ARTICULO
(DESCRIPCION TECNICA)

011472

INTRODUCTOR GUIA FLEXIBLE

Con gran radiopacidad a lo que contribuye su construccién en 3 capas, capa
interna de teflon. Vaina, dilatador y marcador de oro en el mallado a 5 mm del
extremo distal del introductor. Recubrimiento hidrofilico distal y punta
atraumatica. Presencia de valvula hemostatica tipo CCV, que garantiza la limpieza
de los procedimientos, evitando el reflujo sanguineo. Mallado que refuerza el
cuerpo del introductor. Dilatador completamente radiopaco que sobresale 2 cms de
la vaina. Compatible con guias de hasta 0.038". Disponible en didmetros de 5, 6, 7
y 8 F. Longitudes de 45, 65 y 90 cms.

CATETER GUIA SELECTIVO DE 5F, 6F, 7F Y 8F.

Radiopaco en toda su longitud. Disefio interno del véastago del catéter en fibras de
acero inoxidable entrelazadas que proporcione un mejor control y respuesta a la
torsion. Segmento distal extraflexible de 7 cms de longitud. Punta distal
atraumatica, blanda y pulida. Disponible en 2 longitudes: 90 y 100 cms.

SET MICROPUNCION PARA ACCESO PEDAL DE 4 F. SIN CANULA

METALICA
Introductor de 7 ¢cm de longitud. Guia de nitinol de 0.018”. Valvula hemostética

para control del sangrado. Aguja ecogénica de 21G y 4 cm de longitud

SET DE MICROPUNCION CON CATETER INTRODUCTOR SIN
TRANSICION

Diametro exterior de 4 y 5 F., longitud 10 cm. Aguja ecogénica de 21Gy 7 cm. de
longitud: Guia de nitinol de 0.018” y 40 cm. de longitud.

018280

Set sin cdnula metalica

Set con posibilidad de canula metélica estindar y canula rigida
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Hospital Universitario

2 de Octubre

LOTE

CODIGO
ARTICULO

ARTICULO
(DESCRIPCION TECNICA)

016820

INTRODUCTOR FEMORAL CON DIAMETROSDE 4 A9 F
Con banda marcador radiopaco de platino-iridio en su extremo distal. Presencia de
guia plastica con rango de didmetros 0.035” -0.038”

Longitud de 6 a 10 cm.

013728

Longitud de 25 cm.

INTRODUCTOR PARA DIAMETROSDE4 A 11 F

Compatible con guia de 0.035” con presencia de marca radiopaca de 3 mm en
extremo distal de la punta y valvula hexacuspide para mejorar la hemostasia.
Presencia de dilatador de 25,35 y 45 mm.

Longitud de 11 ¢m

Longitud de 23 cm

10

INTRODUCTOR ARTERIAL PARA ACCESO CONTRALATERAL
Introductor de acero inoxidable coilado con recubrimiento de PTFE para guia de
0.035”. Configuracién de la punta de 180 grados. Sistema de 5 a 8 F. Longitud de
40 cm. Con vélvula hemostatica para control del sangrado.

11

INTRODUCTOR ARTERIAL DE NYLON CON MARCA RADIOPACA
DISTAL.

Presencia de valvula hemostatica para el control del sangrado. Didmetro de 6-18 F.
Longitudes de 30, 45, 80 y 85 cm. Configuracion recta de la punta.

12

| INTRODUCTOR DE ACERO INOXIDABLE COILADO CON

RECUBRIMIENTO DE PTFE E HIDROFILICO.

Presencia de banda radiopaca distal. Tres configuraciones de punta: recta,
multipropésito y renal doble. Sistema de 4 a 9 F. Longitud de 45,90y 110 cm.
Presencia de véalvula hemostatica para el control del sangrado

10

13

INTRODUCTOR DE ACERO INOXIDABLE COILADO CON
RECUBRIMIENTO DE PTFE PARA GUIA DE 0.035". Dos configuraciones
de punta: recta y multipropoésito. Sistema de 4 a 12F. Longitudes de 45, 55, 70 y
110 cms. presencia de valvula hemostética para el control del sangrado.

14

INTRODUCTOR CON PUNTA MOVIL DEFLECTABLE/REDIRIGIBLE
Introductor hidrofébico con valvula hemostatica y puerto de lavado compatible
con gufas de 0.035” y 0.038”. Punta redirigible hasta 180 grados. Longitudes de
45, 55y 90 cm. Diametros 6.5, 7y 8.5 F

12

15

017546

INTRODUCTOR DE CATETER SOBRE GUIA DE 0.035” PARA ACCESO
ENDOVASCULAR HASTA 28 CM
Presencia de unta radiopaca y calibres de 12, 14, 16, 18, 20,22,24 y 26 F.
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2 de Octubre
N° ARTICULO
CODIGO -
LOTE | ORDEN ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
INTRODUCTOR CATETER CON COBERTURA HIDROFILICA Y CON
13 16 017540 VALVULA HEMOSTATICA INFLABLE
Calibres de 12 a 26 F. Longitud de 33 cm.
DILATADOR FASCIAL
14 17 013755 15-20 cm. en 5-14 F con paso de guia de 0.038”
INTRODUCTOR PELABLE ESTANDAR DE LONGITUD 13-15 CM.
Que facilita la introduccién de dispositivos intervencionistas varios. Presencia de
15 18 016982 . . )
dos botones que permiten pelar la vaina y retirarla.
INTRODUCTOR PELABLE CON MINIMA TRANSICION DE
LONGITUD 30 CM
Que facilita la introduccién de dispositivos intervencionistas variados. Presencia
16 19 de dos botones que permiten pelar la vaina y retirarla. Disefio especial afinado de
la punta del dilatador que reduce la fuerza de friccidon necesaria para la
introduccion del sistema. Sistema de retencion vaina-dilatador.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS:
SI, 2 UNIDADES POR ORDEN

O

SUBDIRECTORA MEDICA AREA SuU

No obstante, y durante el periodo de evaluacién técnica de los productos ofertados, se
podran solicitar mas muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito
imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

QUIRURGICA

Fdo.: Dra. M? Concepcién Moliner Robredo

JEFE SERVICIO CIRUGIA VASCULAR

Madrid, 28 de febrero de 2019

S

1 _ _ '. Iﬁ‘( MF’D’IGA ity :r[cr—_l
SERVIGIOS tbre \

Fdor E)r'a.-V.lctorla Ramos

RESPONSABLE SECCION
RADIOLOGIA VASCULAR

Fdo.: Dr. Villar Esndl

s,
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