Ref: 07/131890.9/20

“1 Hospital Clinico

sevecid SaN Carlos

P.A.2 2019-0-159

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE BOLSAS
COLECTORAS DE ORINA Y URINOMETROS

1. OBIJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberan cumplir los productos
sanitarios objeto de esta licitacion para el suministro de BOLSAS COLECTORAS DE
ORINA Y URINOMETROS, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clinico
San Carlos.

2. DESCRIPCION TECNICA DEL ARTICULO

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos
licitadores habran de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias
funcionales y de disefio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA USO PEDIATRICO
e Estéril y de un solo uso.
e Capacidad igual/inferior a 150 ml.
e Transparente.
1 014853 o Libre de latex.
e Composicion de la bolsa: polietileno de baja densidad.
e Disco adhesivo hipoalergénico.
e Medidas
o Ancho:De7,6a8,4cm.
o Largo: De 21,85 a 24,15 cm.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

2 014858

BOLSA RECOLECTORA DE ORINA DE 2L. CON VALVULA
ANTIREFLUJO

Bolsa de PVC de 2 L de capacidad.

Escala de llenado serigrafiada en divisiones de 100 ml.
Escala de llenado de 0 a 100 ml, con intervalos de 25 ml en
25 ml para una lectura de mayor precision.

Gramaje de la bolsa minimo 0,09 mm de grosor.

Bolsa transparente con minima absorcion luminica.

Doble soldado hermético de la bolsa.

Valvula anti reflujo.

Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje en el
colgado de la cama.

Dos aberturas inferiores reforzadas para anclaje mediante
tira a la pierna del paciente.

Tubo flexible, de longitud comprendida entre 85,5 y 94,5
cm.

Diametro interior del tubo: De 4,8 a 5,3 mm.

Tubo termosellado a la bolsa en su parte superior.

Tubo conector rigido, exterior escalonado para adaptacion
a cualquier didametro de sonda o colector. Con tapén de
proteccion.

Libre de latex.

Material de un solo uso no estéril.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2L. ESTERIL CON VAVULA DE
VACIADO Y VALVULA ANTIRETORNO
e Estéril en envase unitario.
e Bolsa de PVC con capacidad de 2 L. con escala medidora de
100 ml en 100ml serigrafiada.
e Con valvula antirretorno en la entrada de la bolsa. Ladmina
transparente en cara delantera y opaca al dorso.
e Gramaje de la bolsa 0,09 mm de grosor.
e Doble soldado hermético de la bolsa.
e Bolsa transparente con minima absorcién luminica.
e Tubo flexible, transparente y antiacodable, de longitud
comprendida entre 90,25 y 99,75 cm.

3 014859 ] .

e Didmetro interior del tubo: De 5,98 a 6,62 mm.

e Clamp para cierre del tubo para evitar reflujo.

e Extremo distal de plastico rigido, superficie interior lisa y
exterior escalonada, adaptable a cualquier tipo de sonda o
colector y capuchdn protector en la conexién.

e Con punto de inyeccion para extraccion de muestras.

e Con puntos reforzados para su acoplamiento a cualquier
soporte o colgador.

e Vilvula de vaciado de facil e higiénica manipulacién. Se
debera recoger (mediante un ojal o abertura) y cierre con
una sola mano.

e Exento de latex.

URINOMETRO 500 ML. CON VALVULA ANTIRRETORNO Y BOLSA
4.1 014862

COLECTORA DE ORINADE 2 L
e Sistema colector cerrado para el control de la diuresis
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horaria con contenedor de 500 ml de capacidad con escala
graduada de facil lectura.

e Graduacion:

o Cada 1 ml hasta 40 ml.
o Cada 5 ml desde los 40 ml, hasta los 110 ml.
o Cada 20 ml desde los 120ml, hasta los 500 ml.

e Que permita su funcionamiento como:

o Sistema abierto que posibilite el cambio de la bolsa de
una forma segura y sencilla.

o Sistema cerrado, sin abrir el sistema y sin vaciado a la
bolsa a través de la valvula.

e Admite bolsas recambiables de 2 L.

e Valvulas antirreflujo:

o Una entre el tubo y la cdmara.
o Otra en la parte superior de la bolsa de recogida de
orina.

e Valvula de vaciado en forma de “T".

e Correas de plastico multiperforadas en cada lado de la
camara que permitan su perfecta colocacidn a diferentes
alturas y en diferente mobiliario clinico.

e Tubo flexible, de longitud comprendida entre 104,5 y 115,5
cm.

e Diametro interior de 5,79 a 6,41 mm.

e Sistema de toma de muestras con jeringa y sin aguja.

e Filtros de aire antibacteriano e hidrofobos en bolsa vy
camara.

e Libre de latex.
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CODIGO ESPECIFICACIONES TECNICAS

BOLSA RECAMBIABLE DE 2 L. PARA URINOMETRO CON VALVULA
DE VACIADO
e (Capacidad de la bolsa recambiable 2 L.
e Escala de medicién de 100 ml en 100 ml.
e Valvula anti reflujo en su parte superior.
e Valvula de vaciado en forma de “T".
e Filtro antibacteriano e hidréfobo.
e Estéril.
e Envase unitario.
e La bolsa contiene ilustraciones explicativas para el uso
adecuado del dispositivo.
e Libre de latex.
e Compatibles con el urindmetro para un facil y seguro
intercambio.

4.2 331194

BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 4 L. CON BOMBA DE VACIADO
PARA EL POSTOPERATORIO

e Estéril y de un solo uso.

e Conector con puerto para toma de muestras sin aguja.

e Bomba de vaciado en forma de “pera”, o similar.

e (Clamp y pinza para sabana.

e (Camara de goteo con valvula anti reflujo.

e Gancho doble y corddn de fijacion.

e Filtro hidrofobo.

e Llave de vaciado con grifo y asa que permita su recogida en

la bolsa mediante abertura o similar.

e C(Capacidad: 4 L.

e Graduacion serigrafiada clara con diferentes intervalos de
Madrid, a 16 de em?-ro de 2020
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ILT(?ET; cémeo% ESPECIFICACIONES TECNICAS
medicion.
e Longitud del tubo colector comprendida entre 114 y 126
cm.

e El material de la bolsa es de PVC.
e Libre de latex.

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizara, para los profesionales implicados, actuaciones de
transferencia de conocimiento en la correcta préctica clinica del manejo de los productos
suministrados.

Firmado digitalmente por JOSE FRANCISCO SOTO BONEL
Organizacién: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2020.01.21 22:15:52 CET
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