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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE
MICROSCOPIO ESPECULAR PARA EL BANCO DE 0JOS DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto describir las caracteristicas
técnicas que debera cumplir el equipo médico que se describe en el lote que se relaciona, su
instalacion y puesta en marcha.

Las condiciones establecidas en este pliego tendran la consideracion de complementarias en
relacion con las de similar contenido en el pliego de clausulas administrativas particulares que
regiran la contratacion de este expediente.

2. DESCRIPCION DEL EQUIPO E IMPORTE MAXIMO DE LICITACION

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los
productos ofertados por los distintos licitadores habran de acreditar el cumplimiento de las
siguientes exigencias funcionales y de disefio.

PRESUPUESTO
(C/IVA 21 %)

DESCRIPCION LOTE | UNIDADES E

MICROSCOPIO ESPECULAR PARA EL BANCO DE 0JOS
1 DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS 1 42.350

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

Las especificaciones técnicas minimas del equipo a adquirir son las que se describen a
continuacion.

Caracteristicas minimas requeridas:

- Zona de visualizacién de ultra-campo ancho-1000x750 um.
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- Sistema de analisis multi zonas. Que se pueda seleccionar al menos 4 fotogramas ( 400x300
um cada uno)

- En modo paquimetria, medida del espesor de la cérnea.

- Herramientas de analisis de datos y base de datos de células endoteliales integrada.

- Adaptable a la mayoria de los viales/camaras comercializados.

- Actualizable a Konan’s CELLCHEK D+.

- Tipo: CD-15.

- Campo de vision: 1000x750 um.

- Area méxima de andlisis:400x300 um cada una

- Camara: CMOS

- Rango de Movimiento : X:16mm/ Y:16mm/ Z:16 mm

- Tilt: 159,

- lluminacién: Lampara Halogena

4. CONDICIONES GENERALES

1. Llaentregade los equipos adjudicados debera realizarse por el adjudicatario en el centro
hospitalario en el Almacén. Siendo el plazo de entrega antes de UN MES. Por razones de
obra, logistica o determinacion del Hospital, este plazo de entrega podra alargarse y se
debera coordinar con el Hospital.

2. la instalacion del equipo se realizara en presencia del personal del Servicio de
Coordinacion de Trasplantes que supervisara la instalacién del mismo. Se entendera por
instalacion la entrega del equipo ofertado, su distribucién fisica, el proceso de
colocacion, la conexion de los distintos suministros del equipo, puesta en marcha del
equipo en su ubicacion definitiva.

3. El adjudicatario deberd entregar con el equipo todos los manuales en castellano,
correspondientes a la descripcién y operatividad. Los rotulos, indicadores y etiquetas
del equipo también deberan estar en castellano o ser suficientemente explicativo.

4. Los gastos de instalacion, asi como los de transporte, carga y descarga del equipo, que
puedan ocasionarse hasta que queden instaladas y se compruebe su correcto
funcionamiento, seran por cuenta del adjudicatario.

5. El Gnico documento que certificard la instalacion y puesta en marcha del equipo, y por
consiguiente su entrega, sera el Acta de Recepcion.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;lcsv |||||| ||I|| |IHI‘| I“ | ‘”"
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5. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
La empresa adjudicataria realizara, para los profesionales implicados, actuaciones de
transferencia de conocimiento en la correcta practica clinica del manejo de los productos
suministrados.

6. GARANTIA.

El plazo de garantia minimo serd de dos afios a contar desde la fecha de la firma del Acta de
Recepcion y Puesta en Marcha, y se tratara de una garantia total, incluidas mano de obra y
materiales.

Asimismo, estaran incluidos todos los costes y gastos de desplazamiento del personal de
mantenimiento.

Dicha garantia deberd, con caracter de minimos, permitir la consecucion de los siguientes
objetivos:

- Mantenery garantizar la permanente disponibilidad y operatividad del equipo/equipos.
- Conseguir la maxima fiabilidad y calidad de los resultados obtenidos.
- Facilitar la obtencién de funciones y prestaciones que debe cumplir.

- Asegurar el correcto funcionamiento realizando todas las revisiones que se estimen
necesarias para minimizar las posibles paradas por averias.

- Garantizar el adecuado uso y duracion del equipo.

Todos los materiales dafiados durante el periodo de garantia deberan ser sustituidos por
otros de las mismas caracteristicas, siendo a cargo del adjudicatario su reposicion. Esta
sustitucion debera realizarse dentro del plazo de respuesta establecido, poniéndose a
disposicion del Centro un equipo de idénticas caracteristicas en el caso de no tener el
elemento en reposicidn.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;lcsv |||||| ||I|| |IHI‘| I“ | ‘”" H
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Aquellas disposiciones legales o recomendaciones oficiales del fabricante que se
promulguen durante el periodo de garantia implicara que la empresa adjudicataria realice
a su cargo cualquier modificacién, total o parcial, que como consecuencia de las mismas
requiera en el equipamiento objeto de la presente contratacion.
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Todos los desplazamientos, dietas y mano de obra correran igualmente, y sin coste alguno
para el Hospital Clinico San Carlos, a cuenta del adjudicatario, quedando totalmente
entendido que el coste de mantenimiento durante el plazo de garantia es cero.

El mantenimiento minimo exigido al que se compromete el adjudicatario y asumido
durante el plazo de vigencia de la garantia consistira en:

- Revisiones preventivas.

- Mantenimiento correctivo, incluyendo reparaciones de averias, reposicion de piezas, asi
como la suplencia del equipamiento averiado mediante otro de reserva.

- Mantenimiento técnico-legal, incluido las inspecciones periddicas a realizar por los
organismos colaboradores de la Administracién competente.

- Actualizacién de software, manuales, documentacién técnica, etc., cada vez que el
equipo disponga de ella en el mercado o bien cuando se incorpore alguna modificacién
tangible o no del equipamiento.

Realizado cualquier trabajo de mantenimiento, preventivo-predictivo, correctivo o de
mejora, el adjudicatario extendera el parte de trabajo confeccionado a tal efecto, debiendo
contener como minimo la siguiente informacion:

Nombre y nimero de serie del equipo.

Servicio o area del hospital donde esté ubicado.

Clase de mantenimiento.

Tipo de averia, causa, piezas empleadas o sustituidas.

Nombre y apellidos del operario que ha realizado los trabajos.

Conformidad de los trabajos por el responsable de la unidad asistencial donde esté
ubicado el equipo.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;lcsv |||||| ||I|| |IHI‘| I“
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- Conformidad de los trabajos por el personal de mantenimiento electromédico
designado por el Centro.

- Sugerencias y observaciones.
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Aun siendo opcional para el Hospital la contratacion del mantenimiento del microscopio
especular una vez transcurrido el periodo de garantia, los ofertantes presentaran las
condiciones técnicas y economicas de un futuro contrato de mantenimiento, posterior a la
finalizacion de la garantia, minimo para los cuatro afios posteriores al fin de la garantiay en
dos niveles:

- Mantenimiento de tipo “a todo riesgo”, donde estara incluido todo gasto, sin ninguna
restriccidn e incluida toda la instalacion.

- Mantenimiento con algln tipo de restriccion o exclusidon. Este modo especificara
claramente las condiciones de mantenimiento que oferta, haciendo expresa indicacion y
numeracion de aquellas acciones, piezas, etc., que queden excluidas.

7. CONSUMO DE MATERIAL FUNGIBLE

Cuando para la utilizacién del bien objeto de contrato sea necesario el consumo de

material fungible, en la oferta técnica debera incluirse al menos la siguiente informacion

complementaria:

e I|dentificacion del fungible.

e Si el fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial
ofertante.

e Si es posible su reutilizacién y medios de reutilizacién necesarios, asi como el
naimero de veces que puede reutilizarse con plena eficacia.

e Encaso que los materiales fungibles tengan caducidad, habra de indicarse los plazos
medios de la misma.

e Listado de precios de material fungible necesario para el normal funcionamiento del
equipo.
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