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EXPEDIENTE: 2020000006

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de CATETER PARA EPIDUROLISIS Y RADIOFRECUENCIA, para
cubrir las necesidades de varios Servicios del Hospital Ramon y Cajal.

ARTICULO

1 1 318808 | CATETER PARA EPIDUROLISIS Y RADIOFRECUENCIA
Compuesto por:

1. Catéter con electrodo

- Revestimiento polimérico para un control superior de la direccion en torsion.

- Electrodo para la estimulacion eléctrica, con punta activa distal, y aislamiento
eléctrico del resto del catéter.

- Control de temperatura

- Disefio de la punta redondeada y atraumatica.

- Capacidad de Navegabilidad y Manejabilidad

- Resistencia al doblado y al colapso.

- Consistencia que limite el riesgo de roturas.

- Radiopaco.

- Libre de latex.

- Catéter con longitudes de entre 300-400mm y mas de 600 mm, y con didmetro
de 19G.

- Compatible con el generador de radiofrecuencia disponible en la unidad del
dolor (G4 Generator- Cosman).

2. Cénula introductora
- Canula introductora con punta biselada curva o recta.
- Longitudes entre 85y 120 mm.
- Diametro 16G (18-20 mm),
- Calibrada con mandril y aleta extraible.
- Para usar con catéter de 19G o inferiores.

ANEXO:

1. En cada articulo debera figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas
de cada una de la referencia de los articulos ofertados deberan venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los articulos deberan cumplir la normativa vigente en cada caso. Los articulos ofertados deberan
cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los
productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26
de octubre asi como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios
diagndstico “in vitro”. En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberan incluir el certificado
de exencion de latex.
3.  Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion técnica (en castellano o traducida al
castellano):
- Relacion de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catalogos y toda aquella infopmacion que el licitante considere oportuna.
Vo BO Dr, W
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4,  Muestras solicitadas para la evaluacion de los productos: NO
En caso de ser necesarias se solicitarian con posterioridad.

5: Etiquetado en el que figure:

La denominacion del articulo.

El método de esterilizacion utilizado.

Las fechas de caducidad del producto.

El nimero de lote.

La referencia comercial.

Marcado CE.

Toda la informacion sera perfectamente legible y estara en castellano.

6. Garantia de actualizacion Tecnoldgica. En caso de producirse un cambio en la tecnologia del material
adquirido por este expediente, con renovacién de la gama, los modelos adjudicados se actualizaran a
los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como minimo el nivel tecnoldgico del adjudicado
y los precios.

7. Posibilidad de cursos de formacién y actualizacidn tanto a nivel médico, de enfermeria y de gestion.
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ANEXO AL PLIEGO DE

ESPECIFICACIONES ANEXO 25
SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC TECNICAS
P.A. 2020000006
CANTIDAD [ pRECIO UNIDAD
UNIDAD ESTIMADA MEDIDA TIPO R oL
LOTE | N.O. | CODIGO ARTICULO MEDIDA | (24 meses) | (1vA o BASE IMPONIBLE | [\~ TOTAL IVA ESTIMADO
neluido) (IVA incluido)
CATETER PARA EPIDUROLISIS Y RADIOFRECUENCIA
1 1 | 318808 UNIDAD 500 269,314000 134.657,00 21 28.277,97 162.934,97
TOTAL LOTE 1: 134.657,00 28.277,97 | 162.934,97
IMPORTE TOTAL: 134.657,00 28.277,97 | 162.934,97
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