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OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro ‘de MICROCATETER CORONARIO, CATETER EXTRACTOR DE
TROMBOS Y SISTEMA DE ATERECTOMIA ROTACIONAL PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, para cubtlr las
necesidades de Hemodinamia Adultos def Hospital Ramdn y Cajal.

1 1 MICROCATETER CORONARIO DE BAJO PERFIL

. Microcatéter coaxial de muy bajo perfil.

. longitudes de 135y 150 cm. _

. Recubrimiento hidrofilico externo de 70 y 85 cm para longitud de 135y 150 ¢m, respectivamente.

- Bajo perfif de entrada.con didmetro externo punta distal (entrada) 1.4F, didmetro externo eje distat
1.9 F y eje proximal de 2.6 F (Didmetro interno punta .40 mm, distal de 0.43 mm y proximal de

0,55 mm)

2 2 MICROCATETER CORONARIO PARA ABORDAIE ANTEROGRADO EN OCLUSIONES CRONICAS

. Microcatéter coaxial con capa externa poiimérica, malla trenzada y una bobina de doble capa
metélicas y capa interna de PTFE, con longitudes de 135 y 150 ¢m, especificos para oclusiones

crinicas.
. Posibilidad de punta metdlica, recublerta en oro en forma de tornilio para mayor capacidad de

avance y excelente radiopacidad.
Posibilidad de punta conificada, blanda, recubierta de tungsteno para mayor flexibilidad con bobina

de nylon distal para facllitar movimientos de rotacién,
posibilidad de punta conificada de muy bajo perfil de entrada, didmetro distal de 1.6 F, eje distal de

2.2 Fy eje proximal de 2.9 .

3 3 MICRQCATETER CORONARIO PARA ABORDAJE RETROGRADO EN OCLUSIONES CRONICAS

- Microcatéter para navegar via anterdgrada y scbre todo via retrograda.

. Recubrimiento externo hidrofllico de 60 ¢m e interno con PTFE

- Soporte extra con malla de tungsteno.

- Punta conificada radlopaca de tungsteno y poiluretano,

. Didmetro externo de punta distal 1.3F, distal de 2.6F y proximal de 2.8F.
- Longltud 135Y 150 cm

4 4 MICROCATETER DE DOBLE LUZ PARA BIFURCACIONES Y OCLUSIONES CRONICAS

. Microcatéter de muy bajo perfil y de doble luz con punta de poliuretano y tungsteno, para la
introduccién de 2 gufas coronarias en oclusiones crdnicas v bifurcaciones,

- Pperfil de entrada con didmetro externo de 1.5F. Parte distal ovatada de 3.3F y 2.5F.

- Longtud de 145 cm,

5 5 MICROCATETER PARA EL CALCULO DE FLUIO Y RESISTENCIAS CORONARIAS

. Microcatéter de dable luz e Intercambio rapido.

. Compatible con catéter guia 6F, _
- Dos luces, la luz interna para la medicion de la temperatura de Infusion y la luz externa para inyeckar

fiquidos a través de los orificios faterales,

- Longltud de 140 cm.
. Cuatro erificios en la luz externa para la Infusién de liquidos y 2 arificlos internas para situar el sensor

de presion/temperatura.
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6 CATETERES PARA LA REPERFUSION MIOCARDICA EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO:
G CATETER PARA EXTRACCION DE TROMBOS INTRACORCNARIOS DE INTERCAMBIO RAPIDO

- Compatible con catéter gufa 6F y guia 0,014”,

- Marca radiopaca distal sefialando boca extraccion.

- Longltud lubrificada para buen avance de 17 en.

- Buen perfll de entrada $ 0,029" / 0,737 mm y cruce < 0,038"/ 0,965 mm
- Area de extraccidn proximal = 1,04 mm2 y distal = 0,85 mm2

7 CATETER DE DILATACION Y PERFUSTON CORONARIA

- Compatible-con catéter guia 6F.

- Punta redondeada y atraumatica.

- Tramo distal con recubrimiento hidrofilico.

- Perfil entrada 20,019" / 20,5 mm

. Cuatro orificios distales v 5 marcas radiopacas para su locallzacién angiografica

7 8 SISTEMA ATERECTOMIA ROTACIONAL PARA ANGIOPLASTIA DE LESIONES CALCIFICADAS

. ‘Sistema de aterectomla rotacional compuesto por un avance y un catéter, que utiliza una fresa de
cuerpo conico recubierto con particulas de diamante.

- Medidas de la cliva de 1,25 a 2,50 mm.

- Longitud de 135 cm,

8 9 SISTEMA ATERECTOMIA ORBITAL PARA ANGIOPLASTIA DE LESIONES CALCIFICADAS
GRAVES

. Sistema de aterectomia orbital compuesto por un avance y uri-catéter, que utiliza una corona.
excéntrica recublerta de dlamante,
- Medida tnica de 1,25 para tratar vasos de 2,5 a 4 mm compatible con 6F,

- Longitud de 135 ¢m.

ANEXO:

1, En cada articulo deberd figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE, Todas las medidas de
cada una de la referencia de los articulos ofertados deberan venir expresadas en medidas europeas.

2. Todos los articulos deberdn cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artfculos ofertados deberdn
cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos
sanitarios y, para el caso de productos implantables activos ef Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre asi .
como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnostico “in vitro”,

. En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberan incluir ef certificado de exencion de fatex.

3. Los licitadores deberdn presentar fa siguiente documentacion técnica (en castellano o traducida al

castellano):
- Relacidn de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catdlogos y tada aquella informacion que el licitante considere oportuna.

4,  Muestras solicitadas para la evaluacion de los productos: NO
En caso de ser necesarias se solicitarian con posterioridad.
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5.  Etlguetadec en el que figure:

La denominacién del articulo,

Et método de esterllizacién utitizado.
Las fechas de caducidad del praducto.
El nidimero de lote,

La referencla comercial,

Marcado CE.
Toda la informacidn serd perfectamente legible y estard en castellano,

6. Garantla de actualizacién Tecnoldgica. En caso de producirse un cambio en la tecnologla- del material
adquirido por este expediente, con renovacidn de la gama, los modelas adjudicados se actualizaran a los de
la nueva gama que coiresponda, manteniendo come minimo el nivel tecnoldgico del adjudicado v los precios.
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1 1 |MICROCATETER CORGNARIO DE BAJO PERFIL { UNIDAD 40 550,00 22,000,00 21,00} 4.620,00 26.620,00

MICRGCATETER CORONARIO PARA ABORDAJE
ANTEROGRADG EN OCLUSIONES CRONICAS UNIDAD 10 990,00 9.906,00 21,00 2.079,00 11,979,600

MICROCATETER CORONARIO PARA ABORDAE

3 3 RETROGRADO EN GCLUSIONES CRONICAS UNIDAD 5 1.017,00 5.085,00 21,00 1.067.85 6.152,85
MICROCATETER DOBLE EUZ PARA
4t 4 BIFURCACIONES Y OCLUSIONES CRONICAS UNIDAD 8 550,00 4.400,00 21,00 924,00 5.324,00
MICROCATETER PARA EL CALCULO DE FLUIO Y
5 5 RESISTENCIAS CORONARIAS UNIDAD 30 700,00 21.060,00 21,001 4.410,00 25.410,00
CATETERES PARA LA REPERFUSION MIOCARDIA EN EL INFARTO AGUDO DE MIQCARDIO:
CATETER PARA EXTRACCION DE TROMBOS
6 INTRACORGNARIOS DE INTERCAMBIO RAPIDG UNIDAD 25 230,00 5.750,00 21,00 1.207,50 6.957,50
&
CATETER DE DIEATACION Y PERFUSION :
7 CORONARIA UNIDAD 25 450,00 11.250,00 |21,00f 2.362,50 13.612,50
TOTAL LOTE 6: 17.00G,00 3.576,00 20.570,00
SESTEMA ATERECTGMIA ROTACIONAL PARA
7 8 ANGIOPLASTIA DE LESIONES CALCIFICADAS UNIDAD 25 1.305,00 32.625,00 |21,00( 6.851,25 39.476,25
SISTEMA ATERECTOMIA ORBITAL PARA
8 | 9 |ANGIOPLASTIA DE LESEONES CALCIFICADAS UNIDAD 25 1.304,00 32.600,00 21,00} 6.846,00 39.446,00
GRAVES )
IMPORTE TOTAL: 144.610,00 30.268,10 174,978,10
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