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EXPEDIENTE: 2021-0-89

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE
DIALIZADORES PARA HEMODIALISIS CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE

OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de dializadores para hemodialisis con destino al
Hospital Universitario 12 de Octubre.

El Expediente consta de los siquientes lotes:

ARTICULO
(DESCRIPCION TECNICA)

DIALIZADOR DE POLIAMIDA KUF 85

Dializador de alta biocompatibilidad, muy alta permeabilidad y alta superficie,
indicados para técnicas convectivas. Membrana de alta permeabilidad ideal para
tratamiento de hemofiltracién y hemodiafiltracion. Disefiada para tratamiento de
HD de alto flujo y técnicas on line para pacientes con claras indicaciones de
técnicas especiales.

Membrana de poliamida+polietersulfona+polivinilpirrolidona. Esterilizacion por
vapor, superficie de la membrana igual o superior a 2,1 m?, KUF (ml/h/mmHg) de
85. Otras especidicaciones (Qb 300mi/min): aclaramiento de urea 2281,
aclaramiento de creatinina = 259, aclaramiento de inulina = 131, aclaramiento de
fosfato = 249 y aclaramiento de vitamina B12 = 183.

DIALIZADOR DE POLIAMIDA KUF 70

Dializador de alta biocompatibilidad, muy alta permeabilidad y mediana
superficie, indicados para técnicas de hemodidlisis de alto flujo. Membrana de
alta permeabilidad ideal para tratamiento de hemofiltracién y hemodiafiltracion.
Membrana de poliamida+polietersulfona+polivinilpirrolidona. Esterilizacion por
vapor, superficie de membrana igual o superior a 1,7 m2, KUF (ml/h/mmHg) de
70. Oftras especificaciones (Qb 300 ml/min): aclaramiento de urea 270,
aclaramiento de creatinina 243 , aclaramiento de inulina 113, aclaramiento de
fosfato 232 y aclaramiento de vitamina B12 162.

CODIGO
LOTE ARTICUL
(0)
1 017422
2 018510
3 019004

DIALIZADOR DE POLIARILETERSULFONA DE PUNTO DE CORTE MEDIO

Dializador de punto de corte medio de alta biocompatibilidad, muy alta
permeabilidad y alta superficie, indicado para eliminacién de moléculas medianas
y de gran tamafio. Disefiado para tratamiento de HD de alto flujo en monitores
convencionales y con control volumétrico.

Membrana poliariletersulfona+polivinilpirrolidona.  Esterilizado  por  vapor.
Superficie de membrana igual o mayor de 2,0 m?, KUF (ml/h/mmHg) de 59. Otras
especificaciones técnicas (Qb 300ml/min): aclaramiento de urea = 285,
Aclaramiento de creatinina 2274, aclaramiento de fosfato = 267, aclaramiento de
vitamina B12 = 215 y aclaramiento inulina = 170.
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CODIGO ARTICULO
LOTE ARTICUL (DESCRIPCION TECNICA)
(0]
DIALIZADOR DE POLIARILETERSULFONA
Dializador de alta biocompatibilidad, media permeabilidad y mediana superficie,
indicados para técnicas de hemodialisis de alto flujo. Membrana de media
4 017421 permeabilidad ideal para tratamiento de hemofiltracion y hemodiafiltracion

Membrana poliariletersulfona+polivinilpirrolidona.  Esterilizado  por  vapor.
Superficie de membrana 1,4 m2, KUF (ml/h/mmHg) de 48. Otras especificaciones
técnicas (Qb 300ml/min): aclaramiento de urea = 272, Aclaramiento de creatinina
2256, aclaramiento de fosfato = 242, aclaramiento de vitamina B12 = 174.

5 017674

DIALIZADOR ETILEN-VINIL- ALCOHOL. CUF 15.3

Dializador membrana de Etilen-vinil-alcohol. Precebado.

Superficie igual o superior a 1.8 m2. Esterilizado por rayos gamma.

Con aclaramientos in vitro a flujo sanguineo (QB) de 200 ml/min.: de fosfatos
igual o superior a 146 ml/min; de urea igual o superior a 185 ml/min., de vitamina
B12 igual o superior a 100 ml/min. Coeficiente de ultrafiltracion (ml/h x mm/Hg)
15.3 £20%.

6 018838

DIALIZADOR DE MEMBRANA POLYNEPHRON KUF 25

Membrana de media permeabilidad de polinefrona. Sin bisfenol A ni en fibra ni
carcasa. Esterilizada con gamma seca. Superficie 1,9 m?2, Aclaramientos
(ml/min): Urea 268, creatinina 253, fosfato 221, vitamina B12 144. KUF
(ml/h/mmHg) 25.

ASPECTOS COMUNES PARA TODOS LOS LOTES:

Todos los productos deberan ser estériles. El método de esterilizacién no podra ser éxido de etileno.
En el envase del producto debera figurar la fecha de caducidad, nimero de lote y el método de

esterilizacion.

El envase de todos los productos debera proporcionar informacién sobre el nombre del producto,
medidas, detalle y contenido.

MUESTRAS

Para la evaluacion de los productos se solicitan muestras NO

o No obstante, y durante el periodo de evaluacién técnica de los productos ofertados, se podran
solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para
poder valorar la calidad del producto.

Lugar de entrega, en el caso de ser necesarias: Almacén General. Edificio Ml planta -2

2021.0.89




‘ ‘;; Hospital Universitario
saaveeic 12 @ Octubre

FORMACION

La empresa adjudicataria debera formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que

se determine para el correcto uso de los productos, entregandose sin cargo el material docente necesario
para la formacion.

OTROS

El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado como parte
del contrato.

Fdo: Dra. Gutiérrez Solis Fdo: Dra. Mérida Herrero
F.E.A. S°de Nefrologia F.E.A. S°de Nefrologia

Fdo: Tamara Calleja Hermida
Supervisora Hemodialisis
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EXPEDIENTE: 2021-0-89
OBJETO: SUMINISTRO DE DIALIZADORES PARA HEMODIALISI S CON DESTINO AL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

PRESUPUESTO
CANTIDAD | CANTIDAD PRECIO BASE VA VALOR ESTIMADO
LOTE | cobiGo DESCRIPCION ARTICULO INICIAL | PRORROGA SIIVA IMPONIBLE 10% IMPORTE TOTAL (incluida 20% EPIGRAFE
3MESES | 6 MESES ’ modificacion)
1 017422 |DIALIZAZOR DE POLIAMIDA KUF 85 1.752 3.504 35,5200 62.231,04 6.223,10 68.454,14 199.139,33 27004
2 018510 |DIALIZAZOR DE POLIAMIDA KUF 70 312 624 14,2500 4.446,00 444,60 4.890,60 14.227,20 27004

3 019004 DIALIZADOR MEMBRANA POLIARILETERSULFONA 240 480 35,5200 8.524,80 852,48 9.377,28 27.279,36 27004

DE PUNTO DE CORTE MEDIO

4 017421 |DIALIZADOR MEMBRANA POLIARILETERSULFONA 864 1.728 14,2500 12.312,00 1.231,20 13.543,20 39.398,40 27004
5 017674 |DIALIZADOR ETILEN-VINIL-ALCOHOL.CUF 15.3 72 144 19,0000 1.368,00 136,80 1.504,80 4.377,60 27004
6 018838 ZDEI_)ALIZADOR DE MEMBRANA POLYNEPHRON KUF 168 336 22,0000 3.696,00 369,60 4.065,60 11.827,20 27004

92.577,84 9.257,78 101.835,62 296.249,09
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